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1. Einleitung
Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein nichtinvasives Bildgebungsverfahren. Ge-
genu¨ber a¨hnlichen Modalita¨ten, wie der Computertomographie (CT) oder der Positronen-
Emissions-Tomographie (PET) weist sie einige Alleinstellungsmerkmale auf. So entsteht bei
einer MRT-Untersuchung keine ionisierende Strahlung, mo¨gliche Kontrastmittel bieten eine
hohe Vertra¨glichkeit [128] und es besteht die Mo¨glichkeit, vielfa¨ltige Gewebekontraste und
dynamische Aufnahmen zu erzeugen. Ein entscheidender Nachteil, insbesondere gegenu¨ber
der CT, ist jedoch die je nach gewu¨nschter Zielsetzung teilweise lange Aufnahmedauer, die
im klinischen Einsatz zum einen eine hohe Compliance des zu untersuchenden Patienten
erfordert, zum anderen einen Kostenfaktor darstellt. Deshalb liegt ein Fokus der Forschung
auf der Beschleunigung der Bildaufnahme. Heute ist durch Kleinwinkelanregung [51], mehr-
fache Echo-Aufnahme nach einer Anregung [59, 97] sowie parallele Bildgebung [45, 122] die
Aufnahme eines Schichtbildes in einem Zeitraum von Millisekunden bis Sekunden mo¨glich.
Moderne Bildgebungstechniken (z.B. funktionelle MRT) erfordern oftmals sehr hohe ra¨um-
liche und/oder zeitliche Auflo¨sung, weswegen das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis (SNR, eng-
lisch signal to noise ratio) nun ha¨ufig die entscheidende Limitation der MR-Bildgebung
darstellt. Eine Erho¨hung des SNR kann durch den Einsatz ho¨herer Feldsta¨rken [68] und
Verbesserungen an der Scanner-Hardware, insbesondere der Empfangskette, erreicht wer-
den [1, 67, 130]. Bei ho¨heren Feldsta¨rken treten aber neue Probleme zu Tage, z.B. ho¨here
Energiedeposition und damit verbundene Gewebeerwa¨rmung, erho¨hte Inhomogenita¨t des
Magnetfeldes, Gera¨uschentwicklung und viele andere [126].
Attraktiv erscheinen daher Methoden, die eine Erho¨hung des SNR durch Modifikation
der Aufnahmeschemata ermo¨glichen. So kann etwa die Art der Abtastung des Raums der
Datenaufnahme (sog. k-Raum), welcher durch die sog. Modulationstransferfunktion (MTF)
charakterisiert wird, vera¨ndert werden. Durch die Fourier-Transformation ist der k-Raum
mit dem Raum der Darstellung (sog. Bildraum) verknu¨pft, welcher durch die ra¨umliche
Antwortfunktion (engl. Spatial Response Function, SRF) charakterisiert wird. Da die MR-
Bildgebung durch eine nicht-optimale SRF oftmals unter Bildkontamination leidet, ist es
das Ziel einer verbesserten MR-Bildgebung, eine optimierte ra¨umliche Antwortfunktion bei
maximiertem SNR zu erzielen.
Eine Mo¨glichkeit hierzu bietet die Akquisitionsgewichtung [6, 13, 75, 81, 98, 99, 111, 117,
120, 154, 155]. Hierbei wird die MTF durch die mehrfache Abtastung der inneren k-Raum-
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Bereiche vera¨ndert, was zu einer SRF mit weniger Nebenmaxima fu¨hrt. Neben dieser Ver-
besserung der Abbildungseigenschaften fu¨hrt die Unterdru¨ckung der negativen Kontami-
nation von Nachbarvoxeln zu einem im Vergleich zur konventionellen kartesischen Bildge-
bung verbesserten SNR. Das Verfahren der Akquistionswichtung erfordert eine mehrmalige
Aufnahme bestimmter k-Raum-Bereiche, weshalb sie insbesondere zum Einsatz kommen
kann, wenn bei der Messung eine mehrfache Mittelung erforderlich ist, z.B. bei Heterokern-
Untersuchungen [81, 117, 120, 154, 155].
Eine Variante, die ohne Mittelungen auskommt, stellt die Dichtegewichtung dar. Sie wurde
erstmals von Greiser et al. fu¨r die lokalisierte Phosphor-Spektroskopie [43] und die Natrium-
Bildgebung [42] vorgestellt. Bei der Dichtegewichtung erfolgt die Manipulation der MTF
durch Variation der k-Raum-Dichte, also der Absta¨nde der k-Raum-Positionen. Bei der
Bildrekonstruktion wird im Gegensatz zu anderen nicht-kartesischen Aufnahmeverfahren
keine Dichtekompensation durchgefu¨hrt. Dadurch wird die gewu¨nschte MTF bei gleichzeitig
optimalem SNR erzielt. Da durch die vera¨nderte k-Raum-Verteilung das Nyquist-Kriterium
nicht mehr in allen Bereichen erfu¨llt ist, musste bisher wie bei der Akquisitionsgewichtung
eine verla¨ngerte Aufnahmedauer in Kauf genommen werden. Durch den mittlerweile rou-
tinema¨ßigen Einsatz von Mehrkanalspulen ist es jedoch seit einiger Zeit mo¨glich, mit par-
allelen Bildgebungstechniken [39] artefaktfreie Bilder zu erhalten, welche im Vergleich zur
kartesischen Bildgebung bei identischer Messdauer ein ho¨heres SNR aufweisen.
Das Konzept der Dichtegewichtung wurde in der Vergangenheit schon mehrfach angewendet
[2, 32, 39, 42, 43, 47–49, 146, 153]. Bisher kamen jedoch entweder Einfach-Echo-Sequenzen
zum Einsatz, deren kartesische MTF ein Rechteckprofil aufweist, oder eine Variation der
Signalintensita¨t u¨ber den Echozug blieb ohne Beru¨cksichtigung. Bei der U¨bertragung der
Dichtegewichtung auf eine schnelle Saturation Recovery Turbo-FLASH-Sequenz wurde erst-
mals die Form der MTF von der wa¨hrend der Aufnahme linear ansteigenden Signalintensita¨t
entkoppelt [49].
Bei der schnellen MR-Bildgebung kommen neben FLASH-Sequenzen insbesondere soge-
nannte Echozug- oder Multi-Echo-Sequenzen zum Einsatz, bei denen nach einer Anregung
mehrere Echos in einem Echozug aufgenommen werden. Die Turbo-Spin-Echo-Sequenz
(TSE, FSE, RARE [59]) und ihre Varianten sind heutzutage Standard fu¨r die meisten
klinischen Untersuchungen. Die Echoplanar-Bildgebung (EPI, [97]) kommt bei der Dif-
fusionsbildgebung und bei fast allen funktionellen MR-Studien (fMRI) zum Einsatz. Bei
diesen beiden Sequenzen kommt es auf Grund der T2- bzw. T
∗
2 -Relaxation zu einer unter-
schiedlichen Signalgewichtung der in einem Echozug aufgenommenen Echos, was zu einer
Vera¨nderung der SRF und damit beispielweise zu Blurring, also Unscha¨rfen, im Bild fu¨hrt.
Durch nachtra¨gliche Filterung la¨sst sich dieser Nachteil reduzieren, was jedoch oftmals zu
Lasten des SNR geht. Andererseits fu¨hrt eine SNR-effiziente Filterung zu einer versta¨rkten
unerwu¨nschten SRF-A¨nderung. Die Verbesserung von SNR oder SRF geht also jeweils zu
Lasten der anderen Bildeigenschaft, weshalb die Filterung in der Rekonstruktion und die
3Auswahl der mo¨glichen Aufnahmeparameter oftmals durch Kompromisse gepra¨gt ist. Hier
bietet die Dichtegewichtung durch den zusa¨tzlich variierbaren Freiheitsgrad der k-Raum-
Dichte die Mo¨glichkeit, beide gegensa¨tzlichen Ansa¨tze miteinander zu vereinen.
Ziel der Arbeit war die Implementierung und systematische Untersuchung der Dichte-
gewichtung bei Turbo-Spin-Echo- und Echoplanar-Bildgebung zur Verbesserung von SRF
und SNR sowie die Entwicklung von erforderlichen Korrekturmethoden. Hauptbestandteil
der vorliegenden Dissertation sind vier wissenschaftliche Publikationen, welche im Rahmen
der Bearbeitung des Themas entstanden sind.
Nach einer ausfu¨hrlichen Einfu¨hrung in Theorie und allgemeine Methoden finden sich an-
schließend die vier Originalarbeiten:
• In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der dichtegewichteten Turbo-Spin-Echo-Bildgebung
am Beispiel der Gehirn-Bildgebung vorgestellt [168]. Es wird demonstriert, dass der
durch Dichtegewichtung erzielte SNR-Vorteil bei bestimmten TSE-Varianten zur Mess-
zeithalbierung genutzt werden kann. Insbesondere wird der Einfluss der T2-Relaxation
auf SNR und SRF bei dichtegewichteter Bildgebung betrachtet. Diese Ergebnisse las-
sen sich analog auch auf die T ∗2 -Relaxation bei der Echoplanar-Bildgebung u¨bertragen.
• Die Echoplanar-Bildgebung ist generell anfa¨llig gegenu¨ber geometrischen Verzerrun-
gen, welche durch Inhomogenita¨ten des Hauptmagnetfeldes B0 hervorgerufen werden.
In der kartesischen Bildgebung ga¨ngige Korrekturverfahren lassen sich jedoch nicht
ohne Weiteres auf die dichtegewichtete Bildgebung u¨bertragen. In Kapitel 4 werden
daher die Unterschiede der bei kartesischer und dichtegewichteter EPI auftretenden
Artefakte beschrieben und eine fu¨r beide Fa¨lle wirkungsvolle Korrekturmethode de-
monstriert. Diese Methode erfordert jedoch die Aufnahme einer Inhomogenita¨tskarte
(sog. Fieldmap), was in der Regel sehr zeitaufwendig ist. Im Rahmen der Arbeit
konnte ein Verfahren entwickelt werden, welches eine drastisch verku¨rzte Fieldmap-
Aufnahmezeit bei guten Korrekturergebnissen ermo¨glicht: Phase-Labeled Reference
EPI for Frequency-Segmented Inhomogeneity Corrections (PREFICS) [172]. Dieses
wird beschrieben und Anwendungen demonstriert.
• Das PREFICS-Verfahren ermittelt die Fieldmap aus der Phasendifferenz zweier nach-
einander aufgenommener Echoplanar-Bilder. Es zeigte sich, dass die menschliche At-
mung trotz der relativen Entfernung der Lunge vom Kopf dort Suszeptibilita¨tsver-
a¨nderungen hervorruft, die die Bildphase vera¨ndern und somit Einfluss auf die Qua-
lita¨t der Fieldmaps haben. In Kapitel 5 wird die Qualita¨t der Fieldmap-Erstellung
bei freier Atmung und Atemanhalten gegenu¨bergestellt und mit einer zeitaufwendi-
gen, dafu¨r aber sehr genauen Methode zur Fieldmap-Erstellung verglichen [173]. Es
wird demonstriert, dass eine Aufnahme unter Atemstillstand eine signifikant erho¨hte
Fieldmap-Qualita¨t ermo¨glicht. Auch werden Methoden zur Verbesserung von unter
freier Atmung aufgenommenen Fieldmaps vorgestellt.
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• In Kapitel 6 werden die Erkenntnisse aus den vorherigen Arbeiten eingesetzt und die
dichtegewichtete Echoplanar-Bildgebung demonstriert. Der Fokus liegt hier auf der
funktioniellen MRT des Gehirns. Bei gleicher Bildqualita¨t la¨sst sich durch Dichtege-
wichung auch hier im Vergleich zur kartesischen Aufnahme ein SNR-Vorteil erzielen.
Es wird anhand einer fMRI-Gruppenstudie gezeigt, dass dieser SNR-Vorteil zu einer
erho¨hten Aktivierungsdetektion bei den dichtegewichteten Aufnahmen fu¨hrt [167].
Im anschließenden Diskussionsteil werden die Inhalte der Publikationen in einem gemein-
samen Kontext ero¨rtert. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der dichtegewich-
teten Bildgebung bei TSE und EPI gegenu¨bergestellt, Korrekturmethoden diskutiert und
mo¨gliche zuku¨nftige Anknu¨pfungspunkte aufgezeigt. Insbesondere werden erste Resultate
zur Anwendung eines Phasenkorrekturverfahrens in der Echoplanar-Bildgebung vorgestellt,
welches die Ergebnisse in den vorangegangenen Kapiteln weiter verbessern ko¨nnte.
2. Grundlagen und Methoden
2.1. Grundlagen der Magnetresonanz
Die MR-Bildgebung basiert auf der Messung des Kernspins, einer quantenmechanischen Ei-
genschaft von Teilchen. Die Magnetresonanz kann jedoch gema¨ß dem Korrespondenzprinzip
im Rahmen der klassischen Physik beschrieben werden [53].
2.1.1. Magnetresonanz
Jedem Teilchen kann ein dem Planckschen Wirkungsquantum proportionaler Spin zuge-
ordnet werden. Dieser ist durch die sogenannte Spinquantenzahl quantifiziert, welche fu¨r
Fermionen 1
2
betra¨gt. Neutronen und Protonen im Atomkern formen dabei den Kernspin ~I,
welcher je nach Kernkonfiguration unterschiedliche Werte annimmt und das magnetische
Moment ~µ des Kerns bestimmt:
~µ = γ~I. (2.1)
γ wird als gyromagnetisches Verha¨ltnis bezeichnet und hat eine fu¨r den jeweiligen Kern
spezifische Gro¨ße. Im Wasserstoffkern liegt nur ein Proton mit Kernspin 1
2
vor, sein gyro-
magnetisches Verha¨ltnis ergibt sich zu γ = 2pi · γ− mit




[101]. Analog zur quantenmechanischen Beschreibung des Drehimpulses existieren somit
2· 1
2
+1 = 2 Spinzusta¨nde des Wasserstoffkerns mit den Magnetquantenzahlen mI = ±12 [50].
Unter Anwesenheit eines ohne Beschra¨nkung der Allgemeinheit in z-Richtung orientierten
Magnetfeldes ~B0 = B0zˆ spalten diese Spinzusta¨nde in zwei Energieniveaus Em auf, die zur
z-Komponente Iz = ~mI des Spins proportional sind:
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Em = ~ω0 = −γB0Iz = −γB0~mI . (2.3)
Die Frequenz ω0 = γB0 der Energiedifferenz wird als Larmorfrequenz bezeichnet. Durch
Einstrahlung eines elektromagnetischen Wechselfeldes, welches die gleiche Frequenz auf-
weist (sog. Hochfrequenzpuls bzw. HF-Puls), kann bei Anliegen eines statischen Feldes B0
eine A¨nderung des Spin-Energieniveaus eines Wasserstoffkerns bewirkt werden.
2.1.2. Magnetisierungsvektor
Durch die große Anzahl an vorhandenen Protonen ko¨nnen in der MR-Bildgebung die Spin-
Momente ~µi in einzelnen Volumenelementen (Voxel) zu Magnetisierungsvektoren ~M zu-







Diese Volumen sind groß genug, um eine ausreichend große Anzahl an Spins zu enthalten,
aber klein genug, dass externe Felder in erster Na¨herung innerhalb dieser als konstant
angesehen werden ko¨nnen [50]. Eine solche Gruppe von Spins, die das gleiche Feld erfahren,
wird auch als Spin-Isochromat bezeichnet.
In Abwesenheit eines a¨ußeren Feldes pra¨zedieren die Spins ungerichtet mit beliebiger Ori-
entierung, so dass sich in der Summe keine Magnetisierung ergibt ( ~M = ~0). In Anwesen-
heit eines externen Feldes ~B0 ergibt sich jedoch eine Netto-Magnetisierung ~M0 aus dem
Besetzungsverha¨ltnis der Energieniveaus (2.3) [53]. Da diese Niveaudifferenz im Vergleich
zur thermischen Energie bei Raumtemperatur (kBT ) sehr gering ist, ergibt sich nur ein
sehr kleiner Unterschied in der Gro¨ßenordnung von etwa 10−6 im Verha¨ltnis der Niveau-
Besetzungen. Die durch diesen Unterschied vorhandene sog. Gleichgewichtsmagnetisierung
kann mit Hilfe der Boltzmann-Verteilung abgescha¨tzt werden [50]:







Dabei ist kB die Boltzmannkonstante. Die Gesamtmagnetisierung ~M0 ist also proportional
zur Spindichte ρ = N
V
im Volumen, zum Quadrat des gyromagnetischen Verha¨ltnisses γ
und zur Sta¨rke und Richtung des a¨ußeren Magnetfeldes ~B0 sowie indirekt proportional zur
Temperatur T .
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2.1.3. Bloch-Gleichung
Die zeitliche Entwicklung des Magnetisierungsvektors ~M(t) eines Spin-Isochromaten la¨sst









(M0 −Mz) zˆ (2.6)
Hierbei stellen die linke Seite und der erste Term auf der rechten Seite die klassische Bewe-
gungsgleichung unter Magnetfeld-Einfluss dar, wa¨hrend die beiden letzten Terme pha¨nome-
nologischer Natur sind und die Relaxation der transversalen Magnetisierungskomponente
~M⊥ = Mxxˆ+Myyˆ mit der Konstante T2 sowie der longitudinalen Komponente Mz mit der
Konstante T1 modellieren (siehe folgendes Kapitel).
Das externe Magnetfeld ~Bext setzt sich aus mehreren Termen zusammen:
~Bext(t) = (B0 + ∆B0) zˆ + ~B1(t) + 〈~G(t)|~r(t)〉zˆ. (2.7)
Dabei stellt B0 das Hauptmagnetfeld dar, ∆B0 lokale Inhomogenita¨ten dieses Feldes. Der
Vektor ~B1(t) beschreibt die Wirkung von HF-Pulsen, wa¨hrend der letzte Term in der Am-
plitude ortsabha¨ngige Gradientenfelder ~G wiedergibt (siehe Kapitel 2.1.6).
2.1.4. Relaxation
Wu¨rden die Protonen lediglich mit a¨ußeren Magnetfeldern wechselwirken, wa¨re der erste
Term auf der rechten Seite der Bloch-Gleichung (2.6) zur Beschreibung des zeitlichen Ver-
haltens ausreichend. Stehen die Protonen nur unter dem Einfluss des Hauptmagnetfeldes







= γ ~M⊥ × ~B0 (2.9)
Die z-Komponente der Magnetisierung bleibt also unvera¨ndert, wa¨hrend in der Transver-
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salebene eine Pra¨zession stattfindet. Kommt es jedoch zur Sto¨rung dieser Gleichgewichts-
magnetisierung, z.B. durch Einwirkung eines HF-Pulses ~B1(t) (siehe Kapitel 2.1.5), finden
anschließend Relaxationsprozesse statt, die im Folgenden beschrieben werden.
Nach einer A¨nderung des Magnetisierungsvektors strebt dieser in den durch Gleichung (2.5)
gegebenen Gleichgewichtszustand zuru¨ck, d.h. Mz na¨hert sich dem Ausgangszustand M0
an. Dies geschieht durch Energieu¨bertrag an die Umgebung, das sogenannte Gitter. Da







(M0 −Mz) . (2.10)
Die Proportionalita¨tskonstante T1 wird dabei als Spin-Gitter-Relaxationszeit oder T1-Re-
laxationszeit bezeichnet und ha¨ngt von der Gewebeart und der Sta¨rke des anliegenden
Magnetfeldes ab (vgl. Tabelle 2.1).
Die Lo¨sung der Differentialgleichung stellt eine exponentiell vom anfa¨nglichen Ungleich-
gewicht Mz(0) zur Gleichgewichtsmagnetisierung M0 strebende Funktion dar (siehe Abb.
2.1(a)).
(a) T1-Relaxation (b) T2-Relaxation
Abb. 2.1.: Illustration von T1- und T2-Relaxation in Abha¨ngigkeit von der Zeit t. Zeitskalie-
rungen wurden willku¨rlich gewa¨hlt.
Zusa¨tzlich zur longitudinalen Relaxation findet ein transversaler Relaxationsprozess statt.
Das externe Feld, das jeder Spin erfa¨hrt, wird lokal durch Felder benachbarter Spins u¨ber-
lagert. Diese zeitlichen Variationen fu¨hren zu einer lokalen A¨nderung der Pra¨zessionsfre-
quenzen, welche zu einer Abnahme der Spinkoha¨renz, also zu Dephasierung, fu¨hrt und eine
zeitliche Abnahme der transversalen Magnetisierung bewirkt. Auch hier ergibt sich wieder
eine Proportionalita¨t der Abnahme mit der noch vorhandenen Magnetisierung [50]:






Die Proportionalita¨tskonstante T2 wird als Spin-Spin-Relaxationszeit oder als T2-Relaxa-
tionszeit bezeichnet. Die Lo¨sung der Differentialgleichung ist eine exponentiell von ~M⊥(0)
auf 0 abfallende Funktion (vergleiche Abb. 2.1(b)).
Neben der Spin-Spin-Wechselwirkung tritt in der Praxis eine Dephasierung durch lokale
Variationen des a¨ußeren Magnetfeldes ∆B0, sogenannte Inhomogenita¨ten auf. Diese werden
beispielsweise durch Suszeptibilita¨tsspru¨nge an Grenzfla¨chen von Geweben hervorgerufen
[77] und bewirken eine zusa¨tzliche Relaxation, welche mit der Konstanten T ′2 charakterisiert
und zusammen mit T2 zur Relaxationszeit T
∗










Soweit die auftretenden Inhomogenita¨ten zeitlich konstant sind, kann der T ′2-bedingte Abfall
ru¨ckga¨ngig gemacht werden (siehe Kapitel 2.2.1). Der T2-Abfall ist jedoch aufgrund seiner
stochastischen Natur irreversibel.
Das unterschiedliche Relaxationsverhalten von Gewebe ist letztendlich der Schlu¨ssel fu¨r
die vielfa¨ltigen Einsatzmo¨glichkeiten der MR-Bildgebung, da durch Variation von Mess-
parametern die unterschiedlichsten Kontraste zwischen verschiedenen Gewebetypen erzielt
werden ko¨nnen. Abb. 2.2 zeigt Aufnahmen ein und desselben Gehirns mit einigen in der
MR-Bildgebung erzielbaren Gewebe-Kontrasten. Typische Relaxationszeiten sind in Tabelle
2.1 aufgefu¨hrt.
Abb. 2.2.: Aufnahmen ein und desselben Gehirns mit unterschiedlichen Kontrast-
Einstellungen. Protonendichte: TSE (TE=11 ms, TR=2900 ms); T1: MPRAGE
(TE=2,24 ms, TR=1720 ms, TI=900 ms, Flipwinkel 9◦); T2: TSE (TE=109 ms,
TR=2900 ms); T ∗2 : Gradienten-Echo (TE=34 ms, TR=3520 ms, Flipwinkel 90◦).
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Tabelle 2.1.: T1-, T2- [152] sowie T
∗
2 -Relaxationszeiten [113] fu¨r graue und weiße Substanz
sowie Liquor und Fettgewebe [157] im menschlichen Gehirn bei einer Feldsta¨rke
von 3 Tesla.
Gewebe T1 (ms) T2 (ms) T
∗
2 (ms)
Graue Substanz 1331± 13 110 ± 2 66,0 ± 1,4
Weiße Substanz 832 ± 10 79,6 ± 0,6 53,2 ± 1,2
Liquor 3651 ± 421 1429 ± 475 > 120
Fettgewebe 678 ± 149 130 ± 18 -
2.1.5. Freier Induktionszerfall
Damit die im vorigen Kapitel beschriebene Magnetisierung experimentell zuga¨nglich wird,
muss sie aus der Gleichgewichtsposition ausgelenkt werden. Dies geschieht durch die Ein-
strahlung eines meist zirkular polarisierten und mit der Larmorfrequenz ω0 schwingenden
magnetischen Wechselfeldes ~B1(t) senkrecht zum Hauptfeld ~B0 [50]. Nach Transformation
in das mit ω0 rotierende Koordinatensystem ist die Amplitude des Vektors zeitlich kon-
stant und pra¨zediert mit der Rabi-Frequenz ω1 = γB1 [50]. In der Zeitdauer tB1 , fu¨r die ein





ausgelenkt. Die Oszillation der nun vorhandenen Transversalmagnetisierung kann anschlie-
ßend mithilfe einer Spule in Probenna¨he gemessen werden. Die Messung erfolgt dabei mit
einem sog. phasensensitiven Detektor (engl. phase-sensitive detector, PSD) mittels Qua-
draturdetektion [4]. Damit ist es mo¨glich, nicht nur die Amplitude, sondern beide Trans-
versalkomponenten der Magnetisierung zu messen. Das detektierte komplexe Signal la¨sst
sich darstellen als






Durch die im vorigen Kapitel beschriebenen Relaxationseffekte kommt es zu einer Depha-
sierung der Spins und damit zu einem das oszillierende Signal einhu¨llenden exponentiellen
Abfall mit der Konstante T ∗2 . Dieser wird als freier Induktionszerfall (engl. free induction
decay, FID) bezeichnet [50] und ist in Abb. 2.3 dargestellt.
Das detektierte Signal ist proportional zum Integral u¨ber die Spindichte ρ in der gesamten
Probe. Fu¨r eine Bildgebung muss die Spindichte jedoch ortsaufgelo¨st detektiert werden.
Dies wird durch eine U¨berlagerung des Hauptmagnetfeldes B0 mit ortsabha¨ngigen Gradi-
entenfeldern ~G ermo¨glicht.
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Abb. 2.3.: Illustration der x-Komponente des gemessenen FID-Signals in Abha¨ngigkeit von
der verstrichenen Zeit
2.1.6. Ortskodierung
Die U¨berlagerung des B0-Feldes durch ein ortsabha¨ngiges Gradientenfeld fu¨hrt zu einer
ortsabha¨ngigen Variation der Larmor-Frequenz:
ωL(~r, t) = ω0 + γ ~G(t)~r. (2.15)












Das Gradientenfeld fu¨hrt also zu einer ortsabha¨ngigen Phasenmodulation. Hier wird ange-
nommen, dass fu¨r die Dauer t Relaxationseffekte vernachla¨ssigt werden ko¨nnen.











Das gemessene Signal kann also als Fourier-Transformation der Spindichte aufgefasst wer-
den und wird als k-Raum bezeichnet [147]. Umgekehrt bedeutet dies, dass sich aus dem
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gemessenen k-Raum mittels inverser Fourier-Transformation das Ortsraumbild der Probe
gewinnen la¨sst.
2.1.7. Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis
In der MR-Bildgebung wird das in den vorherigen Kapiteln eingefu¨hrte gemessene Signal
s(t) immer auch von statistischem Rauschen n(t) u¨berlagert [110]: s(t)→ s(t) + n(t). Das
Rauschen n(t) ist ein unerwu¨nschter Signalanteil, der sich aus mehreren Komponenten zu-
sammensetzt: Rauschverhalten der Vorversta¨rker, Ohmsche Verluste in den Empfangsspu-
len sowie Verluste im Patienten/Objekt, wobei die letzte Komponente meistens dominiert
[150].
Eine effektive MR-Aufnahme ist nur mo¨glich, wenn der Rauschanteil im Verha¨ltnis zum
tatsa¨chlichen Signal gering ist. Ein Maß hierfu¨r ist das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis (SNR).
In das SNR geht eine Vielzahl von Parametern ein. Eine ausfu¨hrliche Herleitung findet sich
z.B. in [150]. Die wichtigsten Proportionalita¨ten sind:
SNR ∝ |M⊥(~r)|V (~r)√ω0
√
Tacq. (2.19)
• Transversalmagnetisierung |M⊥(~r)|: Je nach Vorgeschichte dieses Vektors ergeben sich
nach der Bloch-Gleichung (2.6) Abha¨ngigkeiten des SNR von den unterschiedlichen
Relaxationszeiten [150].
• Voxelvolumen V : Je kleiner das Voxelvolumen, desto niedriger das SNR.
• Wurzel der Larmorfrequenz √ω0.
• Wurzel der Messzeit √Tacq: In Tacq ist dabei die Dauer eines Auslesevorgangs, multi-
pliziert mit allen Wiederholungen, wie Phasenkodierschritten und Signalmittelungen,
zusammengefasst.
Sowohl |M⊥(~r)| (2.5) als auch ω0 (2.3) sind proportional zum Hauptmagnetfeld B0. Jedoch
zeigen auch andere in die Berechnung des SNR eingehende Gro¨ßen wie die Spulengu¨te B0-
Abha¨ngigkeiten. Bei den heute u¨blichen Feldsta¨rken ergibt sich insgesamt eine anna¨hernd
lineare Abha¨ngigkeit des SNR vom Hauptmagnetfeld [126, 150]:
SNR ∝ B0. (2.20)
Neben einer geeigneten Wahl der Messparameter kann eine Steigerung des SNR somit zum
Beispiel durch eine Erho¨hung des Hauptmagnetfeldes B0 erfolgen. Zusa¨tzlich kann das SNR
durch die Anwendung von k-Raum-Filtern beeinflusst werden. Eine SNR-optimierte Filte-
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rung ist zentrale Idee der dichtegewichteten Bildgebung bei schnellen Multi-Echo-Sequenzen
(siehe Kapitel 2.3).
2.2. Bildgebung und Pulssequenzen
Aus Gleichung (2.15) ist ersichtlich, dass durch ein einzelnes Gradientenfeld noch nicht
jedem Ort eine eigene Larmorfrequenz zugeordnet werden kann. Aus diesem Grund muss die
MR-Bildgebung durch eine schrittweise Datenaufnahme erfolgen. Dazu werden HF-Pulse,
Gradientenfelder in den drei Raumrichtungen und Ausleseschritte auf unterschiedliche Art
und Weise kombiniert. Eine derartige Kombination wird als Pulssequenz bezeichnet.
Wie in Abschnitt 2.1.5 beschrieben, zerfa¨llt das transversale MR-Signal nach der Anre-
gung. Um das Signal zu einem spa¨teren Zeitpunkt auslesen zu ko¨nnen, ko¨nnen die Spin-
Isochromaten durch verschiedene Techniken rephasiert werden, man spricht von Echo-
Erzeugung. In diesem Abschnitt sollen zuna¨chst die beiden wichtigsten Formen der Echoer-
zeugung beschrieben werden. Anschließend werden die beiden in dieser Arbeit verwende-
ten schnellen Multi-Echo-Pulssequenzen sowie deren (Einfach-Echo-)Grundformen erla¨u-
tert. Die beschleunigten Pulssequenzen TSE und EPI erzielen ihre Schnelligkeit dadurch,
dass nach einem HF-Anregungspuls, im Gegensatz zu den Grundformen Spin-Echo und
Gradienten-Echo, eine Echoerzeugung nicht nur einmal, sondern wiederholt erfolgt.
2.2.1. Echoerzeugung
Pulssequenzen lassen sich in zwei Hauptfamilien einteilen, welche sich im Prinzip der
Echoerzeugung unterscheiden: Spin-Echo-Sequenzen (kurz SE) [52], bei denen das Echo
durch Anwendung eines Rephasierungs- oder Refokussierungspulses zusammen mit einem
Gradienten erzeugt wird, sowie Gradienten-Echo-Sequenzen (kurz GE oder GRE) [31, 51],
bei denen das Echo nur durch Anwendung eines Gradienten hervorgerufen wird.
Die beiden Prinzipien der Echoerzeugung sind schematisch in Abb. 2.4 dargestellt. In bei-
den Fa¨llen wird davon ausgegangen, dass gerade ein Anregungspuls erfolgt ist und somit
Magnetisierung in die Transversalebene rotiert wurde. Die einzelnen Spin-Isochromaten
befinden direkt nach der Anregung in einer festen Phasenbeziehung zueinander. Durch die
Wirkung von Magnetfeldern und Wechselwirkungen untereinander erhalten die Isochro-
maten im Zeitverlauf unterschiedliche Phasen und fa¨chern in der Transversalebene auf.
Neben der oben beschriebenen Dephasierung unerwu¨nschter Natur (Spin-Spin-Relaxation,
Feldinhomogenita¨ten usw.), kann dies auch gezielt durch Gradienten erfolgen. Sowohl beim
Spin-Echo als auch beim Gradienten-Echo wird dabei ein Gradient Gr geschaltet, der zu
einer schnellen Dephasierung des FID fu¨hrt 1© (vgl. Gleichung (2.16)).
14 2. Grundlagen und Methoden
(a) Spin-Echo
(b) Gradienten-Echo
Abb. 2.4.: Vergleich der zeitlichen Spin-Entwicklung am Beispiel zweier Spin-Isochromaten
bei Spin-Echo (a) und Gradienten-Echo (b) mit Zeitverlauf des jeweiligen Signals
und der entsprechenden Gradienten bzw. des RF-Pulses. Beim Spin-Echo erfolgt
durch den 180◦-Puls eine Rotation der Spins um die entsprechende Achse, beim
Gradienten-Echo wird die Pra¨zessionsrichtung durch die Umkehrung des anliegen-
den Gradienten gea¨ndert. Dargestellt ist die Pra¨zession fu¨r zwei Spin-Isochromaten.
Die halbrunden Pfeile deuten Sta¨rke und Richtung der Dephasierung durch den
Auslese-Gradienten (schwarz) und eine Inhomogenita¨t (rot) an.
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Im Falle des Spin-Echos (a) wird nach einer bestimmten Zeit TE/2 ein Refokussierungspuls
angewendet, welcher bewirkt, dass die Isochromaten um die Pulsachse rotiert werden (zwi-
schen 2© und 3©). Da die Richtung des Phaseninkrements der auf die Spins wirkenden
externen Felder gleich bleibt, sind unter Wirkung des Rephasiergradienten Gr nach einer
weiteren Zeitspanne TE/2 alle Spins wieder in Phase und ko¨nnen als sog. Spin-Echo 4©
detektiert werden.
Im Falle des Gradienten-Echos (b) erfolgt nach einer bestimmten Zeitspanne eine Umpolung
des Gradienten -Gr (zwischen 2© und 3©). Dadurch wird das durch diesen Gradienten auf die
Isochromaten wirkende Phaseninkrement ebenfalls in seinem Vorzeichen gea¨ndert, wodurch
eine Rephasierung statt findet und durch zunehmende Koha¨renz ein Echo hervorgerufen
wird. Wenn die von Dephasier- und Rephasiergradienten u¨berstrichenen Fla¨chen sich zu
Null addieren, hat dieses sog. Gradienten-Echo maximale Intensita¨t [7].
Der Unterschied zwischen Spin-Echo und Gradienten-Echo besteht darin, dass beim Gradien-
ten-Echo nur die Einflu¨sse des Dephasiergradienten aufgehoben werden. Da externe Felder
in ihrer Wirkung auf die Phase gleich bleiben, wird ihr dephasierender Einfluss nicht aufge-
hoben, sondern wirkt auch nach Anlagen des umgepolten Gradienten −Gr fort (vgl. roter
Pfeil in Abb. 2.4). Beim Spin-Echo bleibt die Wirkung von Gradient und externen Feldern
bestehen. Durch die Rotation der Spins um die Achse fu¨hrt das im Vergleich zur ersten
TE/2-Zeitspanne identisch gebliebene Phaseninkrement damit zu einer vollsta¨ndigen Refo-
kussierung nach der zweiten TE/2-Zeitspanne. Zeitlich nicht konstante Dephasierungseffek-
te (wie Diffusion oder Spin-Spin-Relaxation, vgl. Kapitel 2.1.4) ko¨nnen niemals refokussiert
werden, weshalb dennoch ein T2-Zerfall beobachtet wird. Im Falle des Gradienten-Echos
ko¨nnen auch zeitlich konstante Dephasierungen (z.B. durch Inhomogenita¨ten) nicht mehr
kompensiert werden, weshalb hier ein T ∗2 -Zerfall erfolgt. Auch beim Spin-Echo erfolgt das
Echo letztendlich durch Anwendung des Auslesegradienten. Der Refokussierungspuls fu¨hrt
zur Aufhebung der Einflu¨sse externer Felder, wenn der Auslesegradient exakt in der Zeit
TE nach dem Refokussierungspuls die Fla¨che Gr u¨berstrichen hat. Ansonsten weist auch
dieses Echo eine anteilige T ∗2 -Gewichtung auf [7].
Durch den fehlenden Refokussierungspuls kann die Echozeit TE beim Gradienten-Echo im
Vergleich zum Spin-Echo stark verku¨rzt werden. Außerdem erfolgt bei Gradienten-Echo-
Sequenzen die Anregung typischerweise mit kleinen Flipwinkeln, was eine ku¨rzere Repeti-
tionszeit TR ermo¨glicht [7].
2.2.2. Turbo-Spin-Echo-Sequenz
Die Turbo-Spin-Echo-Sequenz (kurz TSE, auch Fast Spin-Echo, kurz FSE oder rapid ac-
quisition with relaxation enhancement, kurz RARE [59]) ist eine schnelle Variante der
Spin-Echo-Sequenz.
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Spin-Echo Fu¨r die Spin-Echo-Sequenz sind das Pulsdiagramm, welche die zeitliche Ab-
folge von HF-Pulsen, Gradienten und Auslesevorga¨ngen zusammenfasst, und das k-Raum-
Diagramm, welches die Wirkung der Gradienten und HF-Pulse auf die k-Raum-Position
visualisiert, in Abb. 2.5 dargestellt. Als erster Schritt erfolgt ein Anregungspuls 1©, der
typischerweise einen Flipwinkel von 90◦ aufweist (vgl. Gleichung (2.13)).
(a) (b)
Abb. 2.5.: (a) Sequenzdiagramm der Spin-Echo-Sequenz, (b) zugeho¨riges k-Raum-Diagramm.
Nach einem Anregungspuls ( 1©, hier 90◦) und Refokussierungspuls ( 6©, hier 180◦)
wird nach Verstreichen der Echozeit TE ein Echo aufgenommen. Nach der Re-
petitionszeit TR erfolgt eine Wiederholung der Aufnahme mit gea¨ndertem Pha-
senkodiergradienten 5©. Die durchgezogenen Linien deuten an, wann der Analog-
Digital-Wandler (engl. Analog-to-digital-converter, ADC) geschaltet ist. In dieser
Zeit erfolgt eine Datenaufnahme. Gestrichtelte Linien werden demnach nicht aufge-
nommen. Tatsa¨chlich erfolgt eine Aufnahme nur im Plateaubereich der Gradienten,
d.h. nur in dem durch Punkte angedeuteten Bereich des k-Raums.
Um gezielt nur eine Schicht anzuregen, wird gleichzeitig zu diesem Puls ein sog. Schicht-
selektionsgradient 2© geschaltet, welcher eine lineare Variation der Larmorfrequenzen in
z-Richtung bewirkt (vgl. Gleichung (2.15)). Die schichtselektive Anregung wird dadurch
erzielt, dass durch Modulation des Anregungspulses ein definiertes Frequenzspektrum an-
geregt wird. Durch Variation der zentralen Frequenz des Pulses kann die Lage der Schicht
auf der z-Achse gea¨ndert werden. Durch Variation der Amplitude des Schichtselektions-
gradienten wird die Dicke der anzuregenden Schicht beeinflusst. Eine wa¨hrend der Anregung
erfolgte Dephasierung wird mit einem Schicht-Rephasierungsgradienten 3© ausgeglichen.
Ein Gradient in Ausleserichtung (x-Richtung) 4© bewirkt zuna¨chst eine gezielte Spin-
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Dephasierung. Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, erfolgt durch einen Refokussierungspuls
6© nach der Zeitdauer TE/2 eine Spinrotation, so dass unter Anwendung eines weiteren
Gradienten 7© schließlich ein Spin-Echo beobachtet wird. Die Zeitdauer zwischen Anre-
gung und Spin-Echo wird als Echozeit TE bezeichnet.
Um eine Ortsauflo¨sung auch in y-Richtung zu ermo¨glichen, wird zusa¨tzlich ein Phasen-
kodiergradient 5© eingesetzt. Dieser verursacht fu¨r einen begrenzten Zeitraum eine Spin-
Dephasierung in y-Richtung. Um eine ra¨umliche Auflo¨sung zu erzielen, muss diese De-
phasierung mehrmals mit unterschiedlichen Gradientensta¨rken durchgefu¨hrt werden. Die
Phasenkodierung verursacht den eigentlichen Zeitaufwand bei der MR-Bildgebung. Denn
es muss in der Regel zuna¨chst eine T1-Relaxation (vgl. Tabelle 2.1) des Magnetisierungs-
vektors entlang der Longitudinalachse erfolgen, damit fu¨r einen erneuten Anregungspuls
genu¨gend Magnetisierung zur Verfu¨gung steht. Die Zeitdauer bis zu einer erneuten Spin-
Anregung in der Schicht wird als Repetitionszeit TR bezeichnet.
Turbo-Spin-Echo Im Vergleich zur Spin-Echo-Sequenz werden bei der Turbo-Spin-Echo-
Sequenz nach dem Anregungspuls mehrere korrespondierende Refokussierungspulse und
Auslesevorga¨nge durchgefu¨hrt. Die Sequenz wurde 1986 unter der Bezeichnung Rapid ac-
quisition with relaxation enhancement (RARE) von Hennig et al. [59] als bildgebende Va-
riante der Carr-Purcell-Meiboom-Gill-Sequenz (CPMG-Sequenz) [16, 100] vorgestellt.
Durch die sogenannten CPMG-Bedingungen wird sichergestellt, dass sich entstehende Echos
auch bei nicht perfekten Refokussierungspulsen konstruktiv u¨berlagern und keine Auslo¨-
schung erfolgt [7, 100, 156]:
• Die Phasen von Anregungspuls und Refokussierungspulsen sind zueinander um 90◦
versetzt.
• Die Echos haben einen festen zeitlichen Abstand ES (engl. Echo Spacing, Echoab-
stand) zueinander; der Abstand von Anregungspuls zu Refokussierungspuls sowie der
Abstand von Refokussierungspulsen zu einem Echo betra¨gt ES/2.
• Die von einem Spin-Isochromaten zwischen zwei beliebigen Refokussierungspulsen
akkumulierte Phase muss stets gleich sein.
Die Turbo-Spin-Echo-Sequenz ist in Abb. 2.6 dargestellt. Statt das mit der Konstante T2
exponentiell abfallende Signal nach einem einmaligen Auslesen relaxieren zu lassen, wird
es mehrfach erneut refokussiert 2©. Vor jedem Echo erfolgt eine neue ra¨umliche Kodierung
durch einen Phasenkodiergradienten 3©; danach wird die Kodierung durch einen jeweils
entgegengesetzten Gradienten 5© wieder ru¨ckga¨ngig gemacht. Somit werden mit einem An-
regungspuls mehrere k-Raum-Linien aufgezeichnet [7].
Die mehrfache Echo-Aufzeichnung wird als Echozug (engl. Echo train, ET) bezeichnet. Die
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(a)
(b)
Abb. 2.6.: (a) Sequenzdiagramm der Turbo-Spin-Echo-Sequenz, (b) zugeho¨riges k-Raum-
Diagramm. Nach dem Dephasierungsgradienten 1© folgt ein Refokussierungspuls
2©. Der Phasenkodiergradient 3© legt die aufzunehmende k-Raum-Zeile fest, welche
unter dem Auslesegradienten 4© abgetastet wird. Anschließend wird der Einfluss des
Phasenkodiergradienten durch einen umgekehrt gepolten Gradienten wieder aufge-
hoben 5©. Danach erfolgt eine Wiederholung der Schritte ab 2© mit gea¨nderten
Phasenkodiergradienten. Zwei weitere Wiederholungen innerhalb eines Echozugs
sind in (b) in zunehmender Helligkeit dargestellt.
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Anzahl der Echos in einem Echozug werden mit dem Turbofaktor charakterisiert. Gegen-
u¨ber der Spin-Echo-Sequenz kann durch die mehrfache Echoaufnahme in einem Echozug
also eine zeitliche Beschleunigung um den Turbofaktor erreicht werden.
Eine Konsequenz aus der mehrfachen Echo-Aufzeichnung ist, dass jedes Echo im Echozug
eine andere Echozeit aufweist. Formal wird zur Charakerisierung der Echozeit der Sequenz
die Echozeit des Echos ohne Phasenkodierung (also ky = 0) herangezogen, welche oftmals
als effektive Echozeit TEeff bezeichnet wird.
Der exponentielle Abfall, der die mehrfache Echo-Aufzeichnung nach einem HF-Anregungs-
puls u¨berlagert, hat Auswirkungen auf die Bildqualita¨t (mehr dazu im Abschnitt 2.3.2),
was eine Beschra¨nkung des maximal erzielbaren Turbofaktors nach sich zieht. Zudem ist
die mehrfache Applikation von HF-Pulsen in kurzer Zeit mit einer erho¨hten Leistungsdepo-
sition ins Gewebe verbunden, was bei hohen Feldsta¨rken und Flipwinkeln zu zusa¨tzlichen
Beschra¨nkungen fu¨hrt. Ausfu¨hrliche Untersuchungen hierzu finden sich z.B. in der Arbeit
von Weigel [156].
2.2.3. Echoplanar-Bildgebung
Die Echoplanar-Bildgebung (engl. Echo Planar Imaging, EPI) [97] basiert auf der Gradi-
enten-Echo-Sequenz.
Gradienten-Echo Bei der Gradienten-Echo-Sequenz (Abb. 2.7) wird nach dem Anre-
gungspuls (mit Flipwinkel α) nur ein einzelnes Echo aufgezeichnet. Anschließend erfolgt
eine erneute Schichtanregung mit gea¨ndertem Phasenkodiergradienten 2© erst wieder nach
der Repetitionszeit TR.
Echoplanar-Bildgebung Im Unterschied dazu werden bei der EPI-Sequenz (Abb. 2.8)
durch bipolare Auslese-Gradienten ( 3© und 5©) mehrfach weitere Gradienten-Echos erzeugt,
wobei die Signalintensita¨t mit der Zeitkonstante T ∗2 abnimmt. Die ra¨umliche Kodierung in
Phasenkodierrichtung erfolgt dabei zwischen zwei Auslese-Gradienten. Diese sehr kurzen
Phasenkodiergradienten 4© werden als Phase Blips (blip, deutsch: Zacke, Pieps) bezeichnet.
Weil es sich um einen reinen Gradienten-Echozug ohne Refokussierungspulse handelt, kann
eine sehr schnelle Datenaufnahme erfolgen. Eine zusa¨tzliche Beschleunigung wird durch das
sog. Ramp Sampling (deutsch: Rampenabtastung) mo¨glich (vergleiche Kapitel 2.5.1). Dabei
erfolgt bereits wa¨hrend der Umpolung der Auslesegradienten, in Abb. 2.8(a) dargestellt
durch die linear steigenden und fallenden Flanken von 3© und 5©, eine Datenaufnahme. Dies
fu¨hrt zu einer Verku¨rzung der Dauer, fu¨r die die Lesegradienten geschaltet sein mu¨ssen. Mit
der EPI-Sequenz ist bei modernen Tomographen die Aufnahme einer kompletten Schicht
innerhalb von Millisekunden mo¨glich [7].
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(a) (b)
Abb. 2.7.: (a) Sequenzdiagramm der Gradienten-Echo-Sequenz, (b) zugeho¨riges k-Raum-
Diagramm. Nach dem Anregungspuls entsteht durch den umgepolten Auslesegra-
dienten 3© um die Echozeit TE ein Gradienten-Echo. Nach der Repetitionszeit TR
kann eine Wiederholung der Aufnahme mit gea¨ndertem Phasenkodiergradienten 2©
erfolgen.
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(a)
(b)
Abb. 2.8.: (a) Sequenzdiagramm der EPI-Sequenz, (b) zugeho¨riges k-Raum-Diagramm. Nach
dem Dephasiergradienten in Ausleserichtung 1© wird durch den Phasenkodiergra-
dienten 2© die a¨ußerste k-Raum-Zeile selektiert und unter dem Auslesegradienten
3© aufgenommen. Durch einen Phase Blip 4© erfolgt der Sprung auf die benachbar-
te k-Raum-Zeile. Dort erfolgt die k-Raum-Abtastung unter einem entgegengesetzt
gepolten Auslesegradienten 5©. Die na¨chsten vier abgetasteten Zeilen des gleichen
Echozugs sind in (b) in zunehmender Helligkeit dargestellt. Die k-Raum-Abtastung
erfolgt meanderfo¨rmig.
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Durch die fehlenden Refokussierungspulse ergibt sich eine erho¨hte Anfa¨lligkeit gegenu¨ber
Feldinhomogenita¨ten (vgl. Abb. 2.4), die sich durch Signalauslo¨schungen und geometrische
Verzerrungen im Bild a¨ußert [76]. Zudem treten aufgrund der sehr schnellen Aufnahme
weitere Hardware- und Physiologie-bedingte Artefakte auf [7]. Zusammen mit der erfor-
derlichen Ramp Sampling-Korrektur ergibt sich somit bei der EPI-Sequenz ein erho¨hter
Nachverarbeitungs- und Korrekturaufwand. Details dazu finden sich in Kapitel 2.5.
2.2.4. Parallele Bildgebung
Zusa¨tzlich zu oder auch unabha¨ngig von schnellen Pulssequenzen ist eine Messzeitverku¨r-
zung mit paralleler Bildgebung mo¨glich. Diese macht sich den mittlerweile routinema¨ßigen
Einsatz von Mehrkanalspulen in der MR-Bildgebung zunutze. Weisen die Spulen unter-
schiedliche Detektionssensitivita¨ten auf, ko¨nnen diese als Zusatzinformation genutzt wer-
den, was es ermo¨glicht, den k-Raum in Phasenkodierrichtung unvollsta¨ndig abzutasten (sog.
Unterabtastung) und dabei Messzeit einzusparen. Die Unterabtastung fu¨hrt jedoch ohne
ada¨quate Rekonstruktion aufgrund der Verletzung des Nyquist-Kriteriums zu Einfaltungs-
artefakten (vgl. Kapitel 2.3.1).
Es existiert eine Vielzahl an parallelen Bildgebungstechniken (z.B. [44, 45, 56, 72, 122, 139,
162]). Ein U¨berblick u¨ber unterschiedliche Methoden findet sich z.B. in [10]. Im Folgenden
wird die fu¨r diese Arbeit relevante Methode GRAPPA (engl. Generalized autocalibrating
partially parallel acquisitions, [45]) sowie deren Vorla¨ufer behandelt.
Bei GRAPPA handelt es sich um eine k-Raum-basierte Technik, bei der fehlende k-Raum-
Linien mit Hilfe von Informationen rekonstruiert werden, welche aus einem zusa¨tzlich aufge-
nommenen k-Raum-Datensatz, dem Autokalibrations-Signal (engl. auto calibration signal,
ACS) gewonnen werden.
GRAPPA geht aus den Verfahren SMASH (engl. fu¨r simultaneous acquisition of spatial
harmonics, [139]) und AUTO-SMASH [56, 72] hervor. Bei diesen Verfahren werden zuvor
gemessenen Spulensensitivita¨ts-Profile zu ra¨umlichen harmonischen Funktionen kombiniert.
Unter Ausnutzung des Fourier-Shift-Theorems kann damit von aufgenommenen auf fehlen-
de k-Raum-Zeilen geschlossen werden. Im Unterschied zur SMASH-Methode, bei der ein
Spulensensitivita¨tsprofil ermittelt werden muss, kann bei AUTO-SMASH die zur Kombi-
nation notwendige Information aus Nyquist-abgetasteten Autokalibrationslinien (ACS) in
der k-Raum-Mitte gewonnen werden. Da alle SMASH-Derivate keine Einzelspulenkana¨le,
sondern nur ein Gesamtbild rekonstruieren, sind sie anfa¨llig gegenu¨ber Phasenauslo¨schun-
gen und geringem SNR [10]. Zudem setzen alle SMASH-Verfahren voraus, dass sich die
Spulensensitivita¨ten in harmonische Funktionen entwickeln lassen, was in der Praxis oft
schwer zu erreichen ist.
GRAPPA [45] ermo¨glicht im Gegensatz zu den SMASH-Verfahren die Rekonstruktion von
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Einzelspulenkana¨len, indem ein Fit fu¨r jeden Spulenkanal separat durchgefu¨hrt wird, was
mehr Freiheitsgrade bei der Entwicklung der harmonischen Funktionen erlaubt. Dies ver-
meidet Phasenauslo¨schungen und ermo¨glicht ein im Vergleich zu SMASH-Methoden signi-
fikant ho¨heres SNR nach Kombination der Einzelkana¨le. Dabei werden mehrere Positionen
h∆kx mit h = hl, ..., hr in Frequenzkodierrichtung und mehrere Nachbar-k-Raum-Zeilen in
Phasenkodierrichtung in den Fit einbezogen (sog. GRAPPA-Kernel). Das k-Raum-Signal
Sj des j-ten Spulenkanals in der zu rekonstruierenden k-Raum-Zeile ky −m∆ky la¨sst sich
dann aus den gemessenen k-Raum-Zeilen ky − bR∆ky ermitteln:







wl,b,hjm Sj (ky − bR∆ky, kx − h∆kx) . (2.21)
∆ky ist der Abstand zweier k-Raum-Zeilen im voll abgetasteten k-Raum, ∆kx der Abstand
in Frequenzkodierrichtung und L die Anzahl der Spulenkana¨le. Der Beschleunigungsfaktor
R beschreibt das Verha¨ltnis von Linien im Ziel-k-Raum zu denen, die aufgenommen wurden.
Ein Faktor R=2 bedeutet also, dass jede zweite Linie rekonstruiert werden muss. wl,b,hjm sind
die zu bestimmenden GRAPPA-Gewichtungsfaktoren.
In Matrixschreibweise la¨sst sich diese Gleichung darstellen als:
Sˆt = wˆ
mSˆs. (2.22)
Sˆt ist dabei der Vektor der Zielpunkte, Sˆs der Vektor der Quellpunkte. wˆ
m ist die Matrix
der Gewichtungsfaktoren.
Die Gewichtungsfaktoren lassen sich bestimmen, indem fu¨r Sˆt und Sˆs gemessene Zeilen
aus dem ACS-Bereich des k-Raums verwendet werden und die Pseudoinverse von Sˆs be-
stimmt wird. Eine erho¨hte Stabilita¨t wird erreicht, indem die Kalibrationsdaten u¨ber mo¨g-
lichst viele Positionen im ACS-Bereich gemittelt werden. GRAPPA-Kalibration 1© und
-Rekonstruktion 2© sind in Abb. 2.9 dargestellt.
Die mit der parallen Bildgebung einhergehende Verku¨rzung der Messzeit fu¨hrt zu einer
Reduktion des SNR in Abha¨ngigkeit vom Beschleunigungsfaktor R: SNR ∝ R 12 .
Zusa¨tzlich ergibt sich eine Abha¨ngigkeit des erzielbaren SNR aus der Geometrie der ein-
zelnen Spulen. Gibt es zu große U¨berlappungen in der Sensitivita¨t der Einzelspulen, kann
es zu einer Rauschversta¨rkung kommen. Diese variiert ortsabha¨ngig und ist unter anderem
abha¨ngig von Beschleunigungsfaktor und Geometrie der Spule und wird mit dem Begriff
g-Faktor g bezeichnet [136].
Somit ergibt sich fu¨r das SNR einer um den Faktor R beschleunigten Aufnahme [121]:
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Abb. 2.9.: GRAPPA-Kalibration 1© und -Rekonstruktion 2© fu¨r einen Beschleunigungsfaktor
R = 2. Die Kalibration erfolgt durch Schieben (angedeutet durch die Pfeile) des
GRAPPA-Kernels (hellblaue, abgerundete Box) u¨ber mehrere Positionen im ge-
samten ACS-Bereich (graue Box). Nach Ermittlung der Gewichtungsfaktoren ist
eine Rekonstruktion nicht aufgenommener k-Raum-Punkte mit Gleichung (2.21)







Dabei entspricht SNR0 dem SNR einer unbeschleunigten Referenzaufnahme.
Der SNR-Reduktion steht eine Verku¨rzung der Messzeit um den Faktor R und somit eine
Erho¨hung der zeitlichen Auflo¨sung gegenu¨ber. Diese spielt beispielsweise bei funktioneller
Bildgebung (vgl. Kapitel 2.6) eine große Rolle. Alternativ ist eine Steigerung der ra¨umlichen
Auflo¨sung mo¨glich, wenn durch die parallele Bildgebung die Anzahl der Akquisitionsschritte
im Vergleich zur unbeschleunigten Messung konstant gehalten und die k-Raum-Abdeckung
(vgl. Kapitel 2.3.1) stattdessen erho¨ht wird.
Speziell bei der Echoplanar-Bildgebung fu¨hrt parallele Bildgebung durch Verku¨rzung des
Echozugs zu einer Reduktion von geometrischen Artefakten. Gleichzeitig findet wa¨hrend der
Aufnahme des verku¨rzten Echozugs weniger T ∗2 -Signalabfall statt, was wiederum zu einer
Erho¨hung des SNR fu¨hrt, weswegen sich hier der Term
√
R in Gleichung (2.23) relativiert
[136].
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2.3. Theorie bildgebender Systeme
2.3.1. Ra¨umliche Antwortfunktion
Nach der Fourier-Theorie wa¨re zur exakten Abbildung der Spindichte eines Objekts die
Aufnahme unendlich vieler k-Raum-Positionen erforderlich.
Praktisch gibt es jedoch aus technischen und zeitlichen Gru¨nden zwei Limitierungen in der
MR-Bildgebung: Zum einen erfolgt die Abtastung des k-Raums an diskreten Stu¨tzstellen
ki, zum anderen ist die Aufnahme finit, d.h. die Anzahl der Stu¨tzstellen ist beschra¨nkt auf
einen meist symmetrisch um 0 liegenden, zwischen −kmax und +kmax begrenzten Bereich
des k-Raums.
Diskrete Abtastung Mathematisch entspricht die diskrete Abtastung einer Multiplikati-
on der Spindichte mit einer Kamm-Funktion der Periodizita¨t ∆k. Nach dem Faltungstheo-
rem fu¨hrt eine Multiplikation zweier Funktionen im k-Raum zur Faltung der zugeho¨rigen
Fourier-Transformationen im dazu reziproken Bildraum. Die Fourier-Transformation der
Kamm-Funktion ergibt wieder eine Kamm-Funktion, jedoch mit der Periodizita¨t 1
∆k
. Die
diskrete Abtastung fu¨hrt also zu einer periodischen Abbildung der Spindichte im Bildraum.
Dies bedeutet, dass der abbildbare Bereich auf die Ausdehnung FOV = 1
∆k
beschra¨nkt ist.
Dabei bezeichnet FOV das sog. Field of View (deutsch: Gesichtsfeld). Wird ein Objekt mit
der Ausdehnung L > FOV abgebildet, ergeben sich deshalb Einfaltungen (sog. Aliasing) im
FOV. Das Nyquist-Kriterium [105] ist die Bedingung an den minimalen k-Raum-Abstand
∆k, der eine einfaltungsfreie Abbildung eines Objekts der Ausdehnung L ermo¨glicht:
1
∆kNyquist
= FOV ≥ L. (2.24)
Finite Abtastung Die finite Abtastung entspricht im k-Raum einer Multiplikation des
unendlich ausgedehnten k-Raums mit einer Box-Funktion der Breite |2kmax|. Die Fourier-





Die Faltung der Spindichte mit einer sinc-Funktion bewirkt somit eine Signalmodulation im
Bild. Diese ist besonders an scharfen Intensita¨tsu¨berga¨ngen als U¨berschwinger beobachtbar
(bekannt als Gibbs-Ringing oder Gibbssches Pha¨nomen [40]). Diese U¨berschwinger sind
auch fu¨r große Werte von kmax sichtbar und verschwinden erst im Limit kmax →∞.
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Ra¨umliche Antwortfunktion Durch das Aufnahmeverfahren bedingte Effekte, wie die
oben beschriebenen, fu¨hren somit zu Unterschieden zwischen dem tatsa¨chlichen Objekt
und dessen bei der Aufnahme entstehenden Bild. Sie ko¨nnen mit der sog. Punktvertei-




PSF(~r, ~r′) ·Objekt(~r′)d~r′ = PSF(~r)⊗Objekt(~r).︸ ︷︷ ︸
stationa¨r, translationsinvariant
(2.26)
Die PSF charakterisiert das Bild, welches man bei der Abbildung eines Punktobjekts erha¨lt.
Ein a¨quivalentes Konzept stellt das der ra¨umlichen Antwortfunktion (engl. Spatial Response
Function, SRF) dar [13, 98]. Diese Funktion beschreibt fu¨r einen einzelnen Punkt im Bild
den ra¨umlichen Ursprung des Signals im Objekt. Wa¨hrend die PSF jedoch nach der Anzahl
der Bildpunkte diskretisiert ist, stellt die SRF eine kontinuierliche Funktion dar [41].
Das A¨quivalent der SRF im k-Raum wird als (zweiseitige) Modulationstransferfunktion
(MTF) [141] bezeichnet. Sie ergibt sich aus der Fouriertransformation der SRF:
MTF = FT (SRF) . (2.27)
Abb. 2.10 illustriert die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Effekte von diskreter
und finiter Abtastung in k-Raum und Bildraum. Das Hauptmaximum beschreibt den An-
teil, den der urspru¨nglich abzubildende Punkt am Bild hat. Gema¨ß dem Rayleigh-Kriterium
[124] kann aus der Linienbreite bei 64% Intensita¨t die ra¨umliche Auflo¨sung bestimmt wer-
den. Die Nebenmaxima der oszillierenden sinc-Funktion beschreiben Beitra¨ge von Nach-
barpunkten im Objekt, stellen also eine Kontamination im Bild dar. Ihre Ho¨he relativ zum
Hauptmaximum stellt somit ein Maß fu¨r die Kontamination dar. Das FOV illustriert den
Bereich, nach dem eine periodische Wiederholung des Signals stattfindet. Die Auswirkungen
der Nebenmaxima in Form von Gibbs-Ringing auf die Bildgebung zeigt Abb. 2.10(c).
2.3.2. Manipulation der Modulationstransferfunktion
Im allgemeinen Fall der MR-Bildgebung la¨sst sich die Modulationstransferfunktion (2.27)
als Produkt aus Signalgewichtung Sk, einer retrospektiven Filterfunktion fk und der k-
Raum-Dichte ρk darstellen [46]:
MTF(k) = Sk · fk · ρk. (2.28)
Die k-Raum-Dichte definiert sich dabei zu:
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(a) k-Raum (MTF) (b) Ortsraum (SRF)
(c) Objekt und Bild
Abb. 2.10.: k-Raum (a) und Ortsraum (b) eines MR-Experiments mit 64 Phasenkodierschrit-
ten. Die finite Abtastung ist an der Beschra¨nkung auf den k-Raum-Bereich zwi-
schen −kmax und +kmax, die Diskretisierung am Abstand ∆k zwischen zwei Ab-
taststellen erkennbar. Die Diskretisierung bewirkt eine periodische Wiederholung
der SRF im Abstand FOV = 1∆k , die finite Abtastung fu¨hrt zur sinc-artigen Ge-
stalt der SRF. Aus der Breite des Hauptmaximums bei 64 % Amplitude la¨sst
sich die ra¨umliche Auflo¨sung ∆x des MR-Experiments ermitteln. (c) Illustration
einer Bildgebung mit der Abbildungsgleichung (2.26) und das dabei auftretende
Gibbs-Ringing in Form von Streifenartefakten.





Dabei ist ∆kNyquist der maximale Abstand zweier k-Raum-Positionen, bei dem das Nyquist-
Kriterium erfu¨llt ist, ∆k der tatsa¨chliche Abstand zweier benachbarter k-Raum-Positionen
und Nk die Ha¨ufigkeit, mit der die jeweilige k-Raum-Position aufgenommen wird.
Es gibt also vier Faktoren, die die Gestalt der MTF und somit der SRF beeinflussen:
Die Signalgewichtung Sk, der retrospektive Filter fk, die Absta¨nde der k-Raum-Positionen
∆k sowie die Anzahl der Abtastungen Nk pro k-Raum-Position. Jedoch stehen je nach
Aufnahmeverfahren nicht alle Freiheitsgrade zur Verfu¨gung.
Wird der k-Raum kartesisch abgetastet, d.h. ist der Abstand der k-Raum-Linien ∆k kon-
stant, und wird jede Linie gleich oft abgetastet, so gilt ρk = const. Im Falle einer Bildge-
bung, bei der sich zwischen den Ausleseschritten eine Gleichgewichtsmagnetisierung auf-
bauen kann, beispielsweise eine Spin-Echo-Sequenz mit ausreichend langem TR, kann auch
die Signalgewichtung als konstant angenommen werden: Sk = const. Somit bleibt in diesem
Falle nur der retrospektive Filter fk als Variationsmo¨glichkeit.
Im Folgenden sollen nun ga¨ngige Situationen der kartesischen Bildgebung diskutiert werden
(in allen Fa¨llen gilt ρk = const.).
• Sk = const., fk = const.
Dies ist der klassische Fall der im vorigen Abschnitt beschriebenen endlichen k-Raum-
Abtastung. Da alle drei Faktoren konstant sind, ergibt sich als MTF die oben beschrie-
bene Box-Funktion, deren Fourier-Transformation zur beschriebenen sinc-artigen SRF
fu¨hrt, welche Gibbs-Artefakte an Objektkanten verursacht (vgl. Abb. 2.11(a)).
• Sk = const., fk 6= const.
Durch retrospektive Anwendung eines Filters, der in der Regel die k-Raum-Peripherie
schwa¨cher gewichtet als das k-Raum-Zentrum, ko¨nnen die Nebenmaxima in der SRF
reduziert werden, da diese gerade durch den U¨bergang an den k-Raum-Grenzen
hervorgerufen werden (vgl. Abb. 2.10). Mit der schwachen Gewichtung hoher Fre-
quenzen geht jedoch ein Auflo¨sungsverlust einher, der sich im verbreiterten Haupt-
maximum der SRF bemerkbar macht. Je nach Filter ergeben sich unterschiedli-
che Nebenmaxima-Reduktionen bzw. Hauptmaximum-Verbreiterungen [54]. In Abb.
2.11(b) ist beispielhaft die Anwendung eines von Hann- bzw. Hanning-Filters [9] dar-










• Sk 6= const., fk = const.
Wie in Abschnitt 2.2 diskutiert, findet zwischen den Echos einer Multi-Echo-Aufnahme
Signalrelaxation statt, die Signalgewichtung Sk ist also nicht mehr konstant. Die sich
ergebende Form ha¨ngt also einerseits von den Relaxationszeiten des untersuchten
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Objekts ab. Andererseits haben wa¨hlbare Parameter wie TE, TR, Turbofaktor und
Reordering, also die Abtastreihenfolge des k-Raums, ebenfalls Einfluss. Das Reor-
dering entscheidet, welcher Bereich des k-Raums sta¨rker betont wird und beein-
flusst somit Nebenmaximaho¨he und Hauptmaximumsbreite der SRF [22]. So fu¨hrt
bei Sequenzen mit exponentiellem Signalabfall (z.B. TSE) ein Aufnahmeschema, bei
dem die k-Raum-Mitte zu Beginn des Echozugs aufgenommen wird (sog. Centric-
Aufnahmeschema, vgl. Abb. 2.11(c)) zu Auflo¨sungsverlust, da die k-Raum-Kanten
unterbetont werden. Ein Schema, bei dem die k-Raum-Mitte am Ende des Echozugs
aufgenommen wird (sog. Reverse Centric-Aufnahmeschema, vgl. Abb. 2.11(d)) fu¨hrt
hingegen zu starken Nebenmaxima, weil hier eine Kantenu¨berbetonung stattfindet
[168]. Die Abha¨ngigkeit der SRF von den Relaxationszeiten bedeutet letztendlich,
dass in einem Bild mit Gewebe unterschiedlicher Relaxationszeiten auch unterschied-
liche SRFs auftreten. Eine ausfu¨hrliche Darstellung dieser Abha¨ngigkeiten findet sich
in [22].
• Sk 6= const., fk 6= const.
Filteranwendung bei variabler Signalgewichtung fu¨hrt gewissermaßen zu einer doppel-
ten Filterung, da, wie im vorherigen Absatz beschrieben, schon die Signalgewichtung
einen Filter darstellt. Der zusa¨tzliche Filter kann je nach Zielsetzung frei gewa¨hlt
werden. In der Regel sind zwei Szenarien denkbar, die sich jedoch entgegen stehen:
– Reduktion des Effekts der Signalgewichtung. Die Anwendung eines Hanning-
Filters beim Reverse Centric-Aufnahmeschema beseitigt z.B. die auftretenden
Nebenmaxima. Denkbar ist auch eine Aufhebung des Signalabfalls zur Auflo¨-
sungsverbesserung [177]. Abb. 2.11(f) zeigt ein lineares Aufnahmeschema mit
Hanning-Filter.
– SNR Matched Filter. Das Matched Filter- oder Optimalfiltertheorem besagt,
dass bei einem verrauschten Signal ein optimales Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis
dann erzielt wird, wenn es durch Multiplikation mit der zu erwartenden Si-
gnalstruktur gefiltert wird [131]. U¨bertragen auf Bildgebungssequenzen bedeutet
dies, dass fu¨r ein optimales SNR das Signal mit dem zu erwarteten Signalabfall
multipliziert werden muss:
fk ∝ Sk. (2.30)
Durch die damit einhergehende Versta¨rkung des Signalabfalls werden jedoch
die entsprechenden Einflu¨sse auf die SRF versta¨rkt, also Auflo¨sungsverlust bei
Centric-Aufnahmeschemata bzw. Nebenmaximaversta¨rkung bei Reverse Centric-
Schemata [46, 168]. Abb. 2.11(e) zeigt ein lineares Aufnahmeschema mit SNR
Matched Filter.
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(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
Abb. 2.11.: Modulationstransferfunktionen (Gl. (2.28)) und der zentrale Bereich der ra¨um-
lichen Antwortfunktionen (Gl. (2.27)), die sich aus unterschiedlichen Kombina-
tionen von Signalverlauf und Filter ergeben. (a) Signal und Filter konstant.
(b) Konstantes Signal mit Hanning-Filter. (c) Exponentiell abfallendes Signal
mit Centric-Aufnahmeschema. (d) Exponentiell abfallendes Signal mit Reverse
Centric-Aufnahmeschema. (e) Exponentiell abfallendes Signal mit linearem Auf-
nahmeschema und Matched Filter. (f) Exponentiell abfallendes Signal mit linea-
rem Aufnahmeschema und Hanning-Filter. In (e) und (f) ist in grau zusa¨tzlich die




In der kartesischen Bildgebung kann somit entweder das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis durch
Einsatz eines SNR Matched Filter optimiert werden, wobei die Abbildungseigenschaften der
SRF unerwu¨nscht vera¨ndert werden. Oder aber es findet eine Optimierung der Abbildungs-
eigenschaften durch Beeinflussung der SRF statt, was jedoch zu einem nicht-optimalen SNR
fu¨hrt, da die SNR Matched Filter-Bedingung (2.30) nicht eingehalten wird.
Eine Verknu¨pfung beider Ziele kann durch Variation der k-Raum-Dichte ρk in Gleichung
(2.28) erreicht werden, welche bisher außer Acht gelassen wurde. Dazu bestehen zwei Mo¨g-
lichkeiten.
Akquisitionsgewichtung Bei der Akquisitionsgewichtung (vgl. Abb. 2.12(b)) erfolgt eine
Beeinflussung der MTF durch Variation der Anzahl an Messschritten, die pro k-Raum-
Position akquiriert werden (Nk in Gleichung (2.29)) [98, 111]. Damit ist jedoch nur eine
ganzzahlige Variation der k-Raum-Dichte mo¨glich. Zudem geht die Akquisitionsgewichtung
durch die mehrfache Abtastung einzelner k-Raum-Positionen mit einer Messzeitverla¨nge-
rung einher, soweit ein im Vergleich zur Abtastung ohne Akquisitionsgewichtung identisches
FOV aufgenommen werden soll [41]. Die Akquisitionsgewichtung findet daher besonders bei
Fragestellungen Anwendung, bei denen ohnehin eine Mittelung von mehreren Abtastungen
erfolgt, z.B. in der Spektroskopie oder der hochaufgelo¨sten Bildgebung [81, 111, 117–119].
(a) Kartesisch mit Filter (b) Akquisitionsgewichtung (c) Dichtegewichtung
Abb. 2.12.: Verteilung der Phasenkodierschritte bei kartesischer Bildgebung mit anschließen-
der Filterung (a), Akquisitionsgewichtung (b) sowie Dichtegewichtung (c). Im
hier gezeigten Beispiel ist die Anzahl der Phasenkodierschritte fu¨r alle drei Fa¨lle
gleich. Beim kartesischen Verfahren erfolgt hier eine Mittelung aus zwei Aufnah-
men (Nk = 2 in Gl. (2.29)), bei der Akquisitionsgewichtung steigt Nk zur Mitte
an. Bei der Dichtegewichtung ist Nk = 1, hier wird die Dichte u¨ber die nicht-
a¨quidistanten Absta¨nde ∆k der Phasenkodierschritte variiert.
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Dichtegewichtung Bei der dichtegewichteten Bildgebung [41] wird eine MTF-Beeinflus-
sung gema¨ß Gleichung (2.29) durch kontinuierliche Variation der k-Raum-Absta¨nde ∆k
erreicht (vgl. Abb. 2.12(c)). Im Vergleich zur Akquisitionsgewichtung ist damit eine sehr
genaue Variation der MTF mo¨glich.
Die nicht-kartesische Aufnahme der Phasenkodierschritte erfordert jedoch einen ho¨heren
Aufwand bei der Rekonstruktion der Bilddaten. Wa¨hrend in der kartesischen Bildgebung
die Transformation vom k-Raum in den Bildraum mit einer effizienten schnellen Fourier-
Transformation (engl. Fast Fourier Transform, FFT) erfolgen kann [24], ist hier eine wesent-
lich rechenintensivere diskrete Fourier-Transformation erforderlich. Ein effizienteres Vorge-
hen besteht darin, die nicht-kartesischen k-Raum-Daten zuna¨chst auf ein kartesisches Gitter
zu u¨berfu¨hren (z.B. mit Convolution Gridding [71]). Anschließend ist eine schnelle Fourier-
Transformation mo¨glich.
Die Variation der k-Raum-Absta¨nde fu¨hrt bei einer im Vergleich zur kartesischen Abtastung
identischen Anzahl von Messschritten zwangsla¨ufig dazu, dass im k-Raum u¨berabgetaste-
te Bereiche auftreten (d.h. ∆k < ∆kNyquist). Gleichzeitig kommt es in anderen k-Raum-
Bereichen zu einer Unterabtastung (d.h. ∆k > ∆kNyquist). Diese Verletzung des Nyquist-
Kriteriums fu¨hrt zu inkoha¨renten Einfaltungsartefakten im Bild (siehe Abb. 2.13(b)), die in
der Vergangenheit den Einsatz von Dichtegewichtung in der klinischen Routinebildgebung
erschwert haben.
(a) Koha¨rente Einfaltungen (b) Inkoha¨rente Einfaltungen (c) Keine Einfaltungen
Abb. 2.13.: (a) Bild mit koha¨renten Einfaltungen, wie sie bei unterabgetasteter kartesischer
Aufnahme auftritt. (b) Bild mit inkoha¨renten Einfaltungen, die bei Convolution
Gridding-Rekonstruktion dichtegewichteter Daten auftreten. (c) Einfaltungsfreie
Rekonstruktion von dichtegewichteten Daten mittels PLANED imaging.
Durch den mittlerweise standardma¨ßigen Einsatz von Mehrkanalspulen bietet sich jedoch
durch parallele Bildgebungstechniken die Mo¨glichkeit der effizienten Beseitigung unterab-
getasteter k-Raum-Bereiche (vgl. Abschnitt 2.2.4). Hierfu¨r kommt in dieser Arbeit die Me-
thode Parallel acquisition for effective density weighted imaging (PLANED imaging, auf
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deutsch: parallele Aufnahme zur effizienten Dichtegewichtung, [39]) zum Einsatz (siehe
Kapitel 2.4.3). Durch diesen nicht-kartesischen GRAPPA-Algorithmus ko¨nnen dichtege-
wichtete Aufnahmen frei von Unterabtastungsartefakten rekonstruiert werden (siehe Abb.
2.13(c)).
In vielen Fa¨llen kann der u¨berabgetastete Bereich des dichtegewichteten k-Raums zur
GRAPPA-Kalibration verwendet werden, so dass keine Messzeitverla¨ngerung durch eine
separate Kalibrationsaufnahme notwendig ist [39, 47, 168, 171].
In der praktischen Anwendung wird die durch die Dichtegewichtung entstehende Unterab-
tastung zudem ku¨nstlich durch eine obere Grenze (z.B. ∆k ≤ 2 ·∆kNyquist) beschra¨nkt. Dies
bietet den Vorteil, dass eine Rekonstruktion der Daten durch parallele Bildgebung prak-
tisch ohne SNR-Einbußen mo¨glich ist, da bei kleinen Unterabtastungsfaktoren der durch
die Spulengeometrie bedingte SNR-Verlust (beschrieben durch den g-Faktor, vgl. Kapitel
2.2.4) sehr gering ist. Zudem tritt die maximale Unterabtastung nur in kleinen Bereichen
des k-Raums auf [39, 46].
Dichtegewichtung kann prinzipiell in allen k-Raum-Dimensionen durchgefu¨hrt werden [41],
in der Praxis erfolgt die Optimierung meistens in Phasenkodierrichtung. Dabei kann ei-
nerseits ein konstanter Signalverlauf zugrunde gelegt werden (Sk = const., [39, 41, 42,
48]), wodurch nach Gleichung (2.28) die MTF alleine durch die k-Raum-Dichte bestimmt
wird. Andererseits ko¨nnen Sequenzen mit vera¨nderlicher Signaleinhu¨llenden zum Einsatz
kommen, bei denen ein SNR Matched Filter angewendet wird [49, 168, 171]. Hier wird die
k-Raum-Dichte variiert, um den Einfluss des Matched Filters auf die SRF auszugleichen.
Nach Umformung von Gleichung (2.28) ergibt sich dann unter der Bedingung (2.30) fu¨r die
k-Raum-Dichte:
ρk ∝ MTF (k)
S2k
. (2.31)
Abb. 2.14 vergleicht, wie bei einer Turbo-Spin-Echo-Sequenz mit Reverse Centric-Aufnahme-
schema fu¨r eine kartesische und eine dichtegewichtete Aufnahme nach Gleichung (2.28) eine
vorgegebene MTF realisiert werden kann. Im kartesischen Fall (Abb. 2.14(a)) ist die k-
Raum-Dichte konstant (ρk = const.). Um den zum Zentrum hin abfallenden Signalverlauf
Sk kompensieren zu ko¨nnen, ist die Anwendung eines starken komplementa¨ren k-Raum-
Filters fCartk erforderlich, um die gewu¨nschte MTF zu erreichen. Im dichtegewichteten Auf-
nahmeschema (Abb. 2.14(b)) kann in einem Großteil des k-Raums ein dem Signalverlauf
folgender SNR Matched Filter fdwk angewendet werden. Die variable k-Raum-Dichte ρk kom-
pensiert Filter- und Signaleinflu¨sse und erlaubt die Realisierung der gewu¨nschten MTF. In
den k-Raum-Randbereichen wurde die Unterabtastung auf ∆k ≤ 2 · ∆kNyquist begrenzt,
weswegen in diesen Bereichen die Filterkoeffizienten fdwk vom SNR Matched Filter-Verlauf
abweichen (vgl. Kapitel 2.4.2).
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(a) kartesisch (b) dichtegewichtet
Abb. 2.14.: Realisierung einer vorgegebenen MTF (grau) fu¨r eine Reverse Centric Turbo-Spin-
Echo-Sequenz durch Multiplikation von k-Raum-Dichte ρk (blau), Signalverlauf
Sk (gru¨n) und Filter fk (rot) fu¨r ein kartesisches (a) sowie ein dichtegewichtetes
Aufnahmeschema (b)
2.4. Dichtegewichtung 35
2.4.2. Berechnung der k-Raum-Verteilung
Bei gegebenem Signalverlauf Sk und Filter fk kann gema¨ß Gleichung (2.28) eine gewu¨nschte
MTF durch Variation der k-Raum-Dichte ρk als freien Parameter erzielt werden. Rechne-
risch ergibt sich die Dichte ρk ∝ 1∆k dann durch Umstellen der Gleichung zu
ρk =
MTF(k)
Sk · fk . (2.32)
Um zusa¨tzlich eine minimale Schranke fu¨r ρk bzw. einen maximalen Abstand ∆kmax zweier
k-Raum-Zeilen beru¨cksichtigen zu ko¨nnen, wird zur Ermittlung der k-Raum-Verteilung eine
modifizierte Version des Algorithmus von Greiser et al. [43] verwendet (Abb. 2.15).
1. Zuna¨chst werden das Produkt aus Signal und Filter Sk · fk als Ausgangsfunktion und
die Modulationstransferfunktion MTF(k) als Zielfunktion jeweils auf gleiche Fla¨che
normiert. Dabei wird die MTF mit einer sehr hohen Anzahl an Stu¨tzstellen vorgege-
ben, um eine mo¨glichst fein einteilbare Fla¨che zu erhalten.
2. Dann wird die erste k-Raum-Position vorgegeben k1 = −kmax.
3. Anschließend wird zur Ermittlung der zweiten Position k2 die Fla¨che unter der Ziel-
funktion vom ersten k-Raum-Punkt k1 = −kmax an solange aufintegriert, bis die






= Sk(1) · fk(1). (2.33)
4. Wa¨hrenddessen wird gepru¨ft, dass der maximal erlaubte k-Raum-Abstand nicht u¨ber-
schritten wird:
k2 − k1 != ∆kmax. (2.34)
Sofern dieser Fall auftritt, wird k2 = k1 +∆kmax gesetzt und die verbliebenen Fla¨chen
unter Ausgangs- und Zielfunktion neu auf den jeweils gleichen Wert normiert.
5. Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis alle dichtegewichteten k-Raum-Positionen k1, ..., kN




6. Falls wa¨hrend der Ausfu¨hrung die Bedingung (2.34) aufgetreten ist, wird die mit dem
dichtegewichteten Abtastschema erzielte MTF nicht genau der vorgegebenen MTF
entsprechen. Soll dies vermieden werden, so mu¨ssen die Filterkoeffizienten fk an den
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entsprechenden k-Raum-Positionen angeglichen werden:
fk =
MTF(k)
Sk · ρk . (2.35)
Dies kann zu einer geringfu¨gigen Abnahme des SNR-Vorteils fu¨hren [134]. In der
Regel ist diese jedoch den Einfaltungsartefakten und der SNR-Reduktion vorzuziehen,
welche mit einer ho¨heren Unterabtastung und dem dadurch bedingten Anstieg des
g-Faktors einhergehen (vgl. Kapitel 2.4.1).
Abb. 2.15.: Illustration des Algorithmus zur Bestimmung der k-Raum-Verteilung. Die Fla¨che
unter der MTF (rechts) wird so lange aufintegriert, bis sie der Fla¨che zwischen
zwei Punkten unter der Quellfunktion (Signal · Filter, links) entspricht, oder bis
der Abstand zum vorherigen k-Raum-Punkt den Wert ∆kmax u¨bersteigt.
2.4.3. Rekonstruktion
Bei der Rekonstruktion dichtegewichteter Daten mittels PLANED imaging [39] kann im Ge-
gensatz zur kartesischen parallelen Bildgebung nicht mehr ein einziger Satz von GRAPPA-
Gewichtungsfaktoren zur Rekonstruktion aller fehlenden k-Raum-Zeilen genutzt werden.
Stattdessen muss, wie bei der Methode PARS (fu¨r englisch parallel magnetic resonance
imaging with adaptive radius in k-Space) [162], fu¨r jede Linie mit vera¨nderten Absta¨n-
den zu den Nachbarlinien ein eigener Satz von GRAPPA-Gewichtungsfaktoren berechnet
werden.
Abb. 2.16 zeigt das Prinzip der Kalibration. Links oben ist ein k-Raum dargestellt, der
dichtegewichtet aufgenommen wurde; die Absta¨nde der k-Raum-Zeilen in Phasenkodier-
richtung ∆ky variieren. Ist ein ausreichend großer Bereich im Datensatz vorhanden, der
das Nyquist-Kriterium erfu¨llt, d.h. in dem fu¨r alle k-Raum-Absta¨nde gilt ∆ky < ∆kNyquist,
so kann dieser als GRAPPA-Kalibrationsbereich verwendet werden. Andernfalls kann ein
separat aufgenommener ACS-Datensatz zum Einsatz kommen.
2.4. Dichtegewichtung 37
Die k-Raum-Zeilen in diesem Bereich werden nun zuna¨chst mit Convolution Gridding [71]
auf ein kartesisches Gitter u¨berfu¨hrt. Anschließend werden mittels Zero Filling zusa¨tzliche
k-Raum-Gitterlinien interpoliert. Dazu wird der Datensatz im Bildraum in Phasenkodier-
richtung am Rand mit Nullen erga¨nzt, was einer ku¨nstlichen Vergro¨ßerung des FOV ent-
spricht. Nach Gleichung (2.24) fu¨hrt dies im k-Raum zu einer Verkleinerung der Absta¨nde
∆ky, d.h. zu einer Interpolation von Zwischenpunkten.
Auf diesem fein gerasterten k-Raum kann jetzt eine Kalibration zur Rekonstruktion beliebi-
ger k-Raum-Punkte erfolgen. Dies ist exemplarisch fu¨r einen Punkt in einer fehlenden Linie
in der k-Raum-Peripherie (in der Abbildung rot) dargestellt. Zuna¨chst werden die Absta¨nde
zu einer definierbaren Zahl an Nachbarpunkten ermittelt. Diese Abstandsbeziehung kann
dann im Kalibrationsdatensatz nachgebildet werden. Durch mehrfaches Verschieben des
GRAPPA-Kernels wird analog zu Abschnitt 2.2.4 ein u¨berbestimmtes Gleichungssystem
gewonnen, aus dem die GRAPPA-Gewichtungsfaktoren ermittelt werden.
Dieses Vorgehen muss fu¨r alle zu rekonstruierenden k-Raum-Zeilen wiederholt werden, bei
denen sich die Abstandsbeziehung zu den Nachbarpunkten a¨ndert.
Abb. 2.16.: Autokalibration bei PLANED imaging. Aus der dichtegewichteten Aufnahme
(links oben) kann der Nyquist-abgetastete Bereich (alle Absta¨nde mit ∆ky <
∆kNyquist) als ACS-Bereich zur Kalibration verwendet werden. Dieser wird zu-
na¨chst per Convolution Gridding [71] auf ein kartesisches Gitter u¨berfu¨hrt (rechts
oben). Durch Fourier-Interpolation mittels Zero Filling wird ein sehr dichter k-
Raum erzeugt (rechts unten). Dieser kann anschließend zur GRAPPA-Kalibration
mit Nachbarpunkten beliebiger Absta¨nde herangezogen werden (links unten).
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2.5. EPI-Korrekturen
2.5.1. Ramp Sampling
Wie bereits in Kapitel 2.2.3 erwa¨hnt, kann bei der Echoplanar-Bildgebung die Datenakqui-
sition durch Ramp Sampling, d.h. durch Erweiterung des Messfensters auf die Flanken der
Auslesegradienten, erfolgen [17].
Nach Gleichung (2.17) ergibt sich die k-Raum-Position zum Zeitpunkt t durch das zeitliche





Bei trapezfo¨rmigen Gradienten mit Slew Rate, d.h. Steigung der Flanken, SR und Ampli-




SR · (t+ t2) −t2 ≤ t < −t1
Gx −t1 ≤ t < t1






SR · (t+ t2)2 −Gx · (t1 + t2) −t2 ≤ t < −t1
2Gxt −t1 ≤ t < t1
2Gxt1 + 2SRt2 · (t− t1) + SR · (t21 − t2) t1 ≤ t < t2
(2.38)
Abb. 2.17: Darstellung des Ver-
laufs G(t) bei trapez-
fo¨rmigem Gradienten








Wa¨hrend der in der Plateauphase akquirierte k-Raum also direkt per FFT in den Bildraum
transformiert werden kann, muss beim Ramp Sampling wegen des nicht-linearen Zusam-
menhangs zwischen k-Raum-Position und Messzeitpunkt wa¨hrend des Gradientenanstiegs
vor der FFT zuna¨chst ein k-Raum mit a¨quidistanten Absta¨nden erzeugt werden. Im Falle
dieser Arbeit geschah dies durch Convolution Gridding [71].
2.5.2. Nyquist-Ghosts
Auftreten Bei der Echoplanar-Bildgebung kann es durch die meanderfo¨rmige Abtastung
des k-Raums (vgl. Abb. 2.8(b)) zu Phasenfehlern oder Verschiebungen zwischen geraden
und ungeraden k-Raum-Zeilen kommen [166]. Betrachtet wird hier zuna¨chst ein konstanter
Phasenfehler φ, welcher auf gerade und ungerade Zeilen jeweils entgegengesetzt wirkt. In
Anlehnung an Gleichung (2.18) la¨sst sich das k-Raum-Signal fu¨r die beiden Fa¨lle dann
beschreiben als [7]:




y ρ(x, y) · e−i(xkx+yky) · e−iφ, ky = gerade∑
x
∑
y ρ(x, y) · e−i(xkx+yky) · eiφ, ky = ungerade
(2.39)
Nach Fourier-Transformation la¨sst sich das rekonstruierte Bild unter Ausnutzung der Or-
thonormalita¨tseigenschaften der Fourier-Transformation folgendermaßen beschreiben [7]:
I ′(x, y) ∝ ρ(x, y) cosφ+ iρ
(




Das komplexe Bild I ′(x, y) setzt sich also aus einem Hauptanteil mit relativer Intensita¨t
cosφ und einem um FOV/2 verschobenen Anteil mit relativer Intensita¨t sinφ zusammen.
Der allgemein unerwu¨nschte zweite Anteil wird als Nyquist-Ghost oder N/2-Ghost bezeich-
net (engl. Ghost fu¨r Geist), weil er ein Replikat des eigentlichen Objekts mit schwa¨cherer
Intensita¨t ist. Ursache fu¨r einen konstanten Phasenfehler ko¨nnen z.B. Wirbelstro¨me [7] sein.
Der entstehende Ghost wird auch als konstanter Phasen-Ghost (engl. constant phase ghost)
bezeichnet.
Zusa¨tzlich ko¨nnen Verschiebungen von geraden und ungeraden k-Raum-Zeilen um u∆kx
gegeneinander zu sog. linearen Phasen-Ghosts (engl. linear phase ghost) fu¨hren. Hier ergibt
sich nach dem Fourier-Shift-Theorem eine lineare Phase im Bild, welche nach analoger
Berechung zu Gleichung (2.40) zu einer sinusoidalen Intensita¨ts-Modulation von Objekt
und Ghost in Ausleserichtung fu¨hrt [7]:
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I ′(x, y) ∝ ρ(x, y) cos (ux) + iρ
(
x, y − Ny
2
)
sin (ux) . (2.41)
Ursache hierfu¨r ko¨nnen lineare Wirbelstro¨me in Ausleserichtung oder Hysterese in den
Gradientenversta¨rkern sein [7]. In der Realita¨t auftretende Ghosts sind oft eine Kombination
dieser beiden Arten. Außerdem ko¨nnen Effekte wie Wirbelstro¨me ho¨herer Ordnung oder
starke B0-Inhomogenita¨ten ebenfalls Ghosts hervorrufen, die lokal variieren [8, 133]. Abb.
2.18 zeigt Simulationen fu¨r die verschiedenen Ghost-Arten.
(a) konstant (b) linear (c) Kombination
Abb. 2.18.: Simulation eines (a) konstanten und (b) linearen Ghosts sowie (c) einer Kombi-
nation beider Arten
Korrektur Ghost-Artefakte ko¨nnen auf unterschiedliche Art und Weise korrigiert werden.
Neben Methoden, die die Aufnahme zusa¨tzlicher Referenzdaten erfordern [14, 19, 63, 133,
160, 178], gibt es auch einige Methoden, die alleine aus den aufgenommen Daten eine
Korrektur ableiten [78, 176].
Die in dieser Arbeit benutzte Methode von Heid [55] erlaubt die Korrektur konstanter und
linearer Ghosts und erfordert dazu die Aufnahme von lediglich drei zusa¨tzlichen unkodierten
k-Raum-Linien (d.h. ky = 0).
In der Praxis werden diese Linien (sog. Navigator-Echos) am Beginn des Echozugs vor
der Phasenpra¨paration aufgenommen (vgl. Abb. 2.8(a)). Dabei hat die zweite Linie (S−2 )
entgegengesetzte Polarita¨t zur ersten (S+1 ) und dritten Linie (S
+
3 ). Durch Mittelung von S
+
1
und S+3 erha¨lt man eine Linie S
+
2 (siehe Abb. 2.19), die eine effektiv gleiche Echozeit wie S
−
2
aufweist und um Phasenentwicklungen, die durch Off-Resonanzen im Laufe des Echozugs
entstehen (vgl. folgendes Kapitel), bereinigt ist.
Nach dem Fourier-Shift-Theorem resultieren mo¨gliche Verschiebungen der Linien im k-
Raum in unterschiedlichen linearen Phasen im Bildraum. Deren Steigungen ∆φ+ und ∆φ−
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lassen sich durch Autokorrelation getrennt fu¨r S+2 und S
−




















Dabei sind I+2 und I
−







und I−2,corr sind die korrigierten Versionen. Der Index j la¨uft u¨ber alle Werte 1...N in Ausle-
serichtung. Aus der Korrelation von I+2,corr und I
−











wobei arg den Phasenwinkel liefert. Damit la¨sst sich das Ghost-kontaminierte Bild I ′(x, y)
korrigieren [55]:
I(x, y) = I ′(x, y) ·
{
exp





, y = gerade
exp




) · exp(iφ0), y = ungerade (2.44)
Abb. 2.19: Ermittlung der Referenzdaten
durch Interpolation eines Echos
I+2 nach Heid [55]. Dargestellt
sind Phasenverlauf φ(t) und
Auslesegradient Gx(t) in Ab-
ha¨ngigkeit von der Aufnahme-
zeit t.
2.5.3. B0-Inhomogenita¨ten
Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, ist die EPI-Sequenz durch das Fehlen von Refokussie-
rungspulsen anfa¨llig gegenu¨ber Off-Resonanz-Effekten. Diese ko¨nnen z.B. durch Feldinho-
mogenita¨ten, magnetische Suszeptibilita¨tsspru¨nge im abzubildenden Objekt, Wirbelstro¨me
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mit langen Abklingzeiten (z.B. bei diffusionsgewichteter Bildgebung) sowie durch Maxwell-
Terme [8, 150, 158] hervorgerufen werden.
Dies fu¨hrt zu verschiedenen Effekten. Zum einen kommt es in Bereichen von Feldinhomoge-
nita¨ten in Schichtrichtung, in denen innerhalb eines Voxels ein starker Feldgradient wirkt,
zu Signalauslo¨schungen (sog. Intravoxeldephasierungen [15]). Zum anderen treten innerhalb
der Schicht geometrische Verzerrungen in Bereichen auf, in denen Off-Resonanzen vorliegen
[7].
In der Gegenwart von lokalen Off-Resonanzen ∆ω(~r) muss Gleichung (2.18) um einen Term












wobei T die Dauer des Ausleseintervalls angibt. Fu¨r ein Voxel am Ort ~r0 la¨sst sich durch
Kombination der Gleichungen (2.45) und (2.46) eine PSF (vgl. Kapitel 2.3.1) fu¨r diese
Rekonstruktion definieren:







~k(t) · (~r − ~r0)−∆ω(~r0)t
)]
. (2.47)
In Anwesenheit von Off-Resonanzen fu¨hrt der zusa¨tzliche Term in der Exponentialfunk-
tion zu ra¨umlich abha¨ngigen PSF-Variationen; falls keine Off-Resonanzen vorhanden sind
(∆ω(~r0) = 0), findet keine PSF-Beeinflussung statt [164, 174].
In der kartesischen EPI-Bildgebung fu¨hrt nach dem Fourier-Shift-Theorem jede durch Off-
Resonanzen hervorgerufene Phasenentwicklung um 2pi zu einer Verschiebung um einen Vo-
xel im Bildraum [15]. Da Off-Resonanzen normalerweise nicht isoliert auftreten, sondern
einen relativ glatten ra¨umlichen Verlauf zeigen, kommt es durch den Einfluss auf mehrere
Pixel je nach Orientierung des Inhomogenita¨tsgradienten zu unterschiedlichen Effekten. So
fu¨hrt ein Gradient in Phasenkodierrichtung zu Stauchungen oder Streckungen des Objekts
in dieser Richtung, bei einer Orientierung in Ausleserichtung treten Scherungen des Objekts
auf [7]. Gradienten in Schichtrichtung fu¨hren, wie oben erwa¨hnt, zu Intravoxeldephasierung.
Abb. 2.20 zeigt eine EPI-Aufnahme, in der sowohl Verzerrungen als auch Auslo¨schungen
sichtbar sind, sowie eine Gradienten-Echo-Aufnahme mit kurzer Echozeit und eine Karte
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der Off-Resonanz-Verteilung der selben Schicht.
(a) EPI. (b) Gradienten-Echo. (c) Off-Resonanz-Karte.
Abb. 2.20.: (a) EPI-, (b) Gradienten-Echo-Aufnahme mit kurzer Echozeit sowie (c) zugeho¨-
rige Fieldmap der selben Schicht. Verzerrungen sind im gesamten Bild sichtbar,
Auslo¨schungen vor allem im Bereich der Temporallappen.
Bei der in dieser Arbeit verwendeten Gradienten-Echo-EPI-Sequenz kann es zu weiteren
Signalauslo¨schungen kommen, wenn zwei ra¨umlich getrennte Voxel durch unterschiedliche
Off-Resonanzen auf einer gleichen Position registriert werden und dort deren Phasen de-
struktiv interferieren [15]. Bei nicht-kartesischer Abtastung, wie sie unter anderem bei der
Dichtegewichtung erfolgt, fu¨hren Off-Resonanzen zu komplizierteren Effekten, welche in
Kapitel 4 diskutiert werden.
Grundsa¨tzlich ko¨nnen durch Off-Resonanzen hervorgerufene Effekte durch Verku¨rzung des
EPI-Echozugs abgemildert werden (also z.B. entweder durch kleineres Echospacing oder
parallele Bildgebung). Zusa¨tzlich ko¨nnen die auftretenden geometrischen Verzerrungen durch
Korrekturverfahren in jenen Bereichen reduziert werden, in denen das Signal nicht durch
destruktive Interferenz verloren gegangen ist oder zwei Voxel komplett aufeinander gefaltet
wurden [15].
2.5.4. Conjugate Phase-Korrektur
Eine Mo¨glichkeit zur Bildrekonstruktion unter Vermeidung der PSF-Variationen aus Glei-
chung (2.47) bietet die sog. Conjugate Phase-Methode [94, 95]. Sie setzt voraus, dass die
ra¨umliche Verteilung der Off-Resonanzen bekannt ist, d.h. eine sog. Off-Resonanz-Karte,
auch als Fieldmap bezeichnet, vorliegt (vgl. folgender Abschnitt). Dann kann eine Rekon-
struktion erfolgen, indem fu¨r jedes rekonstruierte Voxel das aufgenommene Signal mit der
konjugierten Phase der jeweiligen Off-Resonanz (vgl. Gleichung (2.45)) multipliziert wird
[95]:






Diese Operation ist sehr zeitintensiv, da sie fu¨r jedes Voxel ~r einzeln durchgefu¨hrt werden
muss, weshalb approximative Methoden eingefu¨hrt wurden, um die Rechenzeit zu verrin-
gern. So kann das Integral zeitlich (t → ti, [103]) oder nach Frequenzen (∆ω → ∆ωi, [96,
104]) segmentiert werden, wodurch eine Reduktion der Rechenzeit, bei einer der vollsta¨n-
digen Conjugate Phase-Rekonstruktion a¨hnlichen Bildqualita¨t, erreicht werden kann.
Bei der Methode der Frequenzsegmentierung [104] wird auf Basis der in der Off-Resonanz-
Karte vorhandenen Off-Resonanz-Frequenzen eine begrenzte Anzahl diskreter Frequenzen
∆ωi (i = 1...L) definiert (hier mit a¨quidistantem Abstand ∆). Der k-Raum des verzerr-
ten Echoplanar-Bildes wird dann jeweils mit diesen diskreten Frequenzen ∆ωi demoduliert.
Anschließend werden durch Fourier-Transformation entsprechende Bilder, die um diese glo-
balen Off-Resonanzen ∆ωi korrigiert wurden, erzeugt. Jede in der Fieldmap vorkommende
Off-Resonanz-Frequenz wird nun auf die na¨chste diskrete Frequenz ∆ωi gerundet, woraus
dann entsprechende Masken gebildet werden. Diese Masken werden auf die um die jewei-
ligen Off-Resonanz-Frequenzen ∆ωi korrigierten Bildern angewendet und anschließend zu
einem vollsta¨ndigen Bild kombiniert.
Auch wenn mit dieser Methode nicht die Exaktheit einer Conjugate Phase-Rekonstruktion
erreicht wird, geht mit der Beschra¨nkung auf L statt N · M Fourier-Transformationen
(bei einer N ×M -Bildmatrix) eine drastische Verku¨rzung der Rekonstruktionszeit einher.
Durch eine genu¨gend hohe Anzahl L an Diskretisierungen ist eine gute Anna¨herung der
Rekonstruktionsqualita¨t an die Conjugate Phase-Methode mo¨glich.
Die Multifrequency Interpolation-Methode [96] verwendet als Weiterentwicklung der fre-
quenzsegmentierten Methode Linearkombinationen der segmentierten Off-Resonanz-Rekon-
struktionen, was eine weitere Reduktion der Rekonstruktionszeit, bei gleichzeitig verbes-
serter Bildqualita¨t, ermo¨glicht. Diese Methode kam auch in der vorliegenden Arbeit zum
Einsatz. Dabei wird der Ansatz gemacht, dass sich jeder Off-Resonanz-Term als gewichtete






wobei 0 ≤ t ≤ T gilt und ci (∆ω) die Koeffizienten der Linearkombination darstellen. Durch
Einsetzen von Gleichung (2.49) in Gleichung (2.48) ergeben sich somit die Voxel im tat-
sa¨chlichen Bild Icp(~r) approximativ als Linearkombination der Voxel der mit diskretisierten





ci (∆ω(~r)) Ii(~r). (2.50)
Die notwendigen Koeffizienten ci (∆ω) lassen sich aus Gleichung (2.49) bestimmen, indem
eine Diskretisierung der wa¨hrend der Messung durchlaufenen Zeitpunkte tk eingefu¨hrt wird:
tk ≤ 0 ≤ N . Hier stellt N die Anzahl der Messpunkte im k-Raum dar (in diesem Fall die













Die Anzahl der zur Rekonstruktion beno¨tigten Koeffizienten la¨sst sich aus Gleichung (2.49)
abscha¨tzen, deren rechte Seite eine Summe harmonischer Funktionen darstellt. Einerseits
muss die aus dem minimalen Frequenzabstand ∆ ermittelte Periode gro¨ßer als die Ausle-




Andererseits muss die Anzahl der Koeffizienten so groß sein, dass die maximal auftretende





Durch Kombination der beiden Ungleichungen erha¨lt man damit als Bedingung fu¨r die





und damit gegenu¨ber der frequenzsegmentierten Methode eine Reduktion der Anzahl der
Diskretisierungen um einen Faktor 4 [96].
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2.5.5. Off-Resonanz-Karten
Im Folgenden werden die beiden Aufnahmeverfahren vorgestellt, aus denen im Rahmen
dieser Arbeit Off-Resonanz-Karten fu¨r die Conjugate Phase-Korrektur gewonnen wurden.
Zu unterscheiden ist, ob die Karten unverzerrt durch Gradienten-Echo-Sequenzen oder ver-
zerrt durch EPI-Sequenzen gewonnen werden. In dieser Arbeit werden unverzerrte Karten
als Fieldmaps, verzerrte Karten als Verschiebungskarten bezeichnet.
Multi-Echo-Referenzscan Der Multi-Echo-Referenzscan ist eine Gradienten-Echo-Sequenz
mit mehrfacher Echo-Aufnahme [133]. Dabei wird u¨ber den Phasenkodiergradienten zu-
na¨chst die abzutastende k-Raum-Zeile festgelegt. Anschließend erfolgt eine mehrfache Echo-
Erzeugung durch Umpolung des Auslesegradienten. Die Zeitabla¨ufe sind in der vorgestellten
Implementierung identisch zu denen der EPI-Sequenz, wobei hier die Phasenblips auf Null
gesetzt wurden (siehe Abb. 2.21(a)).
Zur vollsta¨ndigen Abtastung des k-Raums mit N k-Raum-Zeilen in Phasenkodierrichtung
ist eine N -fache Wiederholung der Aufnahme erforderlich, wobei bei jeder Aufnahme die
Fla¨che des Pra¨phasiergradienten angepasst wird. Werden in jeder Wiederholung N Echos
aufgezeichnet, ist somit fu¨r jeden Phasenkodierschritt eine vollsta¨ndige zeitliche Entwick-
lung vorhanden (vgl. Abb. 2.21(b)). Zum einen kann man daraus Gradienten-Echo-Bilder
In zu jedem beliebigen Echo n gewinnen, was z.B. die Erstellung von T
∗
2 -Karten ermo¨g-
licht. Zum anderen kann durch einen linearen Fit des zeitlichen Phasenverlaufs jedes Voxels








Phase Labeling for Additional Coordinate Encoding (PLACE) Die PLACE-Methode
(auf deutsch etwa Phasenkennzeichnung zur zusa¨tzlichen Ortskodierung) [160] ist die schnell-
ste verfu¨gbare Mo¨glichkeit zur Aufnahme einer Verschiebungskarte. Die Schnelligkeit kommt
dadurch zustande, dass insgesamt nur zwei kartesische EPI-Aufnahmen durchgefu¨hrt wer-
den mu¨ssen. Dabei ist die zweite Aufnahme (Bild I2) gegenu¨ber der ersten (Bild I1) um
eine k-Raum-Zeile in Phasenkodierrichtung verschoben (vgl. Abb. 2.22). Die Verschiebung
erfolgt durch Reduktion der Fla¨che des Pra¨phasiergradienten um die Fla¨che eines Phasen-
blips, beeinflusst also den Zeitverlauf der gesamten Sequenz nicht.
Nach dem Fourier-Shift-Theorem entspricht diese Verschiebung im k-Raum einem linearen
Phasenanstieg im Bildraum. Durch Differenzbildung der Phasen aus den Aufnahmen I1
und I2 und Subtraktion des linearen Phasenanstiegs erha¨lt man somit eine Karte, die die
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(a) (b)
Abb. 2.21.: Sequenzdiagramm (a) und k-t-Diagramm (b) des Multi-Echo-Referenzscans nach
[133]. A¨nderungen gegenu¨ber der urspru¨nglichen EPI-Sequenz sind rot gekenn-
zeichnet.
Phasenentwicklung durch Off-Resonanzen zwischen zwei Aufnahmezeitpunkten darstellt:
∆ωEPI = arg
[
I1 · I∗2 · exp
(






Dabei gibt arg den Phasenwinkel zuru¨ck und I∗2 ist die komplex Konjugierte von I2. Es gilt
n = 1...N , wobei N die Anzahl der Phasenkodierschritte ist.
Da diese Karte aus einem EPI-Datensatz gewonnen wurde, weist sie ebenfalls durch B0-
Inhomogenita¨ten verursachte geometrische Verzerrungen auf und stimmt in der ra¨um-
lichen Off-Resonanz-Verteilung nicht mit aus Gradienten-Echo-Datensa¨tzen gewonnenen
Off-Resonanz-Karten u¨berein. Die Karte kann zur geometrischen Korrektur einer kartesi-
schen EPI-Aufnahme (z.B. durch Voxel-Verschiebung) angewendet werden [160]. Als Off-
Resonanz-Karte zur Conjugate Phase-Korrektur ist sie jedoch zuna¨chst nicht geeignet. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde eine Mo¨glichkeit entwickelt, die PLACE-Methode mit der
Multifrequency Conjugate Phase-Korrekturmethode zu verbinden [172] (siehe Kapitel 4).
2.6. Funktionelle Bildgebung
Die funktionelle Magnetresonanzbildgebung (engl. functional magnetic resonance imaging,
fMRI) erlaubt es, physiologische Zusammenha¨nge im Ko¨rper sichtbar zu machen. Im Fol-
genden bezieht sich der Begriff fMRI stets auf das menschliche Gehirn, bezeichnet also die
Darstellung von aktiven Hirnarealen.
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(a) (b)
Abb. 2.22.: Sequenzdiagramm (a) und k-t-Diagramm (b) des PLACE-Scans nach [160]. A¨n-
derungen gegenu¨ber der urspru¨nglichen EPI-Sequenz sind rot gekennzeichnet.
2.6.1. Metabolismus
Die fMRI macht sich zu Nutze, dass Areale, in denen kognitive Prozesse ablaufen, einen
erho¨hten Sauerstoffverbrauch aufweisen. Der u¨ber die Lunge aufgenommene Sauerstoff wird
u¨ber den Blutkreislauf mit Hilfe des Proteins Ha¨moglobin transportiert, welches vier Sau-
erstoffmoleku¨le binden kann. Durch Arterien, welche sich in Arteriolen vera¨steln, wird Ha¨-
moglobin mit gebundenem Sauerstoff, sog. Oxyha¨moglobin, herantransportiert. In den Ka-
pillaren, den kleinsten vorhandenen Gefa¨ßen, findet ein Stoffaustausch mit dem umliegen-
den Gewebe statt. Dort wird ein Teil des transportierten Sauerstoffs durch Diffusion an
das Gewebe abgegeben (ca. 40 % [15]), wodurch das beteiligte Ha¨moglobin seinen Oxy-
genierungszustand a¨ndert (Desoxyha¨moglobin). Der Abtransport des Ha¨moglobins erfolgt
anschließend u¨ber Venolen und Venen.
Findet in einem bestimmten Hirnareal ein kognitiver Prozess statt, besteht dort ein erho¨h-
ter Sauerstoffbedarf. Dieser wird mit zeitlicher Verzo¨gerung durch einen erho¨hten Blutfluss
(engl. cerebral blood flow, CBF) kompensiert. Tatsa¨chlich u¨berkompensiert der Blutfluss
jedoch den fu¨r den Metabolismus beno¨tigten Bedarf, so dass der prozentuale Anteil von
Oxyha¨moglobin zu Desoxyha¨moglobin im aktiven Areal gegenu¨ber dem inaktiven Zustand
jetzt erho¨ht ist [15]. Der zeitliche Verlauf dieses Verhaltens wird als ha¨modynamische Ant-
wortfunktion (engl. hemodynamic response function, HRF) bezeichnet (vgl. Abb. 2.23).
Eine ausfu¨hrlichere Darstellung der Perfusion und des zugrunde liegenden Metabolismus
findet sich z.B. in [15].
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2.6.2. BOLD-Effekt
Der BOLD-Effekt (engl. blood oxygenation level dependent effect) ist die am ha¨ufigsten
verwendete Methode, um kognitive Aktivita¨t indirekt zu messen. Sie wurde erstmals 1990
durch Ogawa et al. [106, 107] beschrieben und basiert auf dem oben beschriebenen Oxyge-
nierungszustand von Ha¨moglobin. Desoxyha¨moglobin ist paramagnetisch, Oxyha¨moglobin
ist aufgrund kovalenter Bindungen mit den Sauerstoffmoleku¨len diamagnetisch [112].
Somit hat die Konzentration der Ha¨moglobin-Anteile im Blut direkten Einfluss auf die
magnetische Suszeptibilita¨t und kann mit T ∗2 -sensitiven Pulssequenzen detektiert werden.
Ein erho¨hter Anteil an Oxyha¨moglobin fu¨hrt zu einem Signalanstieg im Bild, ein erho¨hter
Anteil von Desoxyha¨moglobin zu einer Signalabschwa¨chung. Ha¨moglobin ruft also Kon-
trastmittela¨hnliche Effekte hervor, wobei der Intensita¨tsunterschied nur im Prozentbereich
liegt (siehe Abb. 2.24).
Durch das in Kapitel 2.6.1 beschriebene Verhalten der ha¨modynamischen Antwort ist also in
einem aktivierten Hirnareal ein Signalanstieg gegenu¨ber dem Ruhezustand zu beobachten.
Somit ko¨nnen in einem fMRI-Experiment mit Hilfe des BOLD-Effekts indirekt Ru¨ckschlu¨s-
se auf bei bestimmten Aufgaben (engl. tasks), z.B. Bewegung von einzelnen Gliedmaßen,
oder Stimulationen (lat. stimuli), z.B. Erkennen von bekannten Personen, aktivierte Hirna-
reale gezogen werden. Dazu werden die Aufgabe oder der Stimulus in der Regel blockweise
mit Ruhephasen abgewechselt. Durch Faltung des zeitlichen Stimulationsverlaufs (Stimu-
lationsfunktion) mit der HRF ergibt sich die erwartete Antwortfunktion des BOLD-Signals
(vgl. Abb. 2.23) [143]. Durch Korrelation des zeitlichen Signalverlaufs (vgl. Abb. 2.24 rechts)
der einzelnen aufgenommenen Voxel mit dieser erwarteten Antwortfunktion ko¨nnen dann
Areale mit erho¨htem Sauerstoffverbrauch identifiziert und statistisch quantifiziert werden
[5].
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Abb. 2.23.: Die Stimulationsfunktion (links) beschreibt den zeitlichen Verlauf der Stimuli.
Durch Faltung mit der HRF (mitte) ergibt sich die erwartete Antwortfunktion des
BOLD-Signals (rechts). Die HRF la¨sst sich auf unterschiedliche Arten modellieren.
Hier ist eine sehr einfache Form dargestellt, die nicht alle physiologischen Effekte
beru¨cksichtigt.
Abb. 2.24.: Links: Illustration der T ∗2 -Sensitivita¨t. Dargestellt sind exponentielle Abfa¨lle des
Signals im aktivierten und nicht-aktivierten Zustand. Der Unterschied im Si-
gnalverlauf fu¨hrt im Bildraum zu einem Kontrastunterschied im Prozentbereich.
Rechts von oben nach unten: Erwartete Antwortfunktion bei einem Finger-
Tapping-Experiment, Zeitserie u¨ber alle Aufnahmen in einem aktivierten Voxel
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Purpose To optimize the spatial response function (SRF)
while maintaining optimal signal to noise ratio (SNR) in
T2 weighted turbo spin echo (TSE) imaging by prospective
density weighting.
Materials and Methods Density weighting optimizes the
SRF by sampling the k-space with variable density with-
out the need of retrospective filtering, which would typi-
cally result in nonoptimal SNR. For TSE, the T2 decay
needs to be considered when calculating an optimized
sampling pattern. Simulations were carried out and T2
weighted in vivo TSE measurements were performed on a
3 Tesla MRI system. To evaluate the SNR, reversed centric
density weighted and retrospectively filtered Cartesian
acquisitions with identical measurement parameters and
SRFs were compared with TEeff ¼ 90 ms and a density
weighted k-space sampling optimized to yield a Kaiser
function for SRF side lobe suppression for white matter.
Results Density weighting of a reversed centric reordering
scheme resulted in an SNR increase of (43 6 13)% com-
pared with the Cartesian acquisition with retrospective fil-
tering while maintaining comparable contrast behavior.
Conclusion Density weighting is applicable to TSE imag-
ing and results in significantly increased SNR. The gain
can be used to shorten the measurement time, which sug-
gests applying density weighting in both time and SNR
constrained MRI.
Key Words: density weighting; variable density; turbo
spin echo; spatial response function; modulation transfer
function; SNR
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UNFILTERED MR IMAGING produces Gibbs ringing
artifacts which can be observed around the sharp
edges of an object’s image. This is because in MRI,
the k-space is sampled within a finite range between
kmax and kmax. This band limited imaging process
corresponds to a multiplication of the measured mag-
netization with a box function of width 2kmax, before
applying the Fourier transform from 1 to þ1. In
image space, according to the convolution theorem,
this multiplication equals a convolution of the object
spin density with the Fourier transform of the box
function. In single echo MR imaging, the Fourier
transform of this box function is the spatial response
function (SRF), which describes the spatial origin of
the signal to a voxel in the image. Ideally, if object
and image would be completely identical, the SRF
would be a centered delta peak. In the case of the box
function the Fourier transform leads to a sinc-shaped
SRF. Additionally, to a main lobe peak in the center,
this SRF exhibits side lobe peaks of reduced intensity
which are responsible for the Gibbs ringing artifacts
(1,2).
In a more general case, including filtering and non-
Cartesian multi-echo acquisition, the spatial response
function can be described as the Fourier transform of
the two-sided modulation transfer function (MTF) (3):
SRF ¼ FTðMTF Þ with MTF ðkÞ ¼ SðkÞ  f ðkÞ  rðkÞ ½1
The MTF at the discretized sampled k-space locations
k is defined by the multiplication of the signal weight-
ing S(k), an optional retrospective filter f(k) and the
k-space density r(k). The signal weighting S(k) depends
on the relaxation (thus also called relaxation function)
(4) as well as on the reordering of the sequence (e.g.,
linear or reversed centric) (2). The k-space density is
defined by the inverse normalized distance of the
neighboring k-space locations: r(k) ¼ DkNyquist/Dk  Nk.
Here DkNyquist is the distance in k-space necessary to
fulfill the Nyquist criterion, Dk the variable distance of
two neighboring k-space locations and Nk indicates the
number of times the specific k-space location k is
sampled. In the case described above with single echo
time for all k-space locations and consequently con-
stant signal weighting, no filter and constant density
DkNyquist, each component of the MTF is constant,
which results in the described box shape.
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To reduce the visibility of the Gibbs ringing artifacts
in routine clinical applications, manufacturers of MR
tomographs apply retrospective k-space filters after
image acquisition. Those filter functions (e.g., Han-
ning, Tukey, or Kaiser functions) multiplied to the k-
space data reduce or suppress side lobes in the SRF
by smoothing the sharp transition from zero to signal
at the edges of the box. Filtering, however, also affects
the main lobe of the SRF typically reducing the spatial
resolution. On the other hand, when uniform noise
can be assumed, optimal signal to noise ratio (SNR) is
achieved by filtering proportional to the signal weight-
ing (matched filter) (2). Conversely, filtering nonpro-
portional to the signal weighting additionally degrades
the SNR.
Techniques exist which achieve a favorable SRF and
MTF by manipulating the k-space density with appro-
priate k-space weighting during acquisition. In the fol-
lowing, the term ‘‘filter’’ is used when describing retro-
spective filtering, the terms ‘‘density weighting’’ and
‘‘acquisition weighting’’ are used when describing pro-
spective approaches to modify the k-space density. In
acquisition weighting (5–7) the desired MTF is
approximated by sampling certain k-space positions
more often than others, thus increasing the k-space
density r(k) at those locations by integer multiples of
DkNyquist. Due to the coarsely varying k-space density
the desired MTF can only be approximated. Addition-
ally, acquisition weighting either leads to extended
measurement time or if the measurement time is not
extended, it leads to a violation of the Nyquist crite-
rion in the whole k-space resulting in coherent under-
sampling artifacts.
Another prospective approach is density weighting
(1,2,8). Instead of sampling certain k-space positions
multiple times, a non-Cartesian k-space sampling in
phase encoding direction is used. The nonequidistant
k-space locations k lead to a variable k-space density
r(k). The desired MTF is thus largely produced by this
variable density; thereby, the need to retrospectively
filter the k-space is largely obviated. As a conse-
quence, the reduction of SNR introduced by disadvan-
tageous filtering is avoided. Due to the non-Cartesian
sampling, the Nyquist criterion is violated in some
parts of the k-space. This would result in the appear-
ance of incoherent undersampling artifacts if direct
gridding reconstruction is applied. An artifact-free
reconstruction can be obtained using parallel imaging
with a modified non-Cartesian GRAPPA-algorithm:
Parallel acquisition for effective density weighted
(PLANED) imaging (8).
The turbo spin echo (TSE) imaging sequence, also
known as fast spin echo (FSE) or rapid acquisition
with relaxation enhancement (RARE), is widely used
in routine clinical applications. The acquisition of
multiple echoes after one excitation pulse reduces the
acquisition time compared with standard spin echo
(SE) imaging. T2 weighted images are obtained by
choosing a long effective echo time TEeff. However,
due to the shape of the linear or reversed-centric reor-
dered signal weighting S(k), decaying with the relaxa-
tion time T2, images acquired with long TEeff suffer
from pronounced Gibbs ringing artifacts (9). Conse-
quently, strong filtering not proportional to the signal
weighting is required which results in an SNR reduc-
tion. TSE sequences with long TEeff should thus profit
notably from density weighting.
The purpose of this work, therefore, was to transfer
the approach of density weighting to the T2-weighted
TSE sequence to achieve an SRF with reduced side
lobes while maximizing the SNR. The method was
simulated for different T2 relaxation times and the
influence on the MTF, the SRF and the SNR was eval-
uated. Subsequently, the sequence was applied to




In contrast to the spin echo sequence, where only one
echo is acquired after one excitation and a corre-
sponding refocusing pulse, the TSE sequence acquires
multiple echoes subsequently while fulfilling the Carr,
Purcell, Meiboom, Gill (CPMG) conditions (4,10). This
means, the refocusing pulses between the readout
events are equally spaced by the so-called echo spac-
ing time (ES), while refocusing pulses and readout
events are spaced by ES/2, respectively. Depending on
the desired application, the k-space is acquired using
one echo train after excitation or the acquisition is seg-
mented into N echo trains, each with M echoes (M is
called turbo factor), yielding a k-space with NM phase
encoding lines. With respect to a conventional SE acqui-
sition, the acquisition time is reduced by a factor ofM.
The effective echo time TEeff is specified by the time
the echo at the center of the k-space in phase encod-
ing direction is acquired. TEeff can be influenced by
the echo spacing ES, the turbo factor M and the
ordering of the k-space lines. Common ordering
schemes are linear acquisition, where the k-space is
sampled from kmax to kmax, centric ordering (0 to
kmax and 0 to kmax alternating) for short TEeff, or
reversed centric ordering (kmax to 0 and kmax to 0
alternating) for long TEeff. All parameters mentioned
above have influence on the amount of blurring and
the image contrast, as discussed in (9). Reversed cen-
tric ordering leads to extensive ringing artifacts
caused by the overemphasis of the k-space periphery
as the signal decays toward the k-space center.
For different tissues, the signal decays with differ-
ent relaxation times T2 during the acquisition of the
TSE echo train and thus according to Eq. [1], the MTF
and consequently the SRF in the spatial domain vary
in dependence of the relaxation time T2. Conse-
quently, when implementing density weighted TSE
imaging, the density weighted k-space sampling needs
to be optimized for one prospectively chosen T2 value
(T2,opt in the following). This is in contrast to previous
density weighting studies where the targeted MTF was
independent of the actual relaxation time, i.e., either
a constant function (8) or a triangular function (2).
A comparison of the different components of Eq. [1]
for Cartesian filtering and density weighting in the
phase encoding direction for a TSE sequence is shown
966 Zeller et al.
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in Figure 1. The acquisition exhibits a reversed centric
ordering and is optimized to achieve a Kaiser func-
tion-shaped MTF for SRF side lobe attenuation for
white matter (T2 ¼ 80 ms) at 3 Tesla (T). The signal
weighting (Fig. 1, green) is formed by 32 echo trains
decaying with the relaxation time T2. They consist of
10 echoes each and are alternatingly acquired from
kmax to 0 and kmax to 0. To transform this relaxation
function to the desired MTF (Fig. 1, bottom, gray area)
a strong filter (Fig. 1a, red) with coefficients fCart not
proportional to the signal weighting is required when
using Cartesian acquisition with constant k-space
density (Fig. 1a, blue). Using density weighting, the
MTF is mainly established by varying the k-space
density (Fig. 1b, blue). As illustrated, the central part
of the k-space (192 of 320 k-space lines) exhibit a k-
space density larger than 1. The filter with coefficients
fdw (Fig. 1b, red) can be chosen proportional to the
signal weighting in most parts of the k-space to maxi-
mize the SNR. The filter deviates from the signal
weighting only in the k-space periphery because a
lower bound density of 0.5 for the acquisition has
been set. It has to be noted, that the desired MTF and
SRF will only be exactly achieved if the T2 relaxation
time in the object matches the T2 time for which the
sampling was optimized for retrospectively.
Simulations
TSE signal weighting simulations were performed in
MATLAB (The Mathworks, Natick, MA). A reversed
centric reordering scheme as described above was
simulated for different decay times. Non-Cartesian
density weighted k-space samplings and Cartesian fil-
ters were then matched to these simulations similarly
as described by Gutberlet et al (2). The k-space den-
sity r(k) needed to achieve a desired MTF when a
matched filter fdw(k) ¼ S(k) is applied was obtained
using Eq. [1]: r(k) ¼ 1/Dk ¼ MTF(k)/S(k)2. To limit the
noise enhancement in the parallel imaging recon-
struction, the maximum k-space distance was limited
to a multiple (i.e., 2) of the k-space distance DkNyquist
of the Cartesian acquisition. To achieve the aimed
SRF, additional filter coefficients fdw deviating from
the optimal case fdw(k)¼S(k) were calculated in the
k-space periphery (please compare with the density
weighted filter in Fig. 1). To allow for a direct compari-
son with Cartesian acquisition, the respective filter
coefficients fCart(k) for an identical SRF from a Carte-
sian acquisition were calculated, too.
Assuming constant noise for each measurement,
the image noise under the influence of a filter with
coefficients f(ki), where the index i numbers the N  M
phase encoding steps, is proportional to the square







At T2 ¼ T2,opt and identical normalized SRFs, the the-
oretical SNR ratio of density weighted to Cartesian ac-
quisition with filtering can be calculated according to
(2) with:
Figure 1. Comparison of a reversed
centric ordered TSE sequence using
Cartesian (a) and density weighted
(b) acquisition. For the Cartesian ac-
quisition strong filtering (red) needs
to be applied to transform the signal
weighting (green) into the desired
MTF (gray). With density weighting a
filter not proportional to the signal
weighting has to be applied only in
the k-space periphery while the pro-
portionality in the k-space center
(matched filter area) ensures optimal
SNR. The desired MTF is obtained by
a multiplication of the signal weight-
ing with the filter and the k-space
density (see Eq. [1]). For better visi-
bility, only 4 of the 16 acquired k-
space locations per TE are displayed
in the graphs.
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dw/Cart) is the signal weighting and fCart
(kCarti ) and f
dw(ki
dw) are the filter coefficients for Carte-
sian and density weighted acquisitions, respectively.
To investigate the effects of T2 times deviating from
the assumed decay time T2,opt on SNR and SRFs, the
resulting MTFs (as well as the SRFs) were calculated
by multiplying the signal weighting with deviating T2
times S(ki, T2 = T2,opt) with the previously found filter
coefficients fCart(ki
Cart) for the Cartesian and the coeffi-
cients fdw(ki
dw) as well as the k-space density r(ki
dw)
for the density weighted case (see Eq. [1]).
In Vivo Measurements
The study was approved by our institution’s ethics
committee and written informed consent was obtained
before each in vivo measurement. In vivo measure-
ments were performed on a 3T scanner (Magnetom
Trio, Siemens Healthcare, Erlangen, Germany)
equipped with a 12-channel head coil.
T2-weighted Cartesian and density weighted brain
images of healthy volunteers were acquired using a
TSE sequence with the following parameters: TR ¼ 5
s, TEeff ¼ 90 ms, 13 slices, slice thickness 4 mm, ma-
trix 410  320, FOV 220  180 mm2, refocusing
pulse 180, bandwidth 330 Hz/Pixel, echo spacing 9
ms, turbo factor 10, reversed centric ordering.
Density weighted measurements were performed
with the k-space density shown in Figure 1 with an
optimized relaxation time for white matter (T2,opt ¼ 80
ms) to yield a Kaiser function (with parameter b ¼ 3) as
MTF. This MTF was chosen from a large set of possible
MTFs as a trade-off between SRF main lobe broadening
(factor 1.4 for T2 ¼ 80 ms) and side lobe amplitude
reduction (factor 6.4 for T2 ¼ 80 ms) (11,12). The maxi-
mum distance between two neighboring k-space loca-
tions was limited to Dkmax ¼ 2DkNyquist.
Image Reconstruction
The density weighted data was first divided by the
simulated signal weighting S(k) (green curve in Fig. 1)
to avoid signal steps introduced by the segmented ac-
quisition. To close the gaps in k-space that violate the
Nyquist criterion, the data were reconstructed using
PLANED imaging (8) with a non-Cartesian GRAPPA/
PARS algorithm (13,14). The method was executed for
each coil data set separately and without density com-
pensation. This step can be seen as an additional ret-
rospective filter and is essential for a density weighted
reconstruction. To account for the filter coefficients
fdw (red curve in Fig. 1b), the reconstructed k-spaces
were multiplied by the desired MTF (grey area in Fig.
1). To allow a comparison with identical SRFs, the
Cartesian data was multiplied with the filter coeffi-
cients fCart (red curve in Fig. 1a). The resulting k-
spaces were Fourier transformed to image space and
combined by taking a pixel-by-pixel coil-sensitivity
weighted sum of the separate coil images (15). The
GRAPPA factors for PLANED imaging were determined
in the oversampled central part of the density
weighted k-space. Of 320 k-space lines, 192, i.e.,
60%, exhibited a k-space density larger than 1 (see
Fig. 1b, top) and could be used for self-calibration,
thus no separate calibration scan was necessary. To
evaluate a possible reduction in acquisition time by a
factor of 2, the density weighted data was retrospec-
tively reduced by using only the even k-space lines for
reconstruction, i.e., using only 16 of the 32 acquired
echo trains. For GRAPPA calibration, the same area
as described above was considered.
Quality Assessment
Experimental SNR maps were calculated with a
pseudo multiple replica method (16) performing
10,000 simulation steps using noise scans acquired
during the course of the respective study.
Figure 2. a: Actual MTFs obtained for objects with different
relaxation times T2 if sampling and filters are optimized for
T2,opt ¼ 80 ms. b: SRFs resulting from the Fourier trans-
forms of the deviating MTFs for both density weighted
(dashed) Cartesian filtered (solid) acquisition. The horizontal
arrows indicate the positions where the main lobe widths,
the vertical arrows where the relative side lobe amplitudes
given in the text were determined.
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RESULTS
Simulations
If the actual relaxation time of the tissue deviates
from the relaxation time the acquisition was optimized
for, a different shape of the MTFs and the respective
SRFs is obtained for both cases, that is density
weighting and Cartesian acquisition with filtering.
Figure 2 shows Cartesian filtered and density
weighted MTFs (a) and SRFs (b) simulated for a k-
space sampling optimized to result in a Kaiser func-
tion for reversed centric ordering and T2,opt ¼ 80 ms.
If the actual relaxation time of the object equals this
optimized time, the MTF obtained equals the Kaiser
function (80 ms, red, relative side lobe amplitude 6%,
main lobe width 100%) for both density weighting and
Cartesian acquisition with filtering. If the actual relax-
ation time is shorter, the side lobes in the SRF are
amplified as the edges of the k-space are over pro-
nounced compared with the k-space center (60 ms,
black, relative side lobe amplitude 12%, main lobe
width 97% compared with 80 ms). If the actual T2 is
longer, the main lobe of the achieved SRF is broad-
ened as the k-space center is emphasized (120 ms,
blue, relative side lobe amplitude 2%, main lobe width
105% compared with 80 ms). Because of the nonuni-
form sampling of the density weighted k-space, the
shapes of the respective obtained MTFs differ slightly
from the functions obtained with Cartesian sampling.
However, as can be seen from the SRFs, the described
effects are of similar quantity for both Cartesian filter-
ing and density weighting.
For a delta shaped object, ratios of the SNR for
density weighted versus Cartesian acquisition with
filtering were calculated in a simulation. Figure 3
shows these ratios with respect to the relaxation time
the density weighted sampling was optimized for
(T2,opt) and the deviation of this optimization from the
actual relaxation time (T2-T2,opt). The ratios are
obtained by dividing the main lobe maxima of the
nonnormalized SRFs by the noise obtained from the
Cartesian and density weighting filtering coefficients
(Eq. [2]).
The average SNR gain of density weighting versus
Cartesian acquisition with filtering is the highest for
very short T2,opt, while asymptotically decreasing with
increasing T2,opt. At very short T2 times the signal
decays rapidly during the echo train before the k-
space center is sampled and thus strong filtering is
needed for the Cartesian acquisition to obtain a Kai-
ser function. At a fixed T2,opt, the SNR gain increases
with increasing negative difference from the actual T2
and decreases with increasing positive difference. For
a delta shaped object, every k-space location contrib-
utes equally to the signal, thus stronger than
expected filtering for short T2 affects the Cartesian
acquired data stronger (Fig. 2a, black). For long T2,
the effect occurs stronger for density weighting, thus
the SNR advantage decreases. When choosing a T2,opt,
it has to be considered that, for large deviations of the
actual T2, the SRF shapes will also deviate from the
desired SRF (Fig. 2b); thus, the overall image quality
will be affected negatively by choosing an unrealisti-
cally low T2,opt.
In Vivo Application
Density weighted T2-weighted acquisition of the
human brain was optimized in a way that the k-space
sampling yields the Kaiser function for T2,opt ¼ 80 ms
as described above. This is approximately the relaxa-
tion time of white matter in human brain at 3T (17).
For this scenario, Eq. [3] predicts an SNR advantage
of 43% for density weighting versus Cartesian filtering
with identical SRFs. Compared with an unfiltered
Cartesian acquisition, the amplitude of the first SRF
side lobe is reduced from 40.3% to 6.4% of the main
lobe amplitude.
For comparison, images of a human brain acquired
in Cartesian filtered and density weighted manner are
shown in Figure 4. The final combined images (a, b)
show comparable contrasts for both methods. The
clear SNR advantage of density weighting versus Car-
tesian filtering can be seen in the single coil images
(c, d), confirmed by the corresponding SNR maps of
the reconstructions (e, f). Comparing the SNR of den-
sity weighting versus Cartesian filtering for the whole
brain yields an average SNR gain of 43% 6 13%,
meeting the theoretical expectation of 43% for white
matter.
Figure 5 shows the ratio of the SNR maps (a) in
comparison to a T2 map of the same slice (b). It can
be seen that the expected SNR gain is approximately
reached in regions with grey and white matter with T2
< 150 ms. In areas with long T2 such as cerebrospinal
fluid (CSF) the SNR advantage is still present but less
pronounced (blue areas in the SNR map (a) and red
areas in the T2 map in (b), respectively). For example,
Figure 3. Three-dimensional plot of the ratio of density
weighted versus Cartesian filtered SNR with respect to the
optimized relaxation time T2,opt and the deviation of the
actual relaxation time T2-T2,opt. With increasing time on both
axes the ratio asymptotically reaches a value of 1.14. The
intersect of the dashed line indicates T2,opt ¼ 80 ms used in
this study, yielding a SNR advantage of 1.43 for tissue with
T2 ¼ 80 ms.
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the SNR advantage determined in 4 ROIs in the CSF
reaches 25% 6 1%.
The average SNR gain of 43% equals a possible
reduction in measurement time by a factor of 2. Fig-
ure 6 shows a comparison of reconstructions using
density weighting (a), Cartesian acquisition with filter-
ing (c), and density weighting using only every even
phase encoding step of the acquisition (e), equaling an
acquisition with half the measurement time. The
missing lines were reconstructed by PLANED imaging.
As can be seen from the corresponding SNR maps
below (b, d, f), the SNR of density weighting with half
the measurement time (f) almost equals the SNR of
the full Cartesian acquisition (d). In fact, the SNR ra-
tio of this accelerated density weighted reconstruction
and the Cartesian reconstruction is 98% 6 10%.
DISCUSSION
Density weighting was successfully implemented for
TSE imaging. The theoretical prediction of substantial
SNR improvement compared with the Cartesian
Figure 5. a: Map of the ratio of the
SNR of density weighting versus Carte-
sian filtering for the selected slice. b:
Corresponding T2 map obtained by fit-
ting an exponential decay to the images
of a multi-echo TSE scan (3 echos).
Figure 4. Combined images (a, b), images of the 12 channels (c, d) and SNR maps (e, f) for density weighted (top) and Carte-
sian filtered (bottom) reconstructions.
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acquisition with retrospective filtering was assessed
by simulations and demonstrated in vivo.
Density weighting has already been applied to SE,
GRE, and saturation recovery (SR) sequences (2,8). In
this work, density weighting was adapted to the TSE
sequence. It was shown that the SNR gain of density
weighting depends on the chosen optimized relaxation
time T2,opt and the actual relaxation time T2 of the
object. For in vivo application, the density weighted
sampling was optimized for reversed centric reorder-
ing and a T2 of white matter at 3T. The high k-space
density in the k-space center allowed for self-calibra-
tion of the non-Cartesian GRAPPA algorithm; there-
fore, no additional acquisition of reference lines was
necessary. The average SNR advantage of density
weighting versus Cartesian acquisition with filtering
throughout the brain was 43% 6 13%, equaling the
theoretically predicted value of 43% for white matter.
The expectation was met in most parts of the brain,
however for tissue with long T2 (e.g. CSF) the SNR
gain was lower. This behavior was predicted by the
simulation for different T2 times (see Fig. 3).
In the first step, the spatial resolution and the num-
ber of phase encoding steps have been kept identical
for density weighting and Cartesian filtered recon-
struction to allow for direct comparison. In the second
step, it was demonstrated that the achieved SNR gain
allows cutting the measurement time in half by reduc-
ing the number of phase encoding steps while main-
taining almost identical SNR compared with a Carte-
sian acquisition with filtering. The fact that the
average SNR of the accelerated scan is slightly below
the SNR of the nonaccelerated Cartesian acquisition
can be explained by noise enhancement through par-
allel imaging (16). In the nonaccelerated density
weighted acquisition, the maximum k-space under-
sampling by a factor of two only occurs in the k-space
periphery (Fig. 1), having no significant effect on noise
enhancement. However, when omitting every second
phase-encoding step, the density is reduced by
another factor of two throughout the whole k-space.
The GRAPPA calibration for the reconstruction of the
accelerated dataset was performed in the k-space
range with density larger than 1 in the original data-
set. In the accelerated dataset, 96 of 320 k-space
lines, i.e. 30%, exhibit a k-space density larger than
2; therefore, a self-calibrated reconstruction would
also be possible.
A way to simplify the reconstruction process would
be to perform a variable density sampling on a Carte-
sian grid, for example, applying acquisition weighting
(5–7). However, as the resolution of the k-space den-
sity would be much coarser in that case, additional
filtering deviating from the filter for optimal SNR
would be needed to obtain an identical MTF. With the
parameters used in this study, this would result in an
SNR advantage of only 16% compared with 43%
achievable when applying density weighting.
The in vivo images revealed comparable contrast
between the density weighted and the Cartesian
acquisitions. Simulations show that the respective
contrast-to-noise ratio depends on a variety of parame-
ters such TEeff, T2,opt, and the actual T2. Additionally,
every k-space location contributes to the image forma-
tion for a delta shaped object, while for an object cover-
ing the whole field of view, only the k-space center con-
tributes. Thus, the Fourier transform of the object can
be seen as an additional k-space filter multiplied with
the MTFs shown in Figure 2a yielding different con-
trasts for different T2 decay times. The phenomenon of
variable contrasts is not unique to the method of den-
sity weighting but also applies to multi-echo imaging
sequences in general (4,9) including hyperecho imag-
ing (18) or transitions between pseudo steady states
Figure 6. Top: Reconstructions of
density weighted image (a), Cartesian
image with retrospective filtering (c)
and density weighted image with half
the number of phase encoding lines
(e). Bottom: Corresponding SNR
maps for density weighting (b), Carte-
sian acquisition with retrospective fil-
tering (d) and density weighting with
half number the phase encoding
lines (f).
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(TRAPS) (19). Although not visible to the naked eye,
contrasts for very small objects may be slightly dimin-
ished for reversed centric density weighted acquisition
when choosing identical parameters for density
weighted and Cartesian acquisition with filtering. Simi-
lar to the TRAPS method, this can be prevented by
choosing a slightly longer effective echo time TEeff for
the density weighted scenario.
In this study, the density weighted k-space sam-
pling was optimized to result in a Kaiser function-
shaped MTF. To achieve this MTF by applying filtering
to the Cartesian acquisition, the SNR is reduced by
31% compared with the unfiltered Cartesian acquisi-
tion for a delta shaped object due to nonoptimal filter-
ing. On the other hand, density weighting can be
applied to enable a purely SNR-optimized filtering
(matched filter) while not changing the original MTF
achieved with reversed centric reordering. This would
result in an SNR increase of 5% of density weighting
versus Cartesian acquisition for the parameters used
in this study. However, unfiltered reversed centric
TSE is not feasible for routine clinical application
because of the high relative side lobe amplitude of the
SRF (40.3% for the parameters used in this study). In
general, density weighting achieves an SNR advantage
compared with Cartesian acquisition with filtering by
enabling a matched filter while obtaining the favorable
MTF and SRF.
The two important parameters characterizing an
SRF are the width of the main lobe, which determines
the spatial resolution, and the amplitude of the first
side lobe relative to the main lobe, which determines
the amount of artifact contamination. For the parame-
ters chosen in this study, the Kaiser function resulted
in a corresponding SRF with relative side lobe ampli-
tude reduction from 40.3% to 6.4% and with an
increase of the main lobe width by a factor of 1.4. The
latter requires extending the k-space coverage by the
same factor to obtain identical spatial resolution as
with unfiltered acquisition. Unfiltered acquisition,
however, is seldom used due to strong Gibbs ringing.
Choosing an MTF is always a trade-off between side
lobe reduction and main lobe broadening. The cosine
squared Hanning function, already used for density
weighting (8), reduces the side lobes almost com-
pletely (2.7%). However, the main lobe width is
increased by a factor of 1.85 and, thus requires an
increase of k-space coverage by a factor of 1.85 to
yield identical spatial resolution as the unfiltered
reversed centric acquisition. Choosing an MTF result-
ing in only moderate main lobe broadening, such as
the cosine-tapered Tukey function with a small
tapered section, on the other hand results only in
weak side lobe reduction (11). Depending on the
desired application, density weighting can be opti-
mized for any MTF and the respective SRF.
In the case presented, refocusing pulses with a flip
angle of 180 were chosen to get pure T2 weighting
during acquisition. As the specific absorption rate
(SAR) increases quadratically with both the flip angle
and the field strength, the flip angles in TSE imaging
are often reduced. Because stimulated echo pathways
contribute to the signal, its evolution becomes compli-
cated and signal loss can occur. Methods like hypere-
cho imaging (18) or TRAPS (19) apply variable refocus-
ing pulses during the echo train to control the signal
evolution and, e.g., regain high signal amplitude at
the k-space center. However, the signal evolution may
lead to an undesired SRF. Density weighting could be
additionally used to optimize the SRF based on the
predicted signal evolution already provided by these
methods.
In this study, density weighting has been applied in
the phase encoding direction. The implementation
into existing sequence code can be accomplished
without much effort, as only the amplitudes of the re-
spective phase encoding and phase rewinding gra-
dients have to be adjusted according to the calculated
k-space sampling. It would also be possible to pro-
duce a density weighted frequency encoding by apply-
ing time-variant readout gradients. This, however, is
more challenging because the influence of factors
such as limitations of gradient amplifiers, self-induc-
tion and eddy-currents on the actual k-space trans-
versal have to be taken into consideration (20,21). It
has been recently demonstrated that for an echo pla-
nar imaging (EPI) sequence with nonlinear readout k-
space sampling, these effects can be corrected with
additional hardware to monitor the changes in the
external field by field probes and applying retrospec-
tive correction methods (22).
The sequence protocol presented in this work used
a segmented reversed centric k-space reordering in
phase encoding direction. This scenario showed a no-
table SNR gain of density weighting versus retrospec-
tive filtering of Cartesian data. Simulations show that
T2 weighted single-shot linear sampling with long TE
may also result in notable SNR improvements; density
weighting can of course be applied to any other k-
space reordering and thus is also suitable to optimize
e.g. T1 or proton density weighted acquisitions. Inter-
esting applications may also be spiral trajectories or
3D acquisitions. An implementation of a spiral trajec-
tory with variable density has already been presented
for the GRE sequence (23) with the aim of reducing
aliasing artifacts while accepting a reduction of SNR.
Similarly, a three-dimensional (3D) TSE acquisition
with variable density has been presented (24). Here,
the k-space was retrospectively undersampled on dis-
crete positions of the fully sampled rectilinear grid to
optimize undersampling patterns for accelerated
GRAPPA acquisition. Especially for the latter case, the
application of density weighted reconstruction should
be beneficial as the optimization for the second phase
encoding direction will result in additional SNR gain.
It is of importance that the k-space sampling is opti-
mized to the expected signal weighting throughout ac-
quisition. While in our case, deviations of tissue T2
from the optimized T2,opt did not notably change the
contrast, deviations from the ideal SRF for strongly
differing T2 times can result in changed contrast or
deviating SRFs. This behavior may be more pro-
nounced in 3D acquisitions where density weighting
affects the SRF in two spatial dimensions. The con-
cept of density weighting is also promising to speed
up EPI functional MRI experiments with known T2*
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decay where SNR is a limiting factor in acquisition
time, especially for high field strengths with short T2*.
In conclusion, density weighting was successfully
implemented for the TSE sequence. Simulations and
in vivo brain measurements were conducted. They
showed significant improvements in SNR and similar
image contrast when comparing the density weighted
acquisition and reconstruction to the corresponding
Cartesian acquisition with retrospective filtering and
indicate the practical applicability of density weight-
ing to T2-weighted TSE imaging. As demonstrated, the
achieved SNR gain can be used to significantly reduce
the measurement time. It can be expected that other
acquisition schemes may also benefit from the tech-
nique of density weighting.
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Phase-Labeled Reference EPI for Frequency-Segmented
Inhomogeneity Corrections (PREFICS)
Mario Zeller,1* Alexander M€uller,1 Dietbert Hahn,1 and Herbert K€ostler1,2
Purpose: To develop a method to correct for geometric distor-
tions in non-Cartesian echo planar imaging using data
acquired in a fast prescan.
Methods: Echo planar images were obtained using a non-
Cartesian density weighted k-space trajectory. In contrast to
linear Cartesian acquisition, distortions arising in non-Cartesian
acquisitions can only be corrected using conjugate phase-
based methods. Up to now these methods require a time con-
suming field map acquisition in undistorted coordinates. In this
work, a phase-labeled reference EPI scan was performed in a
very short time, yielding a displacement map in distorted coor-
dinates. Subsequently, this map was applied to itself and thus
transformed into undistorted coordinates. The echo planar
images were then corrected with a frequency-segmented con-
jugate phase method. The results were compared with correc-
tions based on a multi-echo reference field map acquired in
undistorted coordinates.
Results: Uncorrected density weighted EPI exhibited geomet-
ric distortions and severe ringing artifacts. These distortions
could be successfully corrected using the novel method. The
quality was comparable to corrections based on the multi-
echo reference field map. The novel method shortens the field
map acquisition duration by a factor of 64.
Conclusion: The method presented allows correcting non-
Cartesian EPI from a reference scan consisting of only two
phase-labeled echo planar images. Magn Reson Med
000:000–000, 2013. VC 2013 Wiley Periodicals, Inc.
Key words: echo planar imaging; geometric distortion; field
map; phase labeling; density weighting
In echo planar imaging (EPI) static magnetic field (B0)
inhomogeneities result in geometric distortions in the
image (1). In brain imaging, these B0 inhomogeneities
occur mainly adjacent to air-tissue and bone-tissue boun-
daries and introduce an additional phase in the affected
voxels which accrues during the EPI echo train.
According to the Fourier shift theorem, in linear Carte-
sian imaging, this phase modulation in k-space leads to
a displacement of the respective voxels leading to distor-
tion in image space (2).
There exist different distortion correction techniques
(1,3,4). Most methods rely on a separately acquired refer-
ence scan which maps the strength of the displacement.
Such a scan can either be acquired as a field map in
undistorted space (gradient echo) (3,5) or as a displace-
ment map in distorted space (EPI) (2,4).
Phase labeling for additional coordinate encoding (4)
allows to acquire a displacement map in distorted space
very quickly, as it requires only two EPI acquisitions. In
the second EPI acquisition, the prephasing gradient is
changed by one phase increment (blip). This introduces
a shift in k-space, which, according to the Fourier shift
theorem, leads to a phase ramp in image space. By com-
paring the phases of the two images and subtracting the
linear phase ramp, a map of the additional phase intro-
duced by B0 inhomogeneities is obtained. This map is
utilized to correct the distortions in the linear Cartesian
echo planar image by realigning the distorted voxels
using pixel-shifting methods. This is performed under
the assumption that the order of the displaced voxels
has not been changed by the distortion.
A different set of correction methods is based on the
conjugate phase principle (3,6,7). These methods require
a field map in undistorted coordinates. For each
inhomogeneity value occurring in this map, the distorted
EPI acquisition is demodulated with the respective fre-
quency in k-space. The voxels for the final corrected
image are then picked from these demodulated images
according to the respective values of the undistorted
field map.
When performing non-Cartesian gradient echo or EPI
acquisitions, other types of artifacts arise from field inho-
mogeneities, which cannot be corrected using simple
pixel-shifting. Thus, conjugate phase-based methods are
essential for correction. In spiral sampling, for example,
inhomogeneities cause blurring (8). Man et al. (3) pro-
posed to acquire a second spiral scan with different echo
time from which a field map can be derived. Based on
this field map, a frequency segmented conjugate phase
technique is applied to reduce the blurring.
This technique can also be applied to EPI acquisitions
and EPI variants like PROPELLER-EPI (9) or k-space den-
sity weighted EPI (10). Density weighting (DW) is a tech-
nique to obtain a prospectively chosen spatial response
function (SRF) while ensuring optimal signal to noise ra-
tio (SNR). This is achieved by filtering the k-space pro-
portional to the signal decay (SNR matched filter,
(10,11)) and by varying the k-space density in phase
encoding direction (10–12) at the same time. In EPI, this
variation can be easily realized by a change of the phase
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blip gradient moments. As a consequence of this varia-
tion, the k-space is no longer sampled linearly with
time.
For conjugate phase-based artifact correction in non-
Cartesian EPI, a field map in undistorted coordinates is
required (5). However, the acquisition of such a field
map is quite time-consuming.
The purpose of this work was to combine a rapidly
acquired phase-labeled reference EPI scan with conjugate
phase multi-frequency interpolation, termed phase-
labeled reference EPI for frequency-segmented inhomoge-
neity corrections (PREFICS). It is shown how a
displacement map in distorted coordinates can be trans-
formed into a field map in undistorted coordinates. This
map is successfully used to correct for artifacts arising in
density weighted EPI.
METHODS
The study was approved by our institution’s ethics com-
mittee and written informed consent was obtained prior
to each in-vivo measurement. Imaging was performed on
a 3 Tesla MR scanner (Magnetom Trio, Siemens Health-
care Sector, Erlangen, Germany) equipped with a
12-channel head coil. Single-shot gradient echo EPI
images were acquired using k-space DW. Additionally, a
linear Cartesian phase-labeled EPI acquisition was per-
formed for the creation of the displacement map. The
following parameters were used for both sequences:
TEeff,DW¼32 ms, TEeff,Cart¼54 ms, TR¼ 2 s, 128 128
matrix, slice thickness 3.0 mm, echo spacing ES¼ 0.76
ms, readout bandwidth 1502 Hz/Px.
For the k-space density weighted acquisitions, a Kaiser
function was used as the target modulation transfer func-
tion (MTF), resulting in an SRF with reduced side lobe
amplitudes. A matched filter for optimal SNR (assuming
T2*¼ 50 ms) can then be achieved by varying the k-
space sampling density q according to the following
equation (11):
rn ¼ 1=Dkn ¼ MTF n=S2n [1]
where Sn5 exp(–ESn/T2*) describes a mono-exponential
decay with T2* during the acquisition of the echo train
and the index n denotes the respective echo train posi-
tion n 5 0. . .N–1 with N being the total number of ech-
oes N¼ 128. The maximum k-space undersampling was
limited to a factor of 2 and the matched filter was
adjusted at the respective sampling positions to account
for variations from the unconstrained k-space density.
The variable density was achieved during acquisition by
adjusting the respective phase blip gradient amplitudes
proportional to Dkn.
Simulations and image reconstructions were per-
formed using MATLAB (The Mathworks, Natick, USA).
Simulated k-space density weighted datasets were
obtained by performing a discrete Fourier transform of a
single voxel image using the k-space positions kn calcu-
lated above. Artificial inhomogeneities were introduced
by applying a linear phase ramp to the k-space data.
Figure 1 shows a flow diagram of the steps involved in
the PREFICS method (left) and the k-space density
weighted reconstruction (right). Due to the non-Cartesian
sampling, the Nyquist criterion is violated in a small
part of the density weighted k-space (compare with Fig.
2c). To avoid incoherent ringing artifacts caused by
direct gridding reconstruction, the k-space density
weighted data obtained from phantom and in-vivo
acquisitions was thus reconstructed using parallel acqui-
sition for effective DW (PLANED, (13)), a modified non-
Cartesian GRAPPA technique. The oversampled part of
the k-space was used for GRAPPA calibration, thus no
separate calibration data was needed. To fulfill Eq. [1],
the reconstruction was performed without density com-
pensation (11).
A phase-labeled reference scan was performed by
acquiring two linear Cartesian echo planar images I1 and
I2 under breath-hold condition. The second image was
acquired with the k-space shifted by one phase blip com-
pared to the first image, leading to a phase ramp in
image space. The shift was achieved by reducing the pre-
phasing gradient moment by the amount of one blip
moment, leaving the sequence timing unchanged (4).
The duration of this scan is determined by the repetition
time TR of one EPI acquisition and amounted 2TR¼ 4 s
for the parameters given. The displacement map Dy in
distorted coordinates was then obtained by subtracting
the phases of the two images and by taking account of
the phase ramp introduced by the second scan as
described in (4):
Dy ¼ N=2p  Arg I1  I2  exp –i  2p  n–N=2ð Þ=Nð Þ
 
[2]
where Arg gives the phase angle and I2* is the complex
conjugate of the image I2.
This map Dy is normally used to correct the distorted
Cartesian images by pixel-shifting. Here, however, the
map is applied to itself using bilinear interpolation.
After sign reversal, a field map in undistorted
coordinates is obtained, which can now be used for con-
jugate phase correction of the density weighted
reconstructions.
The conjugate phase reconstruction was performed
using a multi-frequency interpolation implementation as
described by (3) by demodulating the phase at different
off-resonance frequencies in the reconstructed k-space.
The effective time at which each k-space line in the
reconstructed (evenly spaced) grid is reached was
derived from the inverse of Dkn.
For comparison, an additional multi-echo reference
scan comprising 128 echo trains was also acquired (5).
This scan allows creating a very accurate field map in
undistorted coordinates which was used as a reference.
In addition, gradient echo images of different echo times
can be derived from this dataset. The total duration
required for this scan was 128TR¼ 4 min 16 s.
RESULTS
A density weighted and a linear Cartesian k-space trajec-
tory and the simulated corresponding SRFs with and
without the influence of field inhomogeneity are shown
in Figure 2. The k-space position sampled at a certain
echo number during acquisition (a) depends on the
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gradient moment of the phase blip gradients and
increases linearly for Cartesian acquisition with constant
gradient moments (b) and non-linearly for density
weighted acquisition with variable gradient moments (c).
As the inhomogeneity-induced phase accrues linearly
with time, the accrual is thus not linear in k-space for
the density weighted acquisition. Hence, the phase
accrual produces a non-linear phase shift and conse-
quently a change of the SRF of the respective voxel,
leading to SRF side lobes. SRFs of a simulated inhomo-
geneity acting on a single voxel are shown in (d) and (e).
While the inhomogeneity results in a linear shift by five
pixels in linear Cartesian imaging (d), the density
weighted variant causes a reduction in SRF main lobe
amplitude and pronounced side lobes. It is obvious, that
simple pixel shifting cannot correct this SRF alteration.
Uncorrected and corrected images of a phantom
acquired with detuned shimming using k-space DW are
depicted in Figure 3. Besides geometric distortions of the
shape, the uncorrected image (a) clearly exhibits the
ringing artifacts demonstrated in the simulation adjacent
to the holes on the bottom of the phantom (indicated by
the arrow). Both, geometric displacements and ringing
artifacts are greatly reduced with the PREFICS method
(b). The results are comparable to the multi-frequency
reconstruction based on the multi-echo reference field
map scan comprising 128 echo trains (c). The ringing is
visibly reduced in both cases and the geometric shape is
almost perfectly restored. A gradient echo image
obtained from the reference scan with identical echo
time to the density weighted acquisition is depicted in
(d) for comparison.
FIG. 1. Flow diagram of the steps
involved in the generation of the
field map (left) and the correction




In-vivo images of two different slices of the brain
acquired using k-space DW are shown in Figure 4. The
uncorrected images (a) exhibit strong geometric distor-
tion and clearly visible ringing artifacts in the frontal
lobe adjacent to the frontal sinuses. The geometric distor-
tions and the ringing artifacts are clearly reduced by
multi-frequency interpolation using either the PREFICS
method (b) or the multi-echo reference field map scan
FIG. 2. a: Relationship between echo number and k-space position in Cartesian and density weighted acquisition. b,c: Corresponding
phase blips, which generate the trajectory in Cartesian and density weighted acquisition (only every forth blip is shown for clarity). d,e:
Illustration of the effect of inhomogeneity on a single voxel. In Cartesian EPI acquisition (d), the SRF of a single voxel is basically shifted
in the phase encoding direction. In density weighted EPI (e), the SRF is also shifted. Additionally, due to the non-linearity between ac-
quisition time and k-space position, the SRF is distorted and exhibits severe ringing.
FIG. 3. a: Phantom image of an uncorrected density weighted acquisition. The described ringing artifact is clearly visible adjacent to the
holes. b: Image after correction with the proposed PREFICS method. c: Image after correction using a multi-echo reference field map
acquisition (5). d: Gradient echo reference image acquired with identical echo time. Bottom row: The respective images overlaid with
the contours of the gradient echo reference image. The phase encoding direction is anterior-posterior.
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(c). The reconstructed geometric shape of the brain corre-
sponds well with the gradient echo images (d), as illus-
trated in the images overlaid with the contours of the
gradient echo acquisition (second and forth row).
DISCUSSION AND CONCLUSION
The PREFICS method produces a field map in undis-
torted coordinates using only two phase-labeled EPI
scans. The multi-frequency corrections performed with
this field map show almost no deviations from the cor-
rections performed using a substantially more time-
consuming multi-echo reference scan.
The PREFICS field maps can be obtained very fast
using only two EPI echo trains. In contrast, for the num-
ber of phase encoding steps used in this study, a multi-
echo reference scan as proposed by Schmithorst et al. (5)
consists of 128 echo trains. Thus, the acquisition time is
reduced by a factor of 64 (4 s vs. 4 min 16 s) when using
PREFICS in this case. In general, the measurement time
of the field map scan is reduced by a factor of N/2, with
N being the total number of echoes. To reduce the mea-
surement time of the multi-echo reference scan, it would
also be possible to use a reference scan comprising fewer
echoes per echo train. However, even when using only
two echoes per acquisition this method would still be
considerably slower than the phase-labeled EPI scan due
to multiple radiofrequency pulses which have to be
applied. In addition, this scan would require compli-
cated unwrapping of the phase, which is not necessary
when using a phase-labeled EPI scan (4,7).
A common problem of all methods using a separate
reference scan arises from subject motion or magnetic
field drift between the separately acquired reference scan
and the actual EPI acquisition (e.g., an fMRI study),
which may result in nonoptimal corrections. The reduc-
tion in scan time when using PREFICS can be invested
in additional reference scans during the actual acquisi-
tion to account for such effects. To minimize respiration-
induced phase drifts during the phase-labeled reference
EPI scans (14), the in-vivo acquisitions were performed
under breath-hold condition.
FIG. 4. a: In-vivo images of uncor-
rected density weighted acquisi-
tions. The described ringing artifacts
are clearly visible in the frontal lobe
(red arrow) adjacent to the frontal
sinuses. The caudal slice exhibits
distortions of the temporal lobe
(green arrow) adjacent to the pet-
rous bone. b: Images after correc-
tion with the proposed PREFICS
method. c: Images after correction
using a multi-echo reference field
map acquisition (5). d: Gradient
echo reference images acquired with
identical echo time. Second and
forth rows: The images overlaid with
the shape of the respective gradient
echo reference image. The phase




Like other conjugate phase methods, PREFICS corrects
for geometric distortions by a voxel-wise reversal of the
corresponding linear phase in k-space. However, no
additional intensity correction of diluted or compressed
areas was performed. A correction, as described by Jez-
zard and Balaban (1), utilizing the derivative of the field
map in a separate processing step could potentially be
performed in scenarios where an intensity correction is
desirable.
As proposed by Xiang and Ye (4), a Nyquist ghost cor-
rection phase map can be constructed using only one
additional phase-labeled acquisition, which could also
be applied to k-space density weighted acquisitions.
The proposed method is not constrained to k-space
density weighted imaging but can in principle be
adapted to other non-Cartesian acquisitions such as spi-
ral scans (8), PROPELLER-EPI (9) and also Cartesian
scans.
In summary, the PREFICS method proposes to acquire
a phase-labeled reference EPI scan and subsequently
transform the obtained distorted displacement map into
undistorted space utilizing bilinear interpolation. This
field map can then be used to correct for both geometric
distortions and ringing artifacts which are unique to
non-Cartesian acquisitions and occur because of the non-
linearity between acquisition time and k-space position.
PREFICS is faster than all gradient echo based field map
sequences due to the absence of additional radiofre-
quency pulses and thus provides an alternative for field
map acquisition if imaging time is crucial.
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Respiration Impacts Phase Difference-Based Field Maps
in Echo Planar Imaging
Mario Zeller,1* Philip Kraus,1 Alexander M€uller,1 Thorsten A. Bley,1 and
Herbert K€ostler1,2
Purpose: To investigate the influence of respiration on field
maps for geometric distortion correction derived from two rap-
idly acquired consecutive echo planar images.
Methods: Displacement maps of the brains of seven healthy
volunteers were acquired under breath hold and free breathing
for a 64  64 pixel image matrix using phase labeling for addi-
tional coordinate encoding (PLACE). The maps were trans-
formed into undistorted gradient echo space and analyzed
with regard to standard deviation and absolute deviation from
an accurate reference field map derived from a multiecho ref-
erence scan.
Results: Standard deviations between PLACE field maps and
absolute difference from the reference field map are a factor
of about 3 higher under free breathing than under breath hold.
The mean deviation decreases from 3 pixels in the slice clos-
est to the lung to 1 pixel in the most superior slice under free
breathing and from 1 to <0.5 pixels under breath hold.
Conclusion: Maps obtained under free breathing can signifi-
cantly impact the field map and thus corrupt the geometric
distortion correction. The effect can be greatly reduced by
acquiring the field map data under breath hold. Data acquired
under free breathing can be improved with retrospective phase
correction or by averaging several field maps. Magn Reson
Med 000:000–000, 2013. VC 2013 Wiley Periodicals, Inc.
Key words: echo planar imaging; geometric distortion; field
map; phase labeling; respiration effects
INTRODUCTION
Patient respiration during the acquisition of MR images
can have a negative impact on image quality (1–8), affect-
ing both the magnitude and phase of the image. The effect
is mainly induced by a change in magnetic susceptibility
caused by lung, diaphragm, and chest motion during
breathing (4,9,10). This can be especially problematic for
dynamic imaging, such as functional MRI (FMRI), where
the desired effects can be in the same order of magnitude
as the undesired effects caused by respiration. As the
effect increases with higher field strengths (6), it becomes
more significant in modern clinical systems at 3T or 7T.
FMRI typically uses echo planar imaging (EPI), a tech-
nique that is especially prone to inhomogeneities of the
main magnetic field B0. These inhomogeneities are caused,
for example, by local susceptibility changes at air–tissue
and bone–tissue boundaries and lead to different local
phase evolutions, which generate geometric distortions in
the image (11). Phase labeling for additional coordinate
encoding (PLACE) (12) allows correction of these distor-
tions equally well as conventional field mapping
approaches (13), and the data required for correction can be
recorded very quickly. In PLACE, two echo planar images
are acquired, with the second image being shifted by one
phase-encoding line in k-space. According to the Fourier
shift theorem, this leads to a linear phase ramp in image
space. By taking into account this phase ramp and subtract-
ing the image phases of two consecutively acquired images,
a displacement map is obtained. The map displays the
pixel-wise phase evolutions and can be used as a reference
to revert the geometric distortions (eg, by pixel shifting).
Since the PLACE method relies on the phase difference
between two images acquired consecutively in time, it is
expected to be prone to phase variations caused by respi-
ration. To the best of our knowledge, the effect of respira-
tion on PLACE has not yet been investigated (12,14–18).
The purpose of this study was to investigate the influ-
ence of respiration on the creation of field maps using
the PLACE method. Field maps of seven healthy volun-
teers were acquired under inspiration breath hold, expi-
ration breath hold, and free breathing. In addition, a
multiecho reference scan (19) was performed to obtain
an accurate field map in undistorted gradient echo coor-
dinates for comparison. Because the PLACE maps are
present in the distorted EPI domain, they were trans-
formed into the undistorted gradient echo domain using
the phase-labeled reference EPI for frequency-segmented
inhomogeneity corrections (PREFICS) method (20). The
maps were then analyzed with regard to standard devia-
tion and absolute difference to the reference field map.
Correction results are presented, and suggestions for a
more precise field map acquisition are given.
METHODS
The study was approved by our institution’s ethics com-
mittee, and written informed consent was obtained prior
to each in vivo measurement. Imaging was performed on
a 3T MR scanner (Magnetom Trio; Siemens Healthcare
Sector, Erlangen, Germany) equipped with a 12-channel
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head coil. Axial images (phase-encoding direction: ante-
rior–posterior) of seven healthy volunteers were acquired
using the following parameters: echo time (TE)eff ¼ 30
ms; repetition time (TR) ¼ 2.2 s; 64  64 matrix; 30 sli-
ces; slice thickness ¼ 3.0 mm; echo spacing ¼ 0.54 ms;
readout bandwidth ¼ 2,298 Hz/pixel; and flip angles a ¼
15, 30, and 90. Image reconstruction was performed
using MATLAB (MathWorks, Natick, MA).
For each flip angle, linear Cartesian echo planar
images of the subjects’ heads were acquired. For each
image, three non–phase-encoded navigator echoes were
acquired directly after the excitation pulse to allow for
Nyquist ghost correction as described by Heid (21). A
multiecho reference scan comprising 64 echo trains (last-
ing an acquisition time of 141 s) was acquired under free
breathing using a modified EPI scheme as described by
Schmithorst et al (19). A field map in undistorted coordi-
nates acting as a reference, as well as gradient echo
images, were then derived from that scan (19). In addi-
tion, phase-labeled images were acquired with the sub-
ject being asked to hold the breath in inspiration,
expiration, and to breathe freely, respectively. For each
of these conditions, 10 phase-labeled images were
acquired corresponding to a 22-s acquisition time for
each time series. The phase-labeled scans were per-
formed as described by Xiang and Ye (12): in the time
series, the k-space of every other image was shifted by
one phase blip by adjusting the prephasing gradient
moment, leading to a phase ramp in image space.
To ensure a global steady state, the first acquisition of
each time series was omitted. The images of the remain-
ing data for the different coil elements (containing four
full PLACE pairs) were adaptively combined into one
complex image as described in Walsh et al (22) and Gris-
wold et al (23). Subsequently, the phases of two consecu-
tively acquired images (I1 with no offset in k-space and
I2 with an offset of one phase blip Dk) were subtracted
while taking into account the phase ramp introduced in
every other image, yielding four displacement maps Dy
for each time series:
Dy ¼ N=2p ArgðI1  I 2  expði  2p  ðnN=2Þ=NÞÞ
here, Arg gives the phase angle and I2* is the complex
conjugate of the image I2.
As described in Zeller et al (20), the obtained displace-
ment maps were processed using the PREFICS method
(ie, applied to themselves using bilinear interpolation to
derive field maps in undistorted coordinates).
Using the field maps obtained from the multiecho ref-
erence scan and the phase-labeled image scans under
inspiration, expiration breath hold and free breathing,
respectively, geometric correction of echo planar images
could be performed using a multifrequency interpolation
conjugate phase method, i.e., demodulating the phase at
different off-resonance frequencies in the reconstructed
k-space as described by (24).
To compare our results with existing correction strat-
egies, data acquired under free breathing were addition-
ally processed in two different ways. First, four
consecutively calculated field maps were combined into
one average field map, which corresponds to averaging
over different physiological states (15). Second, the EPI
k-space data were corrected using the dynamic off-
resonance in k-space (DORK) method (6) prior to field
map calculation. In the DORK method, a linear and a
constant phase term are determined from two non–
phase-encoded k-space lines, which must be acquired in
addition to the respective imaging data. Correcting the k-
space using these terms allows a reduction of global
phase shifts induced by respiration or external sources
(6,25). In this study, the two even navigator echoes
already acquired for the ghost correction scan were used
to obtain those terms as described by Pfeuffer et al (26).
RESULTS
Standard deviations of the four PREFICS field maps
obtained for each breathing condition and each subject
were calculated in dependence of the relative distance
from the lung in a region of interest comprising the
brain. Figure 1 shows the mean of the standard deviation
for all subjects in dependence of the slice number for
inspiration breath hold, expiration breath hold, and free
breathing. For all three breathing conditions, the mean of
the standard deviation is highest for the inferior slices
and decreases toward slices more distant from the lung.
The mean standard deviation of the field maps acquired
under free breathing is a factor of about three higher
than the mean standard deviation of the field maps
acquired under breath hold for all slices. The intersub-
ject standard deviation shows the same trend: It is the
highest for free breathing and the lowest for inspiration
breath hold.
The mean absolute difference of all field maps derived
using the PREFICS method (20) from the respective refer-
ence field map derived using the multiecho reference
scan (19) shows a behavior similar to that of the mean
standard deviation in Figure 1: For field maps acquired
under breath hold, the mean absolute difference from the
reference field map decreases from about 1 pixel in the
most caudal slices to less than a half pixel for more
FIG. 1. Mean standard deviation of the PREFICS field maps for all
seven subjects for each slice for all respiratory states. The trans-
parent areas indicate the intersubject standard deviation. Slice #1
is the most inferior slice. [Color figure can be viewed in the online
issue, which is available at wileyonlinelibrary.com.]
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superior slices. The mean difference is considerably
higher for field maps acquired under free breathing and
decreases from about 3 pixels in the most inferior slice
to about 1 pixel in the most superior slice. The mean
standard deviation and mean absolute difference did not
vary significantly between maps acquired with different
flip angles, indicating that signal-to-noise ratio is not a
limiting factor for the parameters used.
Figure 2 shows maps of voxel-wise standard deviation
and mean absolute difference to the multiecho reference
field map for an inferior and a superior slice of one repre-
sentative volunteer for inspiration breath hold, expiration
breath hold and free breathing with and without DORK
correction. For both slices, standard deviation as well as
absolute difference are comparable for inspiration and
expiration breath hold. For free breathing the values are
significantly larger and partly show a different spatial dis-
tribution. The overall accuracy of the field maps acquired
under free breathing could be significantly enhanced by
removing the zero and first order phase terms detected
with the DORK method from the time series data prior to
field map creation. However, standard deviation and
absolute difference of the field maps acquired under
breath hold are still smaller throughout all slices.
Figure 3 shows field maps and respective image recon-
structions for the slices chosen for Figure 2. The multie-
cho reference field map (Fig. 3f and 3m) is the
smoothest, as it is obtained by a fit through 64 time
points for each voxel and therefore acts as a reference.
The values of the breath hold field map (Fig. 3e and 3l)
are very similar to that map and thus the image recon-
structions are comparable. The free breathing field maps
(Fig. 3b and 3i) show local deviations in the inferior
slice and a global shift of values in the superior slice.
This leads to an incorrect distortion correction in the
inferior slice and to a global pixel shift in the superior
slice, both of which are undesired effects, especially in
dynamic imaging such as FMRI. The results can be
improved by averaging over several field maps acquired
under free breathing (Fig. 3c and 3j) and by applying the
DORK method prior to field map calculation (Fig. 3d
and 3k).
DISCUSSION AND CONCLUSION
This study demonstrates that respiration clearly affects
the field map calculation of data acquired using the
PLACE technique. Although the effect on the phase of a
FIG. 2. Maps of absolute difference from the reference and standard deviation in pixel units between four consecutively acquired
PREFICS field maps in an inferior and a superior slice of one representative subject for field maps acquired in (a,e) inspiration breath
hold, (b,f) expiration breath hold, (c,g) free breathing, and (d,h) free breathing after DORK correction. The values in the figure represent
the mean values throughout the respective slice (Fig. 1). [Color figure can be viewed in the online issue, which is available at
wileyonlinelibrary.com.]
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single image may be neglected in typical scenarios, it
has to be taken into account when creating PLACE dis-
placement maps. Because the PLACE method yields a
displacement map from the phase difference between
two consecutively acquired echo planar images, it relies
on a stable phase relation between those images. Because
the typical repetition time between two EPI scans (TR ¼
2.2 s in this study) is in the order of magnitude of one
breathing cycle, the relationship between the phase
changes evoked by respiration in the respective image is
random.
Figure 1 demonstrates this effect. The mean absolute
difference and intrasubject standard deviation is the
highest for acquisition under free breathing and strongly
decreases for breath hold acquisition both in inspiration
and expiration, indicating that the observed effects are in
fact caused by inhomogeneity variations induced by
respiration.
The phase variation caused by susceptibility changes
due to respiratory motion is especially prominent as a
global phase shift in slice direction in a single echo pla-
nar image. However, the phase of a single image is also
affected in phase-encoding and read direction (7,8).
Therefore, different spatial deviation patterns from the
reference field map emerge when subtracting the phases
of two images acquired in different respiratory states for
the field map creation.
Even with similar mean values, field maps acquired
under free breathing can differ significantly from each
other due to different spatial distribution of the field
map values. Thus, geometric correction with field maps
acquired under free breathing can often cause significant
image shifts and distortions, rendering the correction
process futile. Although the examples presented in this
study had a relatively short echo train and a limited
amount of geometric distortion, the off-resonances can
be higher for longer echo trains, as are the errors induced
by incorrect phase registration. The effect is especially
problematic in non-Cartesian EPI, such as k-space den-
sity weighting (20), where off-resonance correction is
often mandatory, thus an accurate field map is of partic-
ular importance to avoid additional artifacts.
The described effects can also occur in breath hold
acquisitions. As can be concluded from the data in Fig-
ure 1, however, the effects are at least a factor of about 3
smaller than under free breathing.
The similarity of the breath hold field maps obtained
from the inspiratory and expiratory state, respectively,
indicates that the respiratory state in which the PLACE
scan is performed is of little importance. The only
requirement for the validity of the field map is that both
PLACE scans are performed in the same state. The
slightly higher values and standard deviations in Figure
1 for expiration in comparison with inspiration can be
explained by the fact that it was more difficult to hold
the breath for 22 s in expiration, as reported by some
volunteers after examination.
The mean difference and standard deviation decreases
significantly with increasing distance from the lung for
all three modalities. This is in accordance with other
FIG. 3. Reconstructions and respective field maps in pixel units of the inferior slice (top) and superior slice (bottom) shown in Figure 2.
(a,h) Uncorrected images. (b,i) Images corrected using a field map obtained under free breathing. (c,j) Images corrected using the aver-
age of four consecutively acquired field maps under free breathing. (d,k) Images corrected using the DORK method. (e,l) Images cor-
rected using a field map obtained under breath hold (f,m). Images corrected using the reference field map. (g,n) Reference gradient
echo images.
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publications, which found a decreasing phase sensitivity
with increasing distance from the lung (7,8). This
decreasing dependence is also visible for the field maps
acquired under breath hold condition. It can thus be con-
cluded that small chest motion still took place during
the 22-s breath hold period. In addition, other physiolog-
ical effects such as blood and CSF pulsation can also
influence the image phase and may thus also have an
effect (7).
The field map derived from the multiecho reference
scan can be considered as accurate because it is obtained
by a voxel-wise fit of 64 echo time points. Because all
echoes of one k-space line are acquired within one echo
train (with a duration of 64  0.54 ms ¼ 34.6 ms), the
respiratory-induced phase variation is negligible. Phase
variations between k-space lines within one image
should thus be constant throughout the different echo
images and would manifest themselves similarly to
ghosting artifacts induced by motion without affecting
the voxel-wise fits.
As can be concluded from this study, the most time-
saving way to reduce field map inaccuracies is to ask the
subject to hold the breath during the short PLACE scan,
which took 2  2.2 s ¼ 4.4 s for two EPI repetitions. In
case the patient is unable to hold the breath for this
short period or PLACE maps are acquired continuously
as part of the imaging experiment (18), it is also possible
to average several maps acquired under free breathing.
This leads to an improvement compared with the use of
only one field map (Fig. 3c,j); however, the acquisition
time is prolonged or the temporal resolution is reduced
depending on the number of averages. The DORK correc-
tion method (6,26) poses an alternative if additional nav-
igator echoes can be acquired during the scan. It can
then be employed to correct for zero and first order
phase variations induced by respiration. This allows
improving the field map quality with the temporal reso-
lution only slightly diminished by additionally acquired
navigator echoes. The field maps obtained under free
breathing showed a significantly smaller absolute differ-
ence and standard deviation with the DORK correction
than the respective uncorrected field maps. However, the
values were still lower when acquired under breath
hold. As already reported (26), the reduction of phase
fluctuations with the DORK method seems to vary. This
may be because of inaccurate phase detection or due to
the fact that the acquired slices were tilted to be parallel
to the genu and splendidum of the corpus callosum. The
DORK method assumes a uniform phase variation
throughout the slice, which may not be completely ful-
filled here due to coronal contributions (6,7). Another
means of improving field map quality is to acquire the
field map data with a physiological trigger (eg, by using
a respiration belt) or by creating field maps utilizing
echo planar images in similar phases of the respiratory
cycle.
The imaging in this study was performed in axial ori-
entation. The effect of respiration increases with decreas-
ing distance from the lung (9,10). Based on previous
studies on through-plane off-resonance variation (7), it
can be expected that field maps acquired in sagittal or
coronal slice orientation will exhibit a smaller change of
standard deviation in slice direction but a larger spatial
intraslice variation. The overall quality improvements of
field maps acquired under breath hold versus free
breathing should also be observable in these slice orien-
tations. However, as already reported (6), difficulties
may arise when applying the DORK method, which
assumes a uniform phase distribution in the slice.
In conclusion, field maps using the PLACE technique
were acquired under breath hold and free breathing and
compared with an accurate multiecho reference field
map. It was shown that respiratory motion has a signifi-
cant impact on creating those field maps, which can typ-
ically not be neglected. The accuracy of the field maps
could be significantly enhanced by acquiring the neces-
sary data under breath hold. If breathing cannot be
avoided, a significant improvement can still be achieved
by applying retrospective phase correction or by averag-
ing several field maps obtained under different respira-
tory states.
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Abstract
Functional magnetic resonance imaging (fMRI) has become a powerful and influential method to non-invasively study
neuronal brain activity. For this purpose, the blood oxygenation level-dependent (BOLD) effect is most widely used. T2*
weighted echo planar imaging (EPI) is BOLD sensitive and the prevailing fMRI acquisition technique. Here, we present an
alternative to its standard Cartesian recordings, i.e. k-space density weighted EPI, which is expected to increase the signal-
to-noise ratio in fMRI data. Based on in vitro and in vivo pilot measurements, we show that fMRI by k-space density
weighted EPI is feasible and that this new acquisition technique in fact boosted spatial and temporal SNR as well as the
detection of local fMRI activations. Spatial resolution, spatial response function and echo time were identical for density
weighted and conventional Cartesian EPI. The signal-to-noise ratio gain of density weighting can improve activation
detection and has the potential to further increase the sensitivity of fMRI investigations.
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Introduction
Echo planar imaging (EPI) is the first choice for blood
oxygenation level-dependent (BOLD, [1]) functional magnetic
resonance imaging (fMRI) because it provides a T2*-sensitive
contrast. A whole head volume can be acquired within seconds,
while a single slice of the volume is typically acquired in a single
echo train after one excitation pulse (single shot EPI). As part of
the (pre-)processing after acquisition of the fMRI time-series and
prior to its statistical analysis, the data is often smoothed spatially
to a variable degree by a Gaussian filter to improve the signal-to-
noise ratio (SNR). In hypothesis-driven analyses according to the
general linear model (GLM), spatial smoothing prepares the data
to better meet basic assumptions of Gaussian random field theory
(RFT) for statistical thresholding and inference [2,3]. Given that
anatomical variability across subjects and limits of inter-subject
image registration contribute to the variance of fMRI data in
common template spaces, spatial smoothing also facilitates
studying activations at the group level. According to the matched
filter theorem, spatial smoothing improves activation detection if
the size of activated clusters and the filter applied for smoothing
are well matched.
The highest intrinsic SNR values can be obtained by filtering
the k-space proportional to the T2* signal decay during the echo
train (SNR matched filter, [4,5]). However, filtering using an SNR
matched filter increases the asymmetry of the modulation transfer
function (MTF) caused by the signal decay. As a consequence, the
spatial response function (SRF) obtained by Fourier transforma-
tion of the MTF exhibits strong side lobes, amplifying Gibbs
ringing artifacts. This does not occur when a Gaussian filter is
used.
One solution to simultaneously increase SNR efficiency while
using a Gaussian shaped SRF is to apply acquisition weighting
[6,7]. Here, a Gaussian MTF shape is approximated by sampling
the central k-space more often than the periphery. In fMRI
experiments, this approach would considerably increase the
duration of the EPI readout and is thus not practical. In contrast,
k-space density weighting [8] is a technique which allows applying
an SNR matched filter while at the same time establishing a
desired MTF. The raw data is filtered retrospectively with the
SNR matched filter to provide optimal SNR. The resulting MTF/
SRF deviations are compensated by acquiring the k-space with a
non-Cartesian trajectory. The variable k-space density r(k) = 1/Dk
then acts as an additional parameter influencing the shape of the
MTF [9]:
MTF (k)~S(k):f (k):r(k), ð1Þ
where S(k) describes the decaying signal during the echo train and
f(k) is the retrospectively applied SNR matched filter. The target
MTF can in principle be of any form, even be identical to the
signal envelope given by the signal relaxation [4]. The effects of
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the SNR matched filter (S(k) = f(k)) on the MTF shape can be





In EPI the variable k-space density is realized by adjusting the
phase blip gradient amplitudes proportional to Dk = 1/r(k). Such
non-Cartesian k-space density weighted imaging takes no longer to
record than a Cartesian acquisition as the number of acquisition
steps remains identical and only their position in k-space is varied.
Figure 1 shows the formation of the MTF for Cartesian and
density weighted EPI. The MTF results from multiplying the
signal weighting S(k) with the filter f(k) and the k-space density r(k)
for the Cartesian (left) and density weighted acquisition (right),
respectively. In Cartesian imaging, the k-space density is constant
throughout the whole acquisition (blue, top). For fMRI, the signal
decays exponentially with T2* (green, T2* = 50 ms in this example)
and is typically multiplied with a Gaussian filter (red). This results
in a slightly asymmetric MTF (bottom, grey). For density
weighting, this MTF shape can be reproduced by a non-uniform
k-space density (blue, top). The signal (green) can be multiplied
with an SNR matched filter (red) proportional to the signal decay.
In the example shown, the k-space density is limited by a lower
bound and thus, the filter deviates from the matched filter case in
the k-space periphery. Due to the density variation, the k-space
center is oversampled, while the periphery exhibits a k-space
density that violates the Nyquist criterion. This violation normally
results in incoherent undersampling artifacts. However, those can
be avoided by reconstructing the data using parallel imaging for
effective density weighted (PLANED) imaging [10], which is
essentially a non-Cartesian GRAPPA/PARS algorithm. Due to
the non-Cartesian distribution of the k-space density it may occur
that the central echo line is shifted for linear acquisitions as used in
this study which then results in a changed effective echo time TEeff
as compared to a Cartesian acquisition.
Density weighting has already been applied to a variety of MR
sequences [4,8–10]. In this work, the technique of k-space density
weighting is transferred to EPI. The implications of using the
technique with EPI are discussed and the feasibility of its
application is demonstrated in phantom and in vivo acquisitions
with an MTF typically used in fMRI experiments. Finally,




The study was approved by the local ethics committee (Ethics
Committee at the Faculty of Medicine of the University of
Wu¨rzburg, reference no 22/11). Written informed consent was
obtained from each participant prior to in vivo measurements.
Image Acquisition
Phantom and in vivo measurements were performed on a 3
Tesla scanner (Magnetom Trio, Siemens Healthcare, Erlangen,
Germany) equipped with a 12-channel head coil. Cartesian and k-
space density weighted EPI images were acquired using a single-
shot EPI sequence (64664 matrix, FOV 2206220 mm2, slice
thickness 3.0 mm, 40 axial slices, TE = 30 ms, TR = 2.2 s, echo
spacing 540 ms) with two-fold GRAPPA acceleration (r = 2). A
single separate low-resolution calibration data scan for later
parallel imaging reconstruction for both methods was recorded at
the beginning of each experiment (acquisition time Tacq = 2.2 s).
Five healthy volunteers (4 female, 1 male, 4 right-handed, 1 left-
handed, age ranging from 24 to 40, mean age 3367) took part in
an fMRI experiment, consisting of a left-hand finger-tapping task.
The task was performed in five on/off block cycles starting with
rest. To avoid any potential bias of acquiring two different time-
courses in separate experiments, Cartesian and density weighted
volumes were recorded in an alternating and interleaved fashion.
In total, 150 volumes were acquired in 5 min 30 s, resulting in 75
Cartesian and 75 k-space density weighted volumes. The first two
volumes were omitted from the analysis to assure steady-state of
global magnetization. For temporal SNR comparison (see below),
one additional subject (right-handed female aged 40 years) was
scanned using the same density weighted/Cartesian EPI acquisi-
tion at rest, i.e. without the experimental finger-tapping paradigm.
The density weighted sampling was chosen to yield an identical
MTF as the Cartesian acquisition after filtering at T2
* = 50 ms
(Figure 1). Thus, SRF and spatial resolution of k-space density
weighted and Cartesian EPI were identical. To avoid noise
enhancement in the parallel imaging reconstruction, the maxi-
mum k-space distance was limited to an additional factor of 1.5 for
the density weighted trajectory, which yielded a maximum k-space
undersampling of 3 in combination with the two-fold GRAPPA
acceleration in the k-space periphery. A further constraint for the
trajectory was to obtain identical echo times for density weighted
and Cartesian acquisitions. This alters the shape of the matched
filter (see Figure 2) and thus provides not the best achievable
solution for k-space density weighted images but was nevertheless
introduced in order to keep density weighted and Cartesian
acquisitions fully comparable.
To allow for off-resonance correction of the fMRI data, a low-
resolution multi-echo reference scan was also acquired prior to the
fMRI experiment [11]. The scan comprised 32 phase encoding
steps without GRAPPA acceleration and thus 32 repetitions
(acquisition time Tacq = 70 s) and had otherwise identical param-
eters as the fMRI scan.
A three-dimensional magnetization prepared rapid acquisition
gradient echo (MPRAGE, 0.9 mm3 isotropic resolution, 208 slices,
TE = 2.24 ms, TR = 1720 ms, TI = 900 ms, 9u flip angle) scan was
recorded as a high-resolution anatomical image for accurate image
registration across subjects to MNI152-template space.
Image Reconstruction
Image reconstruction was performed using MATLAB (The
Mathworks, Natick, MA, USA). Figure 2 shows the steps involved
in the reconstruction of Cartesian and density weighted data,
respectively.
The density weighted k-space data was first multiplied with the
SNR matched filter described earlier in the text. Subsequently a
fully sampled k-space was obtained using the non-Cartesian
PLANED imaging algorithm [10]. In our implementation, two
evenly spaced intermediate k-space positions were calculated
between two acquired k-space lines. Those positions were then
brought onto a Cartesian grid together with the acquired k-space
lines using convolution gridding without density compensation
[12].
The Cartesian k-space data was first multiplied with a Gaussian
filter (with s= 0.85 px in image space). A fully sampled k-space
was then reconstructed by standard Cartesian GRAPPA [13].
Both reconstructed data sets were then off-resonance corrected
utilizing a conjugate phase multifrequency interpolation method
[14]. The required field map was derived from the previously
acquired multi-echo reference scan [11]. Finally, the Gaussian
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filter was also applied in read direction of the two datasets and the
separate coil images were combined by taking a pixel-by-pixel coil-
sensitivity weighted sum [15].
In order to improve motion correction and image registration
during the fMRI analysis (described in the following section), the
unfiltered time-series were also obtained for both methods by
performing the steps described above without applying any filters
during the reconstruction.
Data Preprocessing and Statistical Analysis
K-space density weighted and Cartesian EPI were further
processed and statistically analysed using FSL 5.0 (http://fsl.fmrib.
ox.ac.uk/fsl/fslwiki/) [16,17]. Unfiltered time-series were correct-
ed for motion using mcflirt (part of FSL; [18]). The rigid-body (6
degrees of freedom) inter-volume registration matrices obtained
for correction were then applied to the volumes of the filtered
time-series. Subsequently, brain extraction (using BET, also part of
FSL; [19]) and high-pass temporal filtering (cutoff at 70 s, slightly
Figure 1. Cartesian (A) and density weighted acquisition (B) for a typical fMRI experiment. The MTF (bottom, grey) results from a
multiplication of the k-space density r(k) (blue, top) with the signal S(k) (green) and the filter f(k) (red).
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g001
Figure 2. Flow chart of the steps involved in the reconstruction of the fMRI timeseries. The interleaved Cartesian and density weighted
datasets are first splitted. Subsequently, unfiltered and filtered images are reconstructed for both acquisition methods, respectively. The filtered
images are utilized for statistical processing, whereas the unfiltered images are not SNR efficient and solely created for more accurate motion
correction and registration of the filtered data to the anatomical images.
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g002
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above the block design’s on-off cycle time) were performed. Time-
series statistical analysis was carried out according to the General
Linear Model (GLM) within FEAT using FILM prewhitening
(both part of FSL) with local autocorrelation correction [20]. The
time-series model was set up by convolving the block design of the
finger tapping (see above) with FSL’s canonical hemodynamic
response function (HRF) using the default gamma function and
including a temporal derivative (in FSL’s GLM GUI). Because the
mean 3D signal differs between density weighted and Cartesian
volumes, the joint model for their interleaved recording was then
separated for the two types of EPI acquisitions (by extracting the
volume-wise entries from the relevant design.mat files and re-
entering these as explanatory variables into FEAT without re-
convolution). Thereby, grand-mean 4D intensity scaling by a
single multiplicative factor was performed separately for the
density weighted and Cartesian EPI time-series at the first level
while 3D intensity normalization to a preset constant was avoided
to ensure that the analyses are valid at the second level. Upon
boundary-based within-subject registration of the functional and
anatomical scans [21] and subsequent non-linear registration of
the structural scans to the MNI152 template using FNIRT (part of
FSL; [22]), group-level analysis across the n = 5 subjects was
carried out by a Fixed-Effects (FE) model at the higher (i.e. second)
level using FEAT [23]. FE error variances are the variances from
the first level, and weighting is introduced into a standard
weighted FE model by allowing these to be heteroscedastic.
Statistical inference from FE modeling is very sensitive to detect
activations at the higher level, yet the reported results are with
respect to the sample of subjects studied and are not generalized to
the wider population from which these are drawn. Z- (i.e.
Gaussianised T-) statistic images were thresholded using clusters
determined by Z.2.3 and a family-wise error rate (FWER)-
corrected cluster significance threshold of p#0.05 [24], both for
exemplary first-level data as well as the second level FE analysis.
For the latter, pre-threshold masking was performed in order to
limit the number of multiple comparisons. The binary pre-
threshold mask included pre- and postcentral gyrus and supple-
mentary motor area (SMA) as derived from the Havard-Oxford
Cortical Structural Atlas in MNI152 space (part of FSL; each of
the three structures thresholded at 25% probability). Group-level
mean FE fMRI results for k-space density weighted and Cartesian
EPI were separately projected to and visualized on the MNI152
pial surface using mri_vol2surf and tksurfer, both part of
FreeSurfer 5.2.0 (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki;
[25,26]). The differential effect of density weighted vs. Cartesian
EPI is rendered in MNI152 volume space. All sectional brain
images are displayed in radiological convention, with the left side
of the brain shown on the right side in the figures.
Voxel-wise Quantification of SNR and Relative BOLD
Signal Change
Spatial response functions were obtained by deriving the edge
spread functions of phantom acquisitions. The latter were taken
from a row perpendicular to a sharp edge and in an area of
constant signal intensity.
Spatial SNR was determined by a pseudo multiple replica
method [27] utilizing noise scans acquired at the beginning of each
examination, and simulations of spatial SNR for different T2*
were performed for Cartesian and density weighted acquisitions as
described in [9]. Spatial SNR was then empirically estimated for
all voxels of native Cartesian and density weighted EPI (from the
4th and 5th volume of the time-series, corrected only for motion
and geometric distortions without further data preprocessing) in 10
consecutive slices centered around the handknob. Similarly,
temporal SNR was estimated voxel-wise from the same 10
motion- and distortion-corrected slices by the ratio of the mean
signal to the standard deviation over time. In order not to bias
temporal SNR by task-related functional activation, the union of
significantly activated voxels from the first-level analyses of
Cartesian and density weighted EPI were excluded. This is
compared to temporal SNR in the resting-state data of the
additional subject where all voxels were retained.
Signal change values were also quantified on a voxel-to-voxel
basis by BOLD response amplitudes, averaged of the duty cycle of
the task, within a spherical region-of-interest (ROI) of 25 mm
diameter centered to the right precentral handknob [28], i.e.
contralateral to the finger tapping (using fslmaths, fslstats and
featquery, all part of FSL; and MATLAB). While this ensures a
priori that fMRI activation is indeed present within the ROI, it
avoids any second-level bias and circularity [29] in extracting the
BOLD response magnitudes. Given that the anatomically
predefined handknob ROI was relatively large and therefore
contained non-activated voxels (for which no effective difference
between Cartesian and density weighted EPI can be expected or
achieved), the lower 10th percentile of BOLD signal change values
was excluded for both EPI variants and the remainder of the
values was expressed relative to the mean of conventional
Cartesian EPI as relative signal change (rSC). Additionally, time-
courses of percentual signal change in density weighted and
Cartesian EPI were extracted from the differential FE cluster, as
backprojected to native EPI space and averaged across subjects
(using fslmeants and featquery; part of FSL). Although this was
based on unfiltered raw data prior to any preprocessing, the
corresponding effect is informed by the second level and only
displayed here for illustration, i.e. it should not be used as the basis
for future power analyses.
Spatial SNR, temporal SNR and rSC of density weighted vs.
Cartesian EPI were then compared to each other on a voxel-wise
basis using Bland-Altman plots [30]. Based on these data we
computed a one-sample t-test on the mean difference in density
weighted vs. Cartesian data per subject. Due to the small sample
size (n = 5 subjects) we used a non-parametric permutation test
which does not depend on any normality assumptions. It consists
of repeatedly re-computing the t-test after randomly flipping the
sign of mean difference of each subject [31]. Since there are
25 = 32 ways to flip the signs on the 5 subject’s differences, the
smallest possible permutation p-value that can be achieved is 1/32
(p = 0.03125).
Furthermore, first-order autocorrelation maps were generated
and temporal AR(1) coefficients were extracted (using fslmaths and
fslstats; both part of FSL). The number of resolution elements
(RESELs) according to Gaussian RFT was obtained in dividing
the volume by the RESEL size entry (both stored in FEAT’s
smoothness file), and the cubic root of the RESEL size was taken
as the geometric mean of the underlying smoothness. Data and
implemented methods are available upon request.
Results
Figure 3 shows images of a phantom acquired utilizing density
weighted (A) and Cartesian imaging with retrospective filtering (B)
as well as Cartesian imaging without any filtering (C). The
unfiltered image exhibits clearly visible Gibbs ringing artifacts.
Spatial response functions obtained from those phantom images
by deriving the edge spread functions (indicated by red bars) are
shown in (D). The SRF of the unfiltered Cartesian acquisition
(green) exhibits extensive side lobes. Those are eliminated in the
density weighted (red) and Cartesian filtered SRFs (blue) which are
Boosting BOLD fMRI by K-Space Density Weighted EPI
PLOS ONE | www.plosone.org 4 September 2013 | Volume 8 | Issue 9 | e74501
84 6. Dichtegewichtete EPI bei funktioneller MR-Bildgebung
nearly identical and correspond well with the theoretically
expected SRF (dashed gray line). The FWHM is broadened by
a factor of 2 compared to the unfiltered SRF, which corresponds
well to the FWHM of the Gaussian filter with s= 0.85 px in image
space. Here, the spatial SNR advantage of density weighted vs.
Cartesian EPI amounted to 13% which corresponds very well to
the theoretical prediction of 14% [4,9].
Figure 4 shows selected slices from the in vivo measurement of a
representative healthy volunteer. Density weighted (A) and
Cartesian filtered acquisitions (B) were reconstructed as described
in Figure 2. Density weighted (C) and Cartesian EPI reconstruc-
tions (D) without filtering for later motion correction and image
registration are also shown to demonstrate the comparable
geometric shape of both acquisition methods. Both were corrected
for geometric distortions based on a multi-echo reference scan (cf.
Figure 2). Geometric distortions in the phase-encoding direction
(here: anterior-to-posterior) arise from local magnetic field
inhomogeneities caused by magnetic susceptibility gradients in
neighboring tissues, especially at the skull base.
Bland-Altman plots of voxel-wise spatial and temporal SNR as
well as relative BOLD signal change (rSC) values of density
weighted and Cartesian acquisitions are shown in Figure 5 for all
subjects. The plotted mean difference values were consistently
above zero for all data shown: Mean gain in spatial SNR
amounted to 12.4% (standard error 6.6%, t = 15.68), mean gain in
temporal SNR amounted to 5.5% (standard error 9.6%, t = 2.46)
and mean gain in relative signal change (rSC) amounted to 8.6%
(standard error 8.8%, t = 2.63). Each of these gains in spatial SNR,
temporal SNR and rSC was statistically significant (p = 0.03125),
i.e. density weighting enhanced average spatial and temporal SNR
as well as fMRI signal change over conventional Cartesian EPI.
The gain in temporal SNR of the resting-state dataset acquired
from the additional subject amounted to 10.6%, i.e. almost twice
as high as in the task fMRI data. First-order autocorrelations of the
time-series were very similar for Cartesian and density weighted
acquisitions and are not presented separately here. At the second
level, density weighted and Cartesian data were of similar
smoothness (4.0 vs. 4.1 mm FWHM) and number of RESELs
(3637 vs. 3451 RESELs in MNI152 standard space).
Figure 6 shows five consecutive slices of the statistical activation
maps, thresholded using clusters determined by an initial cluster
forming threshold of Z.2.3 and a final FWER-corrected cluster
significance threshold of p#0.05, from the first level GLM analysis
of the same representative subject shown in Figure 4 performing
the left-hand finger tapping experiment using density weighted
and Cartesian EPI recordings. Figure 7 displays the mean FE
activations, again thresholded using clusters determined by Z.2.3
and a FWER-corrected cluster significance threshold of p#0.05,
as detected by density weighted and Cartesian EPI acquisitions at
the second level in our sample of n = 5 subjects. Both of these
figures demonstrate the feasibility of fMRI by k-space density
weighted EPI and that its results closely match those obtained by
conventional Cartesian EPI acquisitions. At the first level, density
weighting detected more extensive sensorimotor and SMA
activations than Cartesian EPI (Fig. 6). At the second level, higher
activation levels became apparent around the postcentral gyrus,
i.e. the primary sensory cortex, contralateral to the tapping fingers
at the level of the handknob and in the SMA (Fig. 7). Peak
activations were located around the handknob area contralateral
to the tapping hand in both instances (MNI152 coordinates
6= 40, y =222 and z = 54 mm for density weighting and
z = 50 mm for Cartesian EPI) and higher for the density weighted
compared to the Cartesian acquisitions (max. FWER-corrected -
log10(p) = 33.9 vs. 23.5 for the clusters at these very coordinates),
with density weighting detecting 106 more activated voxels with a
total volume of 848 mm3 in MNI152 space. Table 1 lists four
corresponding local FE activation maxima from density weighted
and Cartesian EPI acquisitions for the group of n = 5 subjects
performing the left-hand finger tapping task. Statistical t-values at
these local maxima were consistently higher for density weighted
as compared to Cartesian EPI while being no more than two voxel
coordinates apart.
Figure 8A shows the differential effect of higher activations
detected by density weighted as compared to Cartesian EPI
according to the FE analysis across all n = 5 subjects examined.
Figure 3. Phantom images and corresponding spatial response functions. Images were reconstructed from k-space density weighted (A),
Cartesian (B) and unfiltered Cartesian acquisition (C). Spatial response functions (D) were obtained from the edge spread functions indicated by the
red bars.
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g003
Boosting BOLD fMRI by K-Space Density Weighted EPI
PLOS ONE | www.plosone.org 5 September 2013 | Volume 8 | Issue 9 | e74501
85
Here, significantly higher activations were revealed in a cluster of
117 voxels comprising 936 mm3 in standard space, centered to the
right postcentral gyrus at the level of the handknob (MNI152
coordinates 6= 42, y =232, z = 56 mm, FWER-corrected -
log10(p) = 0.018, Z-max = 3.76). Figure 8B depicts the associated
time-courses of density weighted and Cartesian acquisitions,
averaged over this cluster in the unfiltered raw EPI data of the
n = 5 subjects. This illustrates the increased percentual BOLD
signal changes of density weighted compared to Cartesian EPI that
were detected during each of the five blocks of the finger tapping
task. Conversely, no areas of significantly increased fMRI
activation during conventional Cartesian as opposed to density
weighted EPI were found.
Discussion and Conclusion
Density weighting was successfully implemented for EPI and
evaluated in phantom and fMRI experiments. Even with the
constraints set for the density weighted k-space trajectory (i.e. a
limitation of the additional k-space undersampling factor to 1.5
and identical echo time as the Cartesian acquisition) a consider-
able spatial and temporal SNR improvement over conventional
Cartesian imaging can be realized while maintaining identical
spatial resolution. Data from a simple finger tapping experiment
suggest that density weighting may actually enhance the detection
of fMRI activations.
Voxel-wise Quantification of SNR and Relative BOLD
Signal Change
As demonstrated in phantom acquisitions, the SRFs and thus
the spatial resolution are identical for density weighted and
Cartesian acquisition with retrospective Gaussian filtering. The
SNR advantage of 13% measured in a homogeneous phantom
in vitro and the SNR advantage of 12.4% measured in-vivo (cf.
Figure 6) correspond well with the theoretical prediction of 14%
Figure 4. Representative slices of the brain of a healthy volunteer. Images are shown for k-space density weighted (A), Cartesian filtered (B),
unfiltered density weighted (C) and unfiltered Cartesian reconstructions (D). Cartesian and density weighted images correspond well in geometry and
contrast.
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g004
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[4,9]. Deviations from the theoretical value may arise from
imperfect voxel-to-voxel correspondence between Cartesian and
density weighted reconstructions, noise enhancement by parallel
imaging [27] or inhomogeneity-induced k-space shifts [32]. Slight
off-center shifts of the k-space maximum can result from residual
B0 inhomogeneities and were observed in some subjects [32]. Due
to the different shape of the filters applied to Cartesian and density
weighted data (cf. Figure 2), the Cartesian or the density weighted
data may be more sensitive to inhomogeneity-induced shifts
depending on the shift direction, respectively. This will potentially
result in a decreased or increased SNR gain of density weighted
over Cartesian EPI.
For turbo spin echo sequences it has been shown that the actual
SNR gain of density weighting vs. Cartesian imaging depends on
the tissue relaxation parameters [9]. It increases if the relaxation
time is shorter than assumed for the calculation of the density
weighted k-space sampling and decreases if the relaxation time is
longer. However, with the sequence parameters used in this study,
the influence of tissue T2* deviations from 50 ms assumed for the
calculation will be very small. For example, the expected SNR
gain is still 13.8% for T2* = 500 ms (vs. 14.0% for T2* = 50 ms).
This minimal variation can be explained by the relatively small
signal decay between the first and the last echo in the echo train
(by 28.5% for T2* = 50 ms). Thus, the signal shape has only a
modest impact on the calculation of the density weighted k-space
sampling. The SNR advantage increases significantly only for very
short T2* (,15 ms) with the parameters used in this study.
However, as in turbo spin echo imaging the SNR variation can be
significant for differently chosen sequence parameters (for instance
longer echo trains or if the confound of fixed echo time is
omitted).Also, it is known that BOLD signal amplitude varies for
intra- and extravascular contributions [33–35] depending on the
echo time TE. Even though the echo time was kept identical for
Cartesian and density weighted acquisition, the different k-space
sampling patterns possibly still influence the amplitude of the
BOLD response to a small amount depending on the size of the
structure of interest.
The gain in temporal SNR was lower than the gain in spatial
SNR (cf. Figure 5). This corresponds to earlier observations and
may be assigned, on the one hand, to the influence of physiological
noise [36,37]. As shown by Triantafyllou et al. [37], the gain in
temporal SNR can be increased by adjusting the acquisition
parameters. For density weighted acquisitions, this will be subject
of further investigations. On the other hand, the gain in temporal
SNR amounted to 10.6% in the resting-state measurement of the
additional subject and was thus closer to the spatial SNR value
than the temporal SNR values obtained by excluding the areas of
activation in our finger-tapping task fMRI (5.5%). Here, it has to
be taken into account that fMRI data recorded at rest do not just
contain physiological noise but also significant fluctuations of
Figure 5. Bland-Altman difference plots of quantitative parameter gains. Gains are plotted on a voxel-to-voxel basis for spatial SNR,
temporal SNR and relative signal change (rSC; scaled to the mean Cartesian value) for density weighted (DW) over Cartesian (Cart) EPI in n = 5
subjects. Red solid lines represent the mean difference across voxels and subjects, red dashed lines61.966the standard deviation (SD; 95% limits of
agreement for each comparison). The dotted gray line represents identity (no difference). Average increases in spatial SNR (12.4%, t = 15.68), temporal
SNR (5.5%, t = 2.46) and rSC (8.6%, t = 2.63) were consistent and statistically significant (p,0.03125; based on mean within-subject differences). Gray
data points and corresponding gray lines in the tSNR plot represent values of one additional subject measured at rest for comparison.
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g005
Table 1. Corresponding local activation maxima from second level fixed-effects (FE) analyses of the mean activation evoked by
left-hand finger tapping as detected by density weighted and Cartesian EPI in n = 5 subjects.
Density weighted Cartesian
t-stats x y z t-stats x y z Anatomical Label*
30.4 40 222 54 27.9 40 222 50 R Post2/Precentral G.
27.1 42 220 64 25.6 42 220 66 R Pre2/Postcentral G.
23.2 32 212 68 22.4 32 210 70 R Precentral G.
20.1 22 22 52 17.9 22 22 54 SMA
R … right, SMA … supplementary motor area, G. … gyrus.
x, y, z …MNI152 coordinates [mm].
t-stats … statistical t-values.
*based on the Havard-Oxford Cortical Structural Atlas (part of FSL).
doi:10.1371/journal.pone.0074501.t001
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neuronal activity, i.e. of the so-called resting-state networks (RSNs)
[38,39] such as the default-mode network (DMN) which has been
shown to be deactivated by attention-demanding tasks [40]. RSN
activations can be expected to increase temporal SNR in baseline
scans while RSN deactivations may decrease temporal SNR in
fMRI data with task-related activations excluded. This would
correspond to our observations.
Within the predefined ROI centered to the right precentral
handknob, an average gain in fMRI response magnitudes of 8.6%
was achieved for all voxels above the lower 10th percentile of
BOLD signal change values from the density weighted and
Cartesian EPI data. This value can be considered a conservative
estimate of what is attainable by k-space density weighted EPI for
BOLD fMRI. Mean activation of local maxima (cf. Table 1) was
enhanced by up to 12% which matches the theoretical prediction
more closely but does not yet cover the area where the strongest
enhancement over conventional EPI was observed (Fig. 8A/B).
The relationship between the detectability of fMRI activations
and temporal SNR is highly non-linear [41], and increases in
spatial SNR themselves improve temporal SNR less than
proportionally [37]. The presence of correlated, non-stationary
noise of RSNs and other physiological sources implies that
temporal SNR does not simply increase with the square root of the
number of time-points recorded. Considering that the number of
time-points necessary to detect BOLD signal changes of a given
effect strength non-linearly decreases the higher the temporal SNR
[41], k-space density weighted EPI may be useful to shorten the
scan time required for fMRI experiments. This would be
particularly beneficial for clinical applications where patient
performance and compliance are often limited [42] but clearly
needs to be supported by separate experimental data. Further-
more, density weighting may be expedient for fMRI at higher
image resolutions. Higher spatial resolutions reduce physiological-
to-thermal noise ratios [37] where smoothing improves temporal
SNR without augmenting physiological noise [43].
Figure 6. First-level fMRI results. Five consecutive slices of the
statistical activation images thresholded using clusters (determined by
Z.2.3 and a FWER-corrected p#0.05) of the subject presented in Fig. 4
for the density weighted and the Cartesian acquisition.
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g006
Figure 7. Second-level fixed-effects (FE) fMRI results - Mean activation. Evoked by left-hand finger tapping in n = 5 subjects as detected by
density weighted (top) and Cartesian (bottom) EPI acquisitions (all thresholded using clusters determined by Z.2.3 at a FWER-corrected p#0.05 and
projected to the pial surface of the MNI152 template).
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g007
Figure 8. Second-level fixed-effects (FE) fMRI results - Differ-
ential contrast. (A) Revealing a cluster of significantly increased
activation detected by k-space density weighted compared to
conventional Cartesian EPI for left-hand finger tapping in n = 5 subjects
(thresholded using clusters determined by Z.2.3 at a FWER-corrected
p#0.05 and displayed in MNI152 standard space). In the opposite, no
areas of increased activation detected by Cartesian over density
weighted EPI were found. (B) Time-courses within this cluster (extracted
from raw data prior to further processing and averaged across n= 5
subjects) reveal increased percentual BOLD signal changes of density
weighted compared to Cartesian EPI for each of the five blocks of the
finger-tapping task.
doi:10.1371/journal.pone.0074501.g008
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At this point, it must be emphasized that the theoretically
predicted and in vitro confirmed SNR gain of density weighted EPI
did not uniformly translate into improved detection of global
fMRI activations in vivo. Obviously, not all areas that activated on
average in conventional Cartesian recordings (cf. Fig. 7) revealed
an enhanced activation level upon k-space density weighting.
Instead, significantly increased activation of density weighted EPI
was detected in a limited cluster of the postcentral gyrus located
behind the top four local mean activation maxima (cf. Fig. 8,
Table 1). This may be due to a variety of reasons. First of all,
spatial and temporal SNR are likely to vary across space, for
example due to inhomogeneity-induced k-space shifts [32],
physiological noise [36] or noise enhancement by parallel imaging
[27]. Second, it will be hard and require much larger samples to
demonstrate an advantage of density weighting in areas of high
activations which exhibit a strong BOLD response per se. Notably,
the cluster we detected in favor of density weighted acquisitions
does not project on the precentral motor handknob of highest
mean activation (Fig. 7) but the postcentral cortex which gets also,
yet less activated by primary sensory stimulation during contra-
lateral finger tapping (Fig. 8). In this context, it has to be stressed
that no areas of significantly increased activation were detected by
conventional Cartesian compared with density weighted EPI.
These issues require further study, larger samples and mixed-
effects analyses to be substantiated and generalized to the
population level. However, our data demonstrate the general
feasibility of fMRI by k-space density weighted EPI and indicate,
as a proof of principle, its potential benefits of boosting SNR and
the sensitivity of activation detection.
Implementation
In the presence of B0 inhomogeneities Cartesian EPI acquisi-
tions typically exhibit geometric distortions caused by a phase
accrual during the echo train [44]. Distortions arising in density
weighted EPI acquisitions additionally involve changes in the
shape of the SRF [45]. These artifacts are caused by the non-linear
dependence of the k-space position on the sampling time
introduced by the non-Cartesian k-space sampling.
These distortions can be corrected utilizing conjugate phase
based methods. In this work, a multi-frequency interpolation
method [14] based on a multi-echo reference scan [11] was used
for correction of Cartesian and density weighted reconstructions.
However, the inhomogeneity effects were rather small for
Cartesian and density weighted reconstructions because of the
short echo train used in this work.
In fMRI, the echo time TEeff of the EPI acquisition influences
the activations that are detectable [36,46,47]. As already
demonstrated, density weighting has revealed higher activation
levels even at shorter echo times than the Cartesian reference
acquisition [48]. In that study, the spatial resolution was identical
but the shape of the SRF of the density weighted and Cartesian
acquisitions was not the same. In the work presented here, both
SRF and echo time were - in addition to spatial resolution - kept
identical for density weighted and Cartesian acquisition. Thereby,
possible effects of different SRFs or echo times on the results were
excluded as confounds while at the same time a set of relatively
realistic acquisition parameters for single-subject and group-fMRI
studies is provided.
Setting the density weighted k-space sampling under the
constraint to yield an identical echo time as the Cartesian
acquisition allows for a fair comparison between the two methods.
However, the constraint results in a reduced SNR advantage
(14.0%) compared to the unconstrained case (17.6%). This
deviation from the ideal SNR matched filter and thus the
reduction in maximally achievable SNR advantage will be
considerably higher for longer echo trains.
It could be advantageous to leave the echo time unconstrained
for high resolution imaging or imaging of tissue compartments
with short T2
* or large susceptibility gradients (such as the inferior
frontal lobe adjacent to the frontal paranasal sinuses) in order to
allow for shorter echo times and thus higher achievable SNR as
well as reduced intra-voxel dephasing. Another possible applica-
tion is fMRI at higher field strengths with shorter T2
* and high
spatial image resolutions (see above). Future studies will have to
evaluate whether the increased SNR of k-space density weighted
EPI is able to compensate for decreasing T2* contrast in fMRI
with shorter than usual TEs.
GRAPPA reconstruction calibrations for both Cartesian and k-
space density weighted acquisitions were performed utilizing a
separately acquired low-resolution EPI scan. As demonstrated
earlier [9], the calibration for density weighting can also be
performed using the oversampled k-space part in an auto-
calibrating manner. In contrast to Cartesian parallel imaging, a
separate calibration scan would be redundant. Additionally, a re-
calibration could be performed anytime throughout the whole
acquisition to account for intervening effects such as subject
motion.
In the implementation presented here, geometric distortion
correction was performed on the data already filtered in phase
encoding direction and motion correction parameters were
derived from unfiltered reference images and applied on the
filtered data. This was mainly due to the different software
involved in reconstruction (MATLAB) und statistical analysis
(FSL). In typical fMRI pre-processing scenarios, the filtering is
performed as a final preprocessing step and we acknowledge that
the order of our image reconstruction and preprocessing steps can
be further optimized. For example, an iterative approach would be
conceivable to also account for movement-by-susceptibility inter-
actions while correcting for geometric distortions and motion [49].
Other Work
Recently, an implementation similar to density weighting which
uses read-out gradients with modulated amplitudes to vary the k-
space density has been presented [50]. That implementation is
very demanding in terms of the scanner hardware requiring an
additional magnetic field monitoring with field probes and
subsequent k-space trajectory correction in the post processing.
In contrast, the implementation presented here achieves the k-
space density variation by simply adjusting the phase blip gradient
moments. The implementation into existing sequence codes is very
easy and uncritical to the scanner hardware. Thus, no additional
field monitoring and correction is necessary, making it straight-
forward to implement density weighting at other scanner sites.
However, an additional SNR gain is expected when density
weighting can be applied into two k-space directions simulta-
neously.
Density weighting does not preclude but can be combined with
other acceleration techniques. As demonstrated in this work,
density weighting can, for example, be used along with parallel
imaging techniques to accelerate the imaging process. As density
weighting only changes the phase blip gradient moments, a
combination with techniques which improve temporal resolution,
such as simultaneous echo refocusing [51], blipped CAIPIRINHA
[52] or multiplexed imaging [53] as a combination of both is also
possible. Notably, density weighting imposes no restrictions on the
MTF shape but can also be used to improve the SNR without
altering the original SRF. This principle has already been
employed to the SR-FLASH sequence [4] and could also be an
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option for spin echo EPI and applications like diffusion weighted
imaging to improve SNR without compromising spatial resolution.
Conclusions
K-space density weighting has been applied successfully to echo
planar imaging (EPI) and demonstrated higher signal-to-noise
ratio (SNR) than Cartesian imaging in phantom and in vivo
experiments. Even at identical SRF and echo time, it provided
significant spatial and temporal SNR advantages over Cartesian
acquisitions. In a finger-tapping task of five subjects, a significant
boost of local fMRI activations was detected. At identical echo
times, k-space density weighting may therefore provide an
attractive alternative to standard Cartesian fMRI acquisitions.
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Die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel zeigen, dass die dichtegewichtete Bildgebung
erfolgreich auf die Multi-Echo-Sequenzen Turbo-Spin-Echo und Echoplanar-Bildgebung
u¨bertragen werden kann. Bei identischen Messparametern fu¨hrte die Dichtegewichtung im
Vergleich zur kartesischen Implementierung stets zu einer Erho¨hung des Signal-zu-Rausch-
Verha¨ltnisses. Dies deckt sich mit Ergebnissen, die bei der Anwendung von Dichtegewicht-
ung mit anderen Sequenzen erzielt wurden [2, 32, 39, 42, 43, 48, 49, 146]. Im Vergleich zu
den fru¨heren Implementierungen muss im Falle der hier untersuchten Multi-Echo-Sequenzen
der Signalabfall in Form von T2- bzw. T
∗
2 -Relaxation beru¨cksichtigt werden; die prospek-
tiv berechnete dichtegewichtete k-Raum-Trajektorie ist stets nur fu¨r eine Relaxationszeit
optimal.
Bei der Turbo-Spin-Echo-Sequenz konnte durch Dichtegewichtung das SNR im Vergleich zur
kartesischen Referenzmessung um 43 % gesteigert werden. Dieser SNR-Gewinn ermo¨glicht
es, bei der dichtegewichteten Aufnahme jeden zweiten Echozug einzusparen und ein mit
der kartesischen Referenzaufnahme identisches SNR bei nun halbierter Messzeit zu erzielen
[168]. Fu¨r beide Implementierungen wurde dabei ein Reverse Centric-Aufnahmeschema bei
gleichzeitiger Kaiser-Filterung zur Gibbs-Artefaktunterdru¨ckung gewa¨hlt.
In der Echoplanar-Bildgebung konnte das SNR im Vergleich zur kartesischen Bildgebung
um 14 % gesteigert werden. Mit Fokus auf die funktionelle MR-Bildgebung (fMRI) wurde
dazu ein kurzer Echozug gewa¨hlt und die Echozeit fu¨r kartesische und dichtegewichte-
te Aufnahmen identisch gehalten. Bei der fMRI ist das temporale SNR (tSNR) fu¨r die
Qualita¨tsbeurteilung entscheidend. Aufgrund physiologischer Effekte steigt es in den mei-
sten Fa¨llen weniger als linear mit dem SNR [145]. Entsprechend fiel der durchschnittliche
tSNR-Gewinn in der in Kapitel 6 pra¨sentierten Gruppenstudie mit 5,5 % bzw. 8,6 % in
einer Ruhe-Messung geringer aus. Dennoch konnte schon mit diesem tSNR-Gewinn eine
signifikant gesteigerte Detektion von aktivierten Arealen nachgewiesen werden.
Im Unterschied zu anderen Sequenzen, bei denen zwischen zwei Phasenkodierschritten kein
Signalabfall stattfindet [39, 42, 43] oder ein unabha¨ngig von der Relaxationszeit linearer
Signalanstieg angenommen werden kann [49], findet bei den hier untersuchten Sequenzen
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zwischen den Phasenkodierschritten ein exponentieller Signalabfall mit der Relaxationszeit
T2 bzw. T
∗
2 statt. Es muss somit im Vorfeld eine Anpassung des dichtegewichteten Abtast-
schemas auf eine bestimmte Relaxationszeit erfolgen. In dieser Arbeit wurde sowohl bei
EPI als auch bei TSE sichergestellt, dass die ra¨umliche Antwortfunktion bei dieser Re-
laxationszeit fu¨r kartesische und dichtegewichtete Aufnahmen eine identische Breite und
Form aufwies. Bei Abweichungen von dieser Relaxationszeit kann es jedoch zu A¨nderungen
sowohl bei der Form der SRF also auch beim SNR und Kontrastverhalten kommen. Dies
kann bei TSE und EPI gleichermaßen auftreten und wird in Kapitel 7.3 diskutiert.
Wie auch bei der kartesischen Bildgebung ergibt sich bei der Rekonstruktion von dichte-
gewichteten EPI-Aufnahmen gegenu¨ber TSE-Aufnahmen ein erho¨hter Rekonstruktionsauf-
wand (vgl. Kapitel 2.5). Ghosting- und Ramp-Sampling-Korrektur ko¨nnen dabei analog zur
Korrektur bei kartesischen Aufnahmen ausgefu¨hrt werden, da die verursachenden Einflu¨sse
unabha¨ngig von der Phasenkodierung auftreten. Unterschiede treten jedoch bei der Kor-
rektur von B0-Inhomogenita¨tseffekten auf. Durch B0-Inhomogenita¨ten hervorgerufene geo-
metrische Artefakte a¨ußern sich bei der kartesischen Bildgebung durch Pixel-Verschiebung
und daher durch gestauchte und gestreckte Bereiche im Bild (vgl. Kapitel 2.5.3). Bei der
dichtegewichteten Aufnahme hingegen treten durch die nicht-lineare Beziehung zwischen
Aufnahmezeit und k-Raum-Position SRF-Vera¨nderungen auf, die sich in sta¨rkeren Bildfeh-
lern manifestieren (vgl. Kapitel 4).
Diese Bildfehler konnten mit dem Multifrequency-Interpolation Conjugate Phase-Verfahren
erfolgreich korrigiert werden [96, 172]. Dieses Verfahren erforderte bisher die zeitaufwendige
Aufnahme einer Fieldmap. Im Rahmen dieser Arbeit konnte mit PREFICS ein Verfahren
entwickelt werden, mit dem die erforderliche Aufnahmedauer stark reduziert werden kann
[172]. Grundidee ist es hierbei, nach der Methode von Xiang et al. [160] eine Verschie-
bungskarte aus der Phasendifferenz zweier unterschiedlich phasenkodierter sehr schneller
EPI-Aufnahmen zu erstellen und diese Karte im verzerrten EPI-Raum durch die Anwen-
dung auf sich selbst in den unverzerrten Gradienten-Echo-Raum zu u¨berfu¨hren, so dass sie
als Fieldmap fungieren kann (vgl. Kapitel 4).
Die einfache Grundidee sto¨ßt in der praktischen Durchfu¨hrung jedoch auf einige Schwierig-
keiten. Im Gegensatz zu anderen langsameren Methoden erfolgt die Fieldmap-Erstellung
nicht anhand eines Fits durch mehrere Aufnahmen [133], sondern durch Bildung der Pha-
sendifferenz zweier Aufnahmen. Um Rauscheinflu¨sse gering zu halten, sollte dazu zum einen
eine phasenerhaltende Kombination der Einzelspulen erfolgen [151], zum anderen ko¨nnen
Filterstrategien angewendet werden, um die Glattheit der Phasenkarte zu verbessern [144,
160].
Die wesentliche Schwierigkeit bei der Erstellung aus lediglich zwei Datensa¨tzen wird jedoch
durch Atemeffekte verursacht. Atembewegung und Vera¨nderung der Sauerstoffkonzentrati-
on der Lunge fu¨hren zu einer Vera¨nderung der magnetischen Suszeptibilita¨t. Diese wirkt sich
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auf die Bildphase der beiden Einzelbildaufnahmen aus. Wie in der in Kapitel 5 beschriebe-
nen Studie gezeigt, liegen dadurch bei der Phasendifferenzbildung entstehende Fehler unter
Umsta¨nden in der Gro¨ßenordnung der eigentlichen Fieldmap-Werte und ko¨nnen damit die
Fieldmap unbrauchbar machen. In der existierenden Literatur, in welcher nach der Metho-
de von Xiang et al. [160] aus Phasendifferenzen erzeugte Verschiebungskarten zum Einsatz
kommen [29, 89–91, 132, 144, 160], wurde der Einfluss von Atmung bisher nicht untersucht.
In der Studie wurde festgestellt, dass die auftretenden Fehler stark minimiert werden ko¨n-
nen, wenn die Fieldmap-Aufnahme unter Atemstopp erfolgt. Dies sollte angesichts der sehr
kurzen Aufnahmedauer von typischerweise unter 5 Sekunden in den meisten Fa¨llen mo¨glich
sein. Alternativ bietet sich eine Mittelung u¨ber mehrere Aufnahmezyklen an.
Erste Versuche einer Phasenkorrektur mithilfe von Navigatorinformationen [115, 116] er-
weisen sich ebenfalls als erfolgversprechend. Diese Methode kann auch eingesetzt werden,
um Phasendrifts in langen EPI-Zeitserien zu korrigieren, was insbesondere bei der dichte-
gewichteten Bildgebung zu einer verbesserten Korrektur fu¨hren kann (vgl. Abschnitt 7.6).
In den Kapiteln 3 bis 6 finden sich Diskussionsteile zu den jeweiligen Originalarbeiten. Zu-
sa¨tzlich werden in den folgenden Kapitel u¨bergreifende Aspekte diskutiert und zuku¨nftige
Anknu¨pfungspunkte benannt. Insbesondere werden erste Ergebnisse fu¨r die gerade ange-
sprochene Phasenkorrekturmethode vorgestellt. Diese fu¨hrt gerade bei dichtegewichteter
EPI-Bildgebung zu einer spu¨rbaren Verbesserung der Ergebnisse und kommt deswegen fu¨r
eine Kombination mit den in den Kapiteln 4 bis 6 verwendeten Methoden in Betracht.
7.2. Implementierung
7.2.1. Berechnung
Fu¨r die Berechnung der k-Raum-Absta¨nde in den vorangegangenen Kapiteln kam der in
Kapitel 2.4.2 vorgestellte Algorithmus zum Einsatz, welcher in der Lage ist, sehr schnell eine
passende Dichteverteilung zu ermitteln. Um Rauschversta¨rkung durch parallele Bildgebung
bzw. die Entstehung von Einfaltungsartefakten zu vermeiden, findet in den meisten Fa¨llen
eine Begrenzung der maximalen k-Raum-Absta¨nde ∆kmax statt (vgl. Kapitel 2.4).
Eine U¨berschreitung von ∆kmax hat im Algorithmus jedoch nur Auswirkungen auf die
Berechnung der nachfolgenden k-Raum-Punkte, wa¨hrend eine globale Abweichung von der
nach Gleichung (2.28) idealen Dichteverteilung durch nachtra¨gliche A¨nderung des SNR
Matched Filters ausgeglichen wird (vgl. Gl. (2.35)). Dies liefert unter Umsta¨nden nicht die
SNR-effizienteste Lo¨sung, da eine Abweichung vom Matched Filter-Verlauf mo¨glicherweise
ho¨here SNR-Einbußen als eine globale A¨nderung der Dichteverteilung nach sich ziehen kann.
Zudem kann mit dem Algorithmus eine Implementierung von Randbedingungen nur unter
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Umwegen erfolgen. In Kapitel 6 wurde etwa zum Einhalten einer vorgegebenen Echozeit die
Dichteverteilung fu¨r die linke und rechte k-Raum-Ha¨lfte getrennt berechnet. So gewonnene
Verteilungen weichen ebenfalls vom optimal erzielbaren SNR ab.
Wie ku¨rzlich in Kooperation mit dem Institut fu¨r Mathematik Wu¨rzburg im Rahmen ei-
ner Bachelor-Arbeit [134] untersucht wurde, lassen sich durch Berechnung der k-Raum-
Verteilung mit Gradientenverfahren [38, 66] und stochastische Optimierungsverfahren [79]
verbesserte Ergebnisse erzielen. Da es sich um iterative Verfahren handelt, bewegt sich der
Berechnungszeitraum je nach Problemstellung im Bereich von wenigen Sekunden bis Mi-
nuten [134]. In Abb. 7.1 sind die Filterfunktionen dargestellt, die sich mit der bisherigen
Methode (vgl. Kapitel 2.4.2) und mit einem ku¨rzlich implementierten Gradientenverfahren
fu¨r die in Kapitel 6 verwendeten Messparameter mit vorgegebener Echozeit ergeben. Die
globale Optimierung mit dem Gradientenverfahren erlaubt eine wesentlich bessere Wieder-
gabe des SNR Matched Filter-Verlaufs (2.30) und damit im gegebenen Fall eine signifikante
Steigerung des SNR-Gewinns der dichtegewichteten gegenu¨ber der kartesischen Aufnahme
von 14,0 % auf 18,1 %.
Da die Berechnung einer dichtegewichteten Trajektorie in der Regel einmalig erfolgt, stellt
die im Vergleich zum bisherigen Algorithmus gestiegene Rechendauer kein wesentliches
Hindernis fu¨r den zuku¨nftigen Einsatz von iterativen Verfahren dar. Die Vorgabe einer
festen Echozeit kann in zuku¨nftigen Projekten den Vergleich mit etablierten kartesischen
Aufnahmeschemata, beispielsweise bei der MR-Cholangiopankreatikographie (MRCP) [87]
oder fMRI-Experimenten erleichtern und gleichzeitig maximales SNR sicherstellen.
Abb. 7.1.: Der mit dem Frank-Wolfe-Algorithmus (rot) berechnete Filterverlauf fu¨r die in
Kapitel 6 verwendeten Messparameter erfu¨llt die SNR Matched Filter-Bedingung
(2.30) wesentlich besser als der mit der konventionellen Methode (schwarz) be-
rechnete und ermo¨glicht damit eine signifikante Steigerung des dichtegewichteten
SNR-Vorteils von 14,0 % auf 18,1 % [134].
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7.2.2. Rekonstruktion
Gegenu¨ber der kartesischen parallelen Bildgebung ist der Zeitaufwand der dichtegewichte-
ten Rekonstruktion mittels PLANED imaging [39] stark erho¨ht. Da die kartesische paral-
lele Bildgebung typischerweise regelma¨ßig unterabgetastet erfolgt, muss lediglich ein Satz
an GRAPPA-Gewichtungsfaktoren ermittelt werden (vgl. Abb. 2.9). Im Gegensatz dazu
muss bei der unregelma¨ßig abgetasteten dichtegewichteten Bildgebung fu¨r jede k-Raum-
Abstandsbeziehung eine Neukalibration erfolgen (vgl. Abb. 2.16). Im ungu¨nstigsten Fall
mu¨ssen also bei N Phasenkodierschritten auch N Kalibrationen erfolgen, was mit einer
entsprechenden Vervielfachung der Rekonstruktionszeit einhergeht (vgl. Kapitel 2.4.3).
Die Rekonstruktionszeit ließe sich unter anderem dadurch reduzieren, dass man bei der
Berechung der Dichteverteilung fu¨r k-Raum-Absta¨nde nur ganzzahlig vielfache Werte eines
kleinsten Wertes ∆kmin zula¨sst und somit die Zahl der gleichen Abstandsbeziehungen in der
Dichteverteilung erho¨ht. Da dieser Ansatz eine Anna¨herung an die Akquisitionsgewichtung
(vgl. Kapitel 2.4) darstellt, geht er mit einer Filteranpassung und damit je nach Wahl von
∆kmin mit einer mehr oder minder großen SNR-Verringerung einher [134, 168].
Die Kalibration der einzelnen GRAPPA-Gewichtungsfaktoren kann jedoch auch parallel
erfolgen. Durch Parallelisierung auf mehreren Prozessor-Kernen konnte in dieser Arbeit be-
reits eine signifikante Reduktion der Rekonstruktionszeit erzielt werden. Dabei skaliert die
erzielbare Beschleunigung jedoch wegen nicht-parallelisierbarer Anteile stets weniger als li-
near mit der Anzahl der Prozessorkerne [57]. Weitere Beschleunigung verspricht in Zukunft
die Verwendung von GPUs (engl. Graphics Processing Units, auf deutsch Grafikprozessor-
einheiten) zur Bildrekonstruktion [135].
Wa¨hrend durch den Einsatz von Dichtegewichtung der Rekonstruktionsaufwand steigt, ist
bei der Aufnahme der Autokalibrationsdaten (ACS) oftmals eine Zeiteinsparung mo¨glich.
Bei regelma¨ßig unterabgetasteten kartesischen Daten mu¨ssen die Autokalibrationsdaten in
der Regel zusa¨tzlich aufgenommen werden. Bei Dichtegewichtung ist hingegen eine Kali-
bration im u¨berabgetasteten k-Raum-Bereich (∆k < ∆kNyquist) mo¨glich, sofern dieser eine
ausreichende Breite aufweist. Dies stellt insbesondere bei Anwendungen mit kurzen Re-
laxationszeiten einen Vorteil dar. Zudem ergibt sich bei dynamischen Aufnahmen (z.B.
bei fMRI) durch das Vorhandensein eines Kalibrationsbereichs in jedem Zeitschritt die
Mo¨glichkeit der Nachkalibration, falls beispielsweise Bewegungen innerhalb der Zeitserie
aufgetreten sind.
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7.3. Abbildungs- und Kontrastverhalten
Multi-Echo-Sequenzen weisen im Vergleich zu den korrespondierenden Sequenzen mit nur
einer Echo-Aufnahme nach dem Anregungspuls (vgl. Kapitel 2.2) grundsa¨tzlich ein ande-
res Kontrast- und Abbildungsverhalten auf [22, 23, 33]. Die Ursache liegt dabei wie in
Abschnitt 2.3.2 beschrieben in der relaxationsbedingt unterschiedlichen Signalgewichtung
einzelner k-Raum-Zeilen und daraus resultierenden unterschiedlichen SRFs (vgl. Figure 2
in Kapitel 3). Die Signalgewichtung ha¨ngt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Neben dem
Einfluss nachtra¨glicher Filterung sind Sequenzparameter wie Repetitionszeit TR, Echozeit
TE, Echoabstand ES, Turbofaktor sowie Signal-Reordering entscheidend. Zudem unter-
scheiden sich Abbildungseigenschaften abha¨ngig von den Geweberelaxationszeiten T1, T2
und T ∗2 .
Im Vergleich zur kartesischen Aufnahme sind bei dichtegewichteten Sequenzen die k-Raum-
Absta¨nde in Phasenkodierrichtung nicht mehr a¨quidistant. Dadurch kann bei ansonsten
identischen Sequenzparametern ebenfalls ein im Vergleich zur kartesischen Aufnahme ver-
a¨nderter Kontrast und unterschiedliches Abbildungsverhalten fu¨r unterschiedliche Gewebe-
typen auftreten.
Mit den im Kapitel 3 fu¨r die TSE gewa¨hlten Sequenzparametern war eine A¨nderung des
Abbildungsverhaltens unterschiedlicher Gewebe zwischen kartesischer und dichtegewichte-
ter Bildgebung kaum zu beobachten. Gleiches galt fu¨r die in Kapitel 6 fu¨r die EPI-Sequenz
gewa¨hlten Parameter.
Hierfu¨r sind zwei Gru¨nde entscheidend. Zum einen wurde in den gewa¨hlten Implementie-
rungen die Echozeit fu¨r dichtegewichtete und kartesische Aufnahmen identisch gewa¨hlt. Die
wenigen k-Raum-Linien im zentralen Bereich, welche den gro¨ßten Einfluss auf die Gesamtin-
tensita¨t des Bildes haben, weisen dadurch ein a¨hnliches Relaxationsprofil auf (vgl. Figure 1
in Kapitel 3 und Figure 1 in Kapitel 6), was zu einem sehr a¨hnlichen Helligkeitseindruck der
Bilder fu¨hrt. Zum anderen haben, abgesehen von Liquor, die T2- und T
∗
2 -Relaxationszeiten
der Gewebe im Gehirn a¨hnliche Werte (vgl. Tabelle 2.1). Erfolgt also eine Optimierung der
Dichtegewichtung auf eine Relaxationszeit eines dieser Gewebetypen, wird die Abweichung
der SRF eines Gewebes mit a¨hnlicher Relaxationszeit schwach ausfallen und deshalb zwi-
schen kartesischer und dichtegewichteter Aufnahme kein sichtbarer Unterschied zu Tage
treten. Bei der TSE-Aufnahme kann lediglich im Liquor mit einem leicht versta¨rkten Blur-
ring gerechnet werden (vgl. Figure 4 in Kapitel 3). Dort ist die Relaxationszeit im Vergleich
zu weißer und grauer Substanz stark erho¨ht (vgl. Tabelle 2.1).
Eine Relaxationszeit-Abweichung hat zusa¨tzlich Auswirkungen auf den SNR-Vorteil von
Dichtegewichtung gegenu¨ber kartesischer Bildgebung (vgl. Figure 3 in Kapitel 3). Durch
den unterschiedlichen Filtereinfluss bei abweichenden Relaxationszeiten auf die MTF (vgl.
Figure 2 in Kapitel 3) ergeben sich Einflu¨sse auf das SNR (vgl. Methodenteil von Kapitel
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3). Fu¨r das bei TSE untersuchte Reverse Centric-Aufnahmeschema waren Relaxationszeit-
abha¨ngige SNR-Unterschiede feststellbar (vgl. Figure 5 in Kapitel 3). Fu¨r die in Kapitel 6
verwendeten EPI-Sequenzparameter war nur eine schwache Variation feststellbar. Dies ist
vor allem durch den sehr kurzen EPI-Echozug bedingt, wa¨hrend dem fu¨r die meisten im
Gehirn vorkommenden Gewebe nur ein geringer T ∗2 -Abfall stattfindet.
Mit der Relaxationsabha¨ngigkeit des SNR geht auch eine Relaxationsabha¨ngigkeit des
Kontrast-zu-Rausch-Verha¨ltnisses (engl. Contrast to noise ratio, CNR) einher, welches sich
aus der Ableitung des SNR nach T2 bzw. T
∗
2 ergibt. Bei ausreichendem SNR ist das CNR
das fu¨r die Diagnostik relevante Merkmal, weil nur bei einem guten Gewebekontrast mo¨g-
liche La¨sionen erkennbar werden. Abb. 7.2 zeigt den simulierten Verlauf des Kontrast-
zu-Rausch-Verha¨ltnisses fu¨r Gewebe mit T2 = 80 ms in Abha¨ngigkeit von Echozeit und
Gro¨ße des abgebildeten Objekts mit ansonsten wie in Kapitel 3 gewa¨hlten Sequenzpara-
metern fu¨r dichtegewichtete und kartesische TSE-Aufnahmen. Bei kurzen Echozeiten und
sehr kleinen Strukturgro¨ßen kann mit den dort gewa¨hlten Sequenzparametern bei Dich-
tegewichtung eine leichte CNR-Verminderung beobachtet werden, wa¨hrend bei Objekt-
gro¨ßen ab 3 Pixeln schon bei kurzen Echozeiten ein CNR-Vorteil besteht. Mit steigender
Echozeit findet eine Verschiebung des CNR-Vorteils hin zur Dichtegewichtung statt. Der
geringe CNR-Verlust fu¨r sehr kleine Objektgro¨ßen ko¨nnte zu einer leicht verschlechterten
Detektierbarkeit kleinster La¨sionen fu¨hren. Der Fokus der dichtegewichteten Abtastung lag
im Fall von Kapitel 3 in der im Vergleich zur kartesischen Abtastung bei gleichwertiger
Gibbs-Artefakt-Unterdru¨ckung mo¨glichen Messzeitreduktion, es erfolgte also keine expli-
zite CNR-Optimierung. Diese kann jedoch durch vera¨nderte Wahl der Nebenbedingungen
erreicht werden. So fu¨hrt beispielsweise eine Verkleinerung des maximal erlaubten k-Raum-
Abstands ∆kmax zu einer CNR-Steigerung, bei gleichzeitiger Abnahme des SNR-Vorteils.
Eine gleichzeitige Steigerung von CNR und SNR ist auch durch die A¨nderung der Ziel-
MTF mo¨glich. So besteht z.B. fu¨r eine Hanning-Funktion bei Dichtegewichtung schon fu¨r
Objektgro¨ßen ab einem Voxel ein CNR-Vorteil gegenu¨ber der Filterung im kartesischen
Fall.
Im Falle der fu¨r die EPI-Bildgebung in Kapitel 6 berechneten dichtegewichteten Trajektorie
transformiert sich der SNR-Gewinn durch Dichtegewichtung fast vollsta¨ndig auch in einen
CNR-Gewinn. Dies ist zum einen darauf zuru¨ckzufu¨hren, dass sich gewu¨nschte MTF und
Signalverlauf hier weniger stark unterscheiden als im Falle der TSE-Bildgebung in Kapitel
3, wo sich Ziel-MTF und Signalverlauf entgegenstanden. Zum anderen ergeben sich fu¨r
die k-Raum-Verteilung aufgrund der Randbedingungen (feste Echozeit TE und geringer
maximaler k-Raum-Abstand ∆k < 1, 5 ·∆kNyquist) weniger starke Variationsmo¨glichkeiten
bei der dichtegewichteten k-Raum-Verteilung.
Generell treten Kontrastvariationen stets auf, wenn A¨nderungen an der Modulationstrans-
ferfunktion erfolgen (vgl. Kapitel 2.3.2). So zeigt die Turbo-Spin-Echo-Sequenz durch die
mit der T2-Relaxation einhergehende Variation des Signalverlaufs ein im Vergleich zur Spin-
100 7. Diskussion
Abb. 7.2.: Simulation des CNR fu¨r verschiedene Objektgro¨ßen in Abha¨ngigkeit der Echozeit
fu¨r kartesische und dichtegewichtete TSE-Bildgebung. Die CNR-Werte ergeben sich
durch Ableitung der gema¨ß des Methodenteils in Kapitel 3 fu¨r die verschiedenen
Konfigurationen ermittelten SNR-Werte nach der T2-Zeit.
Echo-Sequenz unterschiedliches Kontrastverhalten [59]. Vielfa¨ltige Kontrastvariatonen ko¨n-
nen auch bei Flipwinkela¨nderungen innerhalb von TSE-Sequenzen, z.B. bei Hyperecho-
und TRAPS-Sequenzen, auftreten [58, 60–62, 157]. Wenn erforderlich, kann wie bei diesen
beiden Verfahren ein Ausgleich von sichtbaren globalen Kontrastunterschieden zwischen
kartesischen und dichtegewichteten Aufnahmen durch Anpassung der Messparameter der
dichtegewichteten Sequenz erfolgen (vgl. Abb. 7.3).
Im Gegensatz zu Dichtegewichtung bei Einfach-Echo-Sequenzen [39, 43] sind also bei Multi-
Echo-Sequenzen die Relaxationszeit-Abha¨ngigkeiten von SRF, SNR und CNR zu beachten.
Eine ungu¨nstige Wahl der Messparameter oder der zur Berechnung der dichtegewichteten
k-Raum-Verteilung angenommenen T2- btw. T
∗
2 -Zeit kann zu unerwu¨nschten Effekten fu¨h-
ren. Zu Demonstrationszwecken ist in Abb. 7.4 eine Aufnahme mit im Vergleich zur Figure
4 in Kapitel 3 doppelter Echozeit dargestellt. Hier ist bei der dichtegewichteten Sequenz ein
Blurring bei der Liquor-Darstellung zu beobachten. Tatsa¨chlich ist die Wahl dieser Echo-
zeit unrealistisch, da die dichtegewichtete Verteilung mit T2 = 80 ms auf weiße Substanz
optimiert wurde, deren Signal bei der hier gewa¨hlten langen Echozeit schon signifikant
relaxiert ist. Jedoch demonstriert diese Darstellung mo¨gliche Effekte, die bei ungu¨nstiger
Parameter-Abstimmung auftreten ko¨nnen.
Bei dichtegewichteten Multi-Echo-Sequenzen hat also die realistische Wahl der Messpara-
meter einen zusa¨tzlichen Einfluss auf die Bildqualita¨t. In den in dieser Arbeit vorgestell-
ten Ergebnissen ergaben sich aufgrund identischer Echozeiten und realistisch gewa¨hlter
Parameter keine negativen Einflu¨sse. Allerdings wurde demonstriert, dass ungu¨nstige Pa-
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(a) dichtegewichtet, TE=90 ms (b) kartesisch, TE=90 ms (c) dichtegewichtet, TE=120
ms
Abb. 7.3.: Kontrast-Vergleich von in-vivo-Aufnahmen mit einer Echozeit von 90 bzw. 120 ms
fu¨r dichtegewichtete und kartesische Aufnahmeschemata
rameterwahl die durch Dichtegewichtung gewonnene SNR-Verbesserung durch Artefakte
beeintra¨chtigen kann (vgl. Abb. 7.4).
Insgesamt ist die Anwendung von Dichtegewichtung zur SNR-Verbesserung bei schnellen
Bildgebungssequenzen zum einen dann erfolgversprechend, wenn die Relaxationszeiten der
darzustellenden Gewebe relativ a¨hnlich sind, z.B. im Gehirn. Zum anderen dann, wenn
Gewebe mit einer bestimmten Relaxationszeit besonders betont werden soll, wie bei der
MR-Cholangiopankreatikographie (MRCP) [87].
Abgesehen von der SNR-Verbesserung ergeben sich fu¨r die Dichtegewichtung durch die
Wahlmo¨glichkeit einer beliebigen SRF auch weitere Anwendungsmo¨glichkeiten. So ko¨nnte
beispielsweise eine gezielte Auflo¨sungsverbesserung durch die Kompensation von starkem
Signalabfall herbeigefu¨hrt werden [177], was beispielsweise bei der MRCP fu¨r eine verbes-
serte Darstellung feiner Gangstrukturen genutzt werden ko¨nnte. Zur besseren Sichtbarma-
chung von Kanten in trabekula¨ren Knochenstrukturen ist eine gezielte Versta¨rkung der
SRF-Nebenmaxima denkbar.
7.4. Vera¨nderung der Echozeit
In den vorgestellten Fa¨llen wurde die Echozeit bei kartesischer und dichtegewichteter Bild-
gebung zwecks besserer Vergleichbarkeit konstant gehalten. Gema¨ß Gleichung (2.28) ver-
bleibt bei Vorgabe einer SRF/MTF und der SNR Matched Filter-Bedingung (2.30) fk ∝ Sk
die k-Raum-Dichte ρk als freier Parameter. Im Falle von Aufnahmeschemata wie in Kapitel
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(a) kartesisch, TE=90 ms (b) dichtegewichtet, TE=90 ms
(c) kartesisch, TE=180 ms (d) dichtegewichtet, TE=180 ms
Abb. 7.4.: Vergleich von in-vivo-Aufnahmen mit einer Echozeit von 90 bzw. 180 ms fu¨r dichte-
gewichtete und kartesische Aufnahmeschemata. Bei langer Echozeit ist bei der dich-
tegewichteten Aufnahme eine merkliche Liquor-Aussschmierung in Phasenkodier-
richtung (links-rechts) sichtbar. Die zusa¨tzlich auftretenden hochfrequenten Einfal-
tungen in den Bildern sind im gezeigten Fall auf Probandenbewegung wa¨hrend der
Aufnahme zuru¨ckzufu¨hren.
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6, also mit linearer k-Raum-Abtastung von −kmax bis +kmax, kann dies durch vera¨nderte
k-Raum-Absta¨nde ∆k dazu fu¨hren, dass das k-Raum-Zentrum im Vergleich zu einer karte-
sischen Aufnahme zu einer anderen Echozeit TE erreicht wird. Wa¨hrend durch Einhaltung
der SNR Matched Filter-Bedingung ein optimales SNR erzielt wird, ist eine gea¨nderte
Echozeit jedoch nicht immer gewu¨nscht.
Bei der im vorigen Kapitel angesprochenen MRCP wird ein Kontrast zwischen gestauten
Gallenwege mit langer T2-Relaxationszeit und dem u¨brigen Gewebe mit kurzer Relaxa-
tionzeit dadurch erreicht, dass bei einer lange gewa¨hlten Echozeit TE das Signal aus dem
u¨brigen Gewebe bereits weitgehend zerfallen ist. Durch große k-Raum-Absta¨nde zu Beginn
der dichtegewichteten Aufnahme kann es jedoch zu einer Echozeitverku¨rzung kommen. An-
dererseits la¨sst sich durch die in Kapitel 7.2.1 genannten Verfahren als Randbedingung
das k-Raum-Zentrum auf eine vorgegebene Echozeit fixieren. Die Auswirkungen auf die
dichtegewichtete k-Raum-Trajektorie sind beispielhaft in Abb. 7.5 fu¨r eine TSE-Sequenz
dargestellt. Mit der Vorgabe einer im Vergleich zur kartesischen Aufnahme unvera¨nderten
MTF la¨sst sich im gezeigten Fall durch das Matched Filter-Theorem ein um knapp 18 %
gesteigertes SNR erreichen. Allerdings reduziert sich die Echozeit signifikant, was den Kon-
trast nachteilig beeinflussen kann. Wird die Echozeit durch eine Randbedingung fixiert,
kann die Matched Filter-Bedingung nur noch stellenweise erfu¨llt werden, weswegen sich
hier der SNR-Gewinn auf 5 % reduziert.
Abb. 7.5: Verlauf der mit einem stocha-
stischen Optimierungsverfahren
(vgl. Kapitel 7.2.1) berechneten
dichtegewichteten k-Raum-
Trajektorie in Abha¨ngigkeit vom
Echozeitpunkt mit und ohne
Fixierung der Echozeit mit auf
MRCP optimierten Parametern
(Single-Shot TSE, 256 Pha-
senkodierschritte, T2,opt = 700
ms). Daraus resultiert mit
TE-Fixierung eine Echozeit
TEfixiert = 735 ms, ohne Fixie-
rung TEfrei = 459 ms.
In der Echoplanar-Bildgebung fu¨hrt eine Reduktion der Echozeit in der Regel zu einer
Abnahme des BOLD-Kontrastes [21, 80, 84, 142], jedoch kann es auch vorteilhafte Auswir-
kungen geben [170]. Bei der Neurobildgebung kommt es im Bereich der Nasennebenho¨hlen
durch starke Inhomogenita¨ten zu Signalauslo¨schungen, die mit steigender Echozeit zuneh-
men (siehe Kapitel 7.5.3) und insbesondere fMRI-Untersuchungen der betroffenen Areale
erschweren [80, 142]. Abb. 7.6 zeigt eine kartesische und eine dichtegewichtete Aufnah-
me einer von Auslo¨schungen betroffenen Schicht. Schon eine relativ moderate Verku¨rzung
der Echozeit durch die dichtegewichtete Trajektorie fu¨hrt zu einer sichtbaren Verminde-
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rung der Signalauslo¨schungen, bei gleichzeitig identischer ra¨umlicher Auflo¨sung im Ver-
gleich zur kartesischen Aufnahme. Eine Verku¨rzung der Echozeit ko¨nnte hier prinzipiell
auch mit Partial Fourier-Techniken erfolgen, deren Verwendung jedoch gerade bei starken
B0-Inhomogenita¨ten problematisch sein kann [18, 175]. Zudem weist eine dichtegewichtete
Aufnahme durch die SNR-optimierte Filterung ein ho¨heres SNR auf [170].
Zuku¨nftige Untersuchungen mu¨ssen kla¨ren, unter welchen Umsta¨nden die durch ku¨rze-
re Echozeit verminderte Signalauslo¨schung oder der mo¨glicherweise ebenfalls verminderte
BOLD-Kontrast u¨berwiegt [21, 80, 84, 142]. Gleiches gilt fu¨r auf MRCP optimierte dich-
tegewichtete Abtastschemata. Hier muss sich zeigen, ob der erzielte SNR-Vorteil, oder ein
durch Echozeitverku¨rzung verminderter Gewebekontrast, sta¨rkere Auswirkungen haben.
(a) EPI kartesisch (b) EPI dichtegewichtet (c) Gradienten-Echo, kurze TE
Abb. 7.6.: (a) Kartesische (TE = 34 ms) und (b) dichtegewichtete EPI-Aufnahme (TE = 29
ms) sowie zum Vergleich der Anatomie eine (c) Gradienten-Echo-Aufnahme mit
kurzer Echozeit (TE = 4 ms) einer fu¨r Dephasierung anfa¨lligen Schicht. Schon
durch eine relativ moderate Verschiebung des k-Raum-Zentrums der dichtegewich-




Wegen fehlender Refokussierungspulse wa¨hrend des Echozugs (vgl. Kapitel 2.2.1) sind EPI-
Sequenzen im Gegensatz zu TSE-Sequenzen generell anfa¨llig gegenu¨ber B0-Inhomogenita¨-
ten. Wie in Gleichung (2.47) in Abschnitt 2.5.3 beschrieben, fu¨hren solche Inhomogenita¨ten
zu einer lokalen A¨nderung der SRF.
Eine Phasenakkumulation durch Inhomogenita¨ten bei der kartesischen Bildgebung fu¨hrt
aufgrund der Linearita¨t zwischen Echo-Abtastzeit und k-Raum-Position gema¨ß dem Fourier-
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Shift-Theorem zur Verschiebung einzelner Voxel. Dadurch kommt es zu komprimierten oder
gestreckten Bereichen im Bild. Bei der Dichtegewichtung ist der lineare Zusammenhang
zwischen Echo-Abtastzeit und k-Raum-Position nicht gegeben, weshalb Inhomogenita¨ten
hier zu einer Vera¨nderung der SRF-Gestalt, insbesondere zur Entstehung zusa¨tzlicher Ne-
benmaxima, fu¨hren (vgl. Kapitel 4). Demzufolge sind die Auswirkungen auf das Bild hier
komplexer. Es kann zu einem U¨berfalten benachbarter Bereiche kommen.
Korrekturmethoden fu¨r kartesische EPI fu¨hren meistens eine Verschiebung von Pixeln
durch [76, 125, 160, 164]. Die bei dichtegewichteter EPI auftretenden U¨berfaltungen ko¨n-
nen mit diesen Methoden jedoch nicht korrigiert werden. A¨hnliche Beobachtungen wurden
bereits bei Spiral- [96] und PROPELLER-EPI-Sequenzen [82] gemacht. Dort fu¨hrten Off-
Resonanzen zu Verschmierungseffekten im Bild. Wie bei jenen Sequenzen, konnten die bei
dichtegewichteter Echoplanar-Bildgebung auftretenden Artefakte durch Conjugate Phase-
Methoden [94–96, 103, 104] korrigiert werden. Durch Demodulation der durch Inhomogeni-
ta¨ten entstehenden Phasenentwicklung direkt im k-Raum konnten die korrespondierenden
nicht-linearen Effekte im Bildraum ru¨ckga¨ngig gemacht werden.
Die Phasenentwicklung muss dabei aus einer separat aufgenommenen Fieldmap-Messung
ermittelt werden. Aus einer Multi-Echo-Referenzaufnahme (vgl. Kapitel 2.5.3) kann eine
sehr pra¨zise Fieldmap gewonnen werden, welche eine artefaktfreie Rekonstruktion der dich-
tegewichteten EPI-Daten ermo¨glicht. Die erforderliche Aufnahmedauer bewegt sich aber je
nach gewu¨nschter Auflo¨sung mit mehreren Minuten bereits im Bereich der eigentlichen Mes-
sung (z.B. bei Diffusions- oder fMRI-Aufnahmen). Dadurch kann diese Technik außerhalb
der Neuro-Bildgebung kaum zur Anwendung kommen. Zudem kann sich die tatsa¨chliche
Inhomogenita¨tsverteilung in der langen Zeitspanne zwischen Aufnahme von Kalibrations-
und Untersuchungsdaten bereits gea¨ndert haben, z.B. durch Gradientenerwa¨rmung [36],
Patientenbewegung [93] oder durch a¨ußere Einflu¨sse auf das Feld [30].
7.5.2. PREFICS
Mit PREFICS [172] konnte jedoch ein Verfahren entwickelt werden, mit dem es erstmals
mo¨glich ist, eine Fieldmap innerhalb ku¨rzester Zeit zu erstellen. Dazu wurde eine mit der
PLACE-Methode [160] aus zwei aufeinanderfolgenden EPI-Aufnahmen gewonnene Ver-
schiebungskarte genutzt, welche im verzerrten EPI-Koordinatensystem vorliegt und des-
wegen normalerweise nur zur Korrektur mittels Pixel-Verschiebung genutzt werden kann
(vgl. Abschnitt 2.5.3). Durch Anwendung der Karte auf sich selbst und Vorzeicheninversion
wird aber eine Nutzung als Fieldmap in unverzerrten Koordinaten mo¨glich (siehe Kapitel
4).
Die PREFICS-Methode ero¨ffnet vielfa¨ltige neue Einsatzmo¨glichkeiten. So ko¨nnte z.B. durch
Einschieben mehrerer kurzer Referenzaufnahmen in die Aufnahme der Untersuchungsda-
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ten dynamisch auf gea¨nderte Felder reagiert werden. Eine kontinuierliche U¨berwachung
bei kartesischer Bildgebung wurde bereits mit der PLACE-Methode realisiert [132]. Durch
in die Sequenz integrierte oder externe Bewegungsdetektions-Algorithmen [92, 109, 165]
ko¨nnte eine neue Fieldmap-Aufnahme auch gezielt nach detektierten Patientenbewegungen
erfolgen. Durch die schnelle Aufnahmemo¨glichkeit erschließen sind auch Anwendungen zur
geometrischen Korrektur bei Organen, bei denen sich die Inhomogenita¨tsverteilung auf-
grund von durch Atmung hervorgerufener Bewegung periodisch a¨ndert, beispielsweise bei
der Herz- und Leberbildgebung [12, 127].
Die Methode ist nicht auf Gradienten-Echo-EPI beschra¨nkt und kann daher auch zur Kor-
rektur von Spin-Echo-EPI-Sequenzen verwendet werden. Insbesondere bei der diffusionsge-
wichteten Bildgebung stellen geometrische Verzerrungen ein Problem dar [27, 86, 149]. Hier
wa¨re es denkbar, die fu¨r PREFICS beno¨tigte Datenaufnahme vor dem Refokussierungspuls
durchzufu¨hren [28]. Dadurch ko¨nnte zum einen die Messzeitverla¨ngerung minimiert werden,
zum anderen ko¨nnte fu¨r jede Diffusionsrichtung und -sta¨rke eine eigene Fieldmap erzeugt
werden.
7.5.3. Andere Fieldmapping-Techniken
Neben den in dieser Arbeit zum Einsatz kommenden Multiecho-Referenz- [133] und PRE-
FICS-Methoden [172] lassen sich Fieldmaps noch auf andere Art und Weise gewinnen.
Ein ha¨ufig zum Einsatz kommendes Verfahren ist die Point Spread Function-Mapping-
Methode [129, 164, 174]. A¨hnlich wie beim Multi-Echo-Referenz-Scan (vgl. Kapitel 2.5.5)
ist dazu die Aufnahme sehr vieler Repetitionen mit jeweils gea¨nderter Phasenkodierung
erforderlich. Aus diesem Datensatz kann dann eine zeilenweise Point Spread Function ab-
geleitet werden, die die durch Off-Resonanz bedingten Kontributionen an die Nachbarvoxel
abbildet. Aus dem PSF-Maximum kann daraus je nach Betrachtungsrichtung gleichzeitig
eine Verschiebungskarte in verzerrten, sowie eine Fieldmap in unverzerrten Koordinaten ab-
geleitet werden. Auch eine Kombination von Informationen aus beiden Karten ist mo¨glich
[108]. Prinzipiell beno¨tigt eine solche Aufnahme die gleiche Zeit wie die Multiecho-Referenz-
Methode. Da die Informationen im gewonnenen Datensatz jedoch in der Regel nahe der
Bilddiagonalen liegen, ergeben sich vielfa¨ltige Beschleunigungsmo¨glichkeiten bei der Daten-
akquisition [20, 108, 164]. Die Datenakquisition bei der PLACE-Methode [160] gilt dabei
als Grenzfall der PSF-Methode, der keine direkte Gewinnung einer unverzerrten Fieldmap
mehr erlaubt.
Prinzipiell la¨sst sich auch die Fieldmap-Erstellung mit der Multiecho-Referenz-Methode
[133] beschleunigen. Der lineare Phasenfit (vgl. Kapitel 2.5.5) zur Fieldmap-Erstellung
ko¨nnte auch mit weniger Zeitschritten erfolgen. So wu¨rde im Grenzfall auch die Ermittlung
von zwei Echos ausreichen (sog. Dual-Echo Gradienten-Echo, [76]). Da hier die Phasenent-
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wicklung jedoch nicht mittels Autokorrelation ermittelt werden kann, kommt es aufgrund
der Periodizita¨t der Phase bei Phasenentwicklungen gro¨ßer als 2pi zu Phasenspru¨ngen. Diese
mu¨ssen mit speziellen sog. Phase Unwrapping-Algorithmen beseitigt werden und erho¨hen
somit den Rekonstruktionsaufwand [73, 88]. Zusa¨tzlich kann aus einem vollsta¨ndigen Multi-
Echo-Referenzscan eine sehr genaue voxelbasierte Ghost-Korrektur abgeleitet werden [102,
133]. Unabha¨ngig von der eventuellen Verku¨rzung der Echo-Anzahl ist fu¨r eine Multi-Echo-
Aufnahme durch den fu¨r jede k-Raum-Zeile erforderlichen Anregungspuls stets eine la¨ngere
Aufnahmezeit als bei der PREFICS-Methode [172] erforderlich.
7.5.4. Alternativen zum Conjugate Phase-Verfahren
Grundsa¨tzlich ko¨nnen auch Conjugate Phase-Verfahren keine perfekte Bild-Korrektur lie-
fern, da die Off-Resonanz-Modulation immer im kompletten k-Raum durchgefu¨hrt wird
und aus dem Bildraum dann die entsprechend rekonstruierten Pixel entnommen und zu
einem Gesamtbild zusammen gesetzt werden. Wie in Figure 1 des Kapitels 4 gezeigt, hat
bei dichtegewichteten Aufnahmen eine B0-Inhomogenita¨t Auswirkungen auf die komplet-
te SRF. Daher kann es also unter Umsta¨nden in einem durch Demodulation mit einer
bestimmten Off-Resonanz rekonstruierten Pixel auch zu Beitra¨gen von anderen weiterhin
off-resonanten Pixeln kommen. Hier wa¨re in Zukunft auch eine erweiterte Korrektur mit der
im vorigen Abschnitt angesprochenen PSF-Methode denkbar [129, 164, 174]. Neue Ansa¨tze
[69, 70] erlauben statt der Ermittlung einer Fieldmap aus den Maxima der einzelnen PSFs
eine direkte Entfaltung der Voxel mit der jeweiligen PSF, was im Vergleich zu Conjugate
Phase-Methoden zu einer weiter erho¨hten Genauigkeit fu¨hren du¨rfte.
Off-Resonanzen entlang der Schichtrichtung fu¨hren zu Intravoxeldephasierung und somit
zu Bereichen mit Signalauslo¨schungen im Bild (vgl. Abb. 7.6), welche durch die bisher an-
gesprochenen schichtbeschra¨nkten Korrekturverfahren nicht erfasst werden. Zur Reduktion
dieser Auslo¨schung kann eine Variation der Messparameter vorgenommen werden. So fu¨h-
ren beispielsweise eine Reduktion der Schichtdicke, eine Verkippung der Schichtorientierung
[26, 163] oder eine Verku¨rzung der Echozeit, die auch durch Dichtegewichtung mo¨glich ist
(vgl. Kapitel 7.4), zu einer schwa¨cheren Dephasierung. Andererseits ko¨nnen sogenannte z-
Shimming-Methoden angewendet werden [37, 64, 65, 140]. Hier wird die Dephasierung in
den betroffenen Bereichen durch einen zusa¨tzlichen, vor dem Auslesevorgang in Schicht-
richtung geschalteten, Gradienten ausgeglichen. Da im Gegenzug bisher nicht betroffene
Bereiche nun durch diesen Gradienten dephasiert werden, mu¨ssen oftmals mehrere Mes-
sungen mit unterschiedlichen Gradienten durchgefu¨hrt und kombiniert werden, was in der
Regel zu einer Messzeitverla¨ngerung fu¨hrt [37, 64, 65, 140]. Bei fMRI-Untersuchungen der
entsprechenden Areale, insbesondere nahe der Nasennebenho¨hlen, muss dies aber unter
Umsta¨nden in Kauf genommen werden.
Fu¨r eine weitergehende Behandlung verschiedener Methoden zur Fieldmap-Aufnahme, geo-
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metrischen Korrektur sowie Ghost-Korrektur sei auf die im Rahmen des Projekts entstan-
dene Diplomarbeit von Alexander Mu¨ller [102] verwiesen.
7.6. Phaseneinfluss bei EPI-Zeitserien
7.6.1. Atemeinfluss bei der Fieldmap-Erstellung
Wie in der Studie in Kapitel 5 beschrieben, kann Patientenatmung wa¨hrend der Datenauf-
nahme die mit dem PREFICS-Verfahren [172] erstellten Fieldmaps korrumpieren. Von Raj
et al. [123] wurde an einem mit Wasser gefu¨llten Phantom gezeigt, dass sich die Bildphase
in Abha¨ngigkeit von der Konzentration des in einer Kammer im Phantom eingeschlossenen
Sauerstoffs a¨ndert und dass dieser Einfluss quadratisch mit dem Abstand der aufgenomme-
nen Schicht zur Kammer abnimmt. Raj et al. schlossen daraus, dass die Bildphase bei der
in-vivo-Bildgebung durch Suszeptibilita¨tsa¨nderungen hervorgerufen wird, deren Sta¨rke von
der Sauerstoffkonzentration in der Lunge sowie dem aktuellen Lungenvolumen abha¨ngt.
Da die Fieldmap-Aufnahme beim PREFICS-Verfahren auf der PLACE-Methode [160] ba-
siert, welche eine Verschiebungskarte aus der Phasendifferenz zwischen zwei aufeinanderfol-
genden EPI-Messung erstellt, ko¨nnen Phasena¨nderungen durch Atmung somit einen großen
Einfluss auf die Qualita¨t der Fieldmap haben. In der Studie in Kapitel 5 wurde gezeigt,
dass die Werte in den Fieldmaps, die unter freier Atmung erzeugt werden, schichtabha¨n-
gig eine große Streuung untereinander aufweisen ko¨nnen. Die Abweichung nimmt dabei
mit Schichtabstand zur Lunge ab, was sich mit aus Einzelbildern gewonnenen Ergebnissen
deckt [123, 148]. Fieldmaps, die unter Atemstillstand der Probanden aufgenommen wurden,
zeigten u¨ber alle Schichten hinweg eine etwa um den Faktor drei verminderte Standardab-
weichung der Fieldmap-Werte (vgl. Kapitel 5, Figure 1). Dies spricht fu¨r die von Raj et al.
[123] gea¨ußerte Hypothese, dass das aktuelle Lungenvolumen einen Einfluss auf die Sta¨rke
der Suszeptibilita¨tsa¨nderung hat. Die auch bei Atemstillstand sichtbare Abha¨ngigkeit des
Effekts vom Abstand der Schicht zur Lunge la¨sst auf weiterhin vorhandene leichte Atem-
bewegung oder auf von Raj et al. vermutete Abha¨ngigkeit von der Sauerstoffkonzentration
schließen, welche sich auch bei unterdru¨ckter Atembewegung a¨ndert.
7.6.2. Korrekturstrategien bei der Fieldmap-Erstellung
Wie in Kapitel 5 angesprochen, gibt es unterschiedliche Strategien zur Minimierung der
Phasenfehler. Die einfachste Mo¨glichkeit besteht darin, die zur Fieldmap-Erstellung not-
wendigen Messdaten unter Atemstillstand aufzunehmen. Wie gezeigt wurde, ist es dabei
unerheblich, ob die Atempause in Inspiration oder Expiration stattfindet. Weiterhin kann
eine Detektion des aktuellen Atemzustands, beispielweise durch einen Atemgu¨rtel oder eine
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Navigator-Aufnahme durchgefu¨hrt werden. Die Zusatzinformation kann zum einen prospek-
tiv als Trigger genutzt werden. Zum anderen ko¨nnen beispielsweise bei kontinuierlichen
PLACE-Aufnahmen retrospektiv Aufnahmen in a¨hnlichem Atemzustand zur Fieldmap-
Erstellung herangezogen werden.
Beim Vorhandensein von mehreren Aufnahmen kann zudem, wie in Kapitel 5 demonstriert,
eine Mittelung vorgenommen werden. Diese kann sowohl zwischen mehreren rekonstruierten
Fieldmaps, als auch durch Permutation der zur Fieldmap-Erstellung genutzten Bildpaare
erfolgen. Durch die zufa¨llige Verteilung verschiedener Atemphasen erfolgt so eine Reduk-
tion der Standardabweichung. Eine weitere Mo¨glichkeit besteht darin, die zeitliche Pha-
senvera¨nderung gegenu¨ber einer Referenzaufnahme am Anfang der Zeitserie zu ermitteln
[30, 116]. Die
”
dynamic off-resonance in k-space“ (DORK)-Korrektur [115, 116] verwen-
det dazu zwei nicht-phasenkodierte k-Raum-Linien. Dazu ko¨nnen z.B. die im Rahmen der
Ghost-Korrektur-Methode nach Heid [55] (vgl. Kapitel 2.5.2) aufgezeichneten ungeraden
Navigatorlinien am Anfang jeder EPI-Aufnahme verwendet werden [115]. Aus den Pha-
senwerten im k-Raum-Zentrum ko¨nnen dann, wie von Pfeuffer et al. [116] beschrieben, fu¨r
jede Bildaufnahme n ein Phasenkorrekturfaktor nullter (∆φn) und erster Ordnung (∆ωn)
ermittelt werden. Dadurch kann das jeweils zum Zeitpunkt t im Echozug aufgenommene
k-Raum-Signal Sn(t) korrigiert werden:
S ′n(t) = Sn(t) · exp [−i (∆φn + ∆ωnt)] (7.1)
In Abb. 7.7 sind die Standardabweichung der unter freier Atmung erzeugten Fieldmap-
Daten aus Kapitel 5, Figure 1 sowie die Standardabweichung der selben Daten nach DORK-
Korrektur gegenu¨bergestellt. Insbesondere in den mittleren Schichten ist durch die DORK-
Korrektur eine wesentliche Verbesserung des Ergebnisses sichtbar. Bei tieferen und ho¨heren
Schichten ist der Korrekturerfolg geringer. Eine mo¨gliche Ursache liegt in der schon in
Kapitel 6 angesprochenen, durch B0-Inhomogenita¨ten hervorgerufenen Verschiebung des
k-Raum-Zentrums in Phasenkodierrichtung [25], die in eben jenen Schichten zu beobachten
war. Dadurch liegen die nicht-phasenkodierten Navigatorlinien ebenfalls nicht mehr im k-
Raum-Zentrum, was zu Problemen bei der Bestimmung der Phasenkorrekturfaktoren fu¨hrt.
Soweit bekannt, wurde der Zusammenhang zwischen Schichtabstand von der Lunge und
Qualita¨t der DORK-Korrektur in der Literatur bisher nicht untersucht, weshalb in Zu-
kunft weitere Studien erforderlich sind. Eine Mo¨glichkeit zur robusteren Bestimmung der
Phasenkorrekturfaktoren bestu¨nde darin, die quadratische Abha¨ngigkeit der Phasena¨nde-
rung vom Lungenabstand [123] und Kenntnisse u¨ber den relativen Aufnahmezeitpunkt der
unterschiedlichen Schichten untereinander zu nutzen. Dadurch ko¨nnten die Phasenkorrek-
turfaktoren in den a¨ußeren Schichten durch Interpolation des Phasenverlaufs in den inneren
Schichten ermittelt werden.
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Abb. 7.7.: Vergleich der Standardabweichung der in Kapitel 5 ausgewerteten Fieldmaps unter
freier Atmung in Abha¨ngigkeit der aufgenommenen Schicht ohne und mit DORK-
Korrektur
7.6.3. Phaseneinfluss bei fMRI-Untersuchungen
Neben der Atmung ko¨nnen auch weitere Effekte Einfluss auf die Phase bei EPI-Aufnahmen
haben, beispielsweise a¨ußere Sto¨rfelder [30] oder Gradientenerwa¨rmung [36, 83]. Im Laufe
einer la¨ngeren fMRI-Aufnahme fu¨hrt die Gradientenerwa¨rmung dabei zu anna¨hernd linear
ansteigenden Phasenfaktoren nullter und erster Ordnung.
Bei kartesischen Aufnahmen fu¨hrt diese zusa¨tzliche lineare Phase zu einer zunehmenden
Verschiebung des zu untersuchenden Bildes in Phasenkodierrichtung. Da der Drift zeit-
abha¨ngig stattfindet, ist diese gleichma¨ßige Verschiebung auch nach einer Korrektur von
B0-Inhomogenita¨ten weiterhin pra¨sent, soweit diese unter Annahme einer zeitlich konstan-
ten Feldverteilung auf einer einmaligen Fieldmap-Aufnahme basiert (vgl. Abschnitt 7.5).
In der Regel kann solch eine gleichma¨ßige Verschiebung gut von fMRI-Auswertungstools
erkannt und korrigiert werden. In dieser Arbeit wurde dazu mcflirt [74] als Teil des FSL-
Pakets [138, 159] verwendet.
Problematischer ist ein Phasendrift jedoch bei dichtegewichteten Aufnahmen. Wie in den
Kapiteln 2.5.3 und 4 beschrieben, fu¨hrt dort eine Off-Resonanz zu komplizierteren Verfor-
mungen der SRF. Eine zusa¨tzliche lineare Phase wa¨hrend der k-Raum-Aufnahme fu¨hrt also
je nach Vorzeichen zu einer Versta¨rkung oder Abschwa¨chung der Verzerrung im gesamten
Bild. Durch Anwendung der Conjugate Phase-Korrektur auf Basis einer zuvor aufgezeich-
neten Fieldmap wird diese Phase jedoch nicht beru¨cksichtigt, was zu einer fehlerhaften
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Korrektur u¨ber das ganze Bild hinweg fu¨hrt. Abb. 7.8 zeigt den Phasenverlauf bei einer
Resting State-Aufnahme, bei der die ersten 320 Repetitionen mit kartesischer, die letzten
320 Repetitionen mit dichtegewichteter Abtastung durchgefu¨hrt wurden. Aus ∆ω ergibt
sich daraus eine Phasenabweichung (in Pixeleinheiten) zwischen 0 und 1,4 Pixeln fu¨r die
kartesischen und 1,4 und 2,7 Pixeln fu¨r die dichtegewichteten Aufnahmen, was im dichte-
gewichteten Fall zu signifikanten Verzerrungen fu¨hren kann.
Abb. 7.8: Darstellung des Phasenverlaufs
der beiden Navigatoren sowie
der daraus ermittelten Phasen-
faktoren nullter (∆φ) und er-
ster Ordnung (∆ω) bei einer Res-
ting State-Aufnahme eines Pro-
banden. Die Aufnahme aller 640
Repetitionen dauerte 38 Minuten.
Entsprechende Rekonstruktionen mit und ohne DORK-Korrektur fu¨r kartesische und dich-
tegewichtete Daten aus dieser Zeitserie sind in Abb. 7.9 dargestellt. Im kartesischen Fall be-
wirkt eine fehlende Korrektur wie oben berechnet lediglich eine leichte Pixel-Verschiebung in
Phasenkodierrichtung. Bei den dichtegewichteten Daten tritt neben einer starken Verschie-
bung zusa¨tzlich eine sichtbare Verzerrung auf, welche zu einer Verschmierung im gesamten
Bild fu¨hrt und den Kontrast zwischen grauer und weißer Substanz stark vermindert. Zu-
sa¨tzlich a¨ndert sich die Verzerrung u¨ber die Zeitserie hinweg. Durch diese Dynamik kommt
es somit zu einer starken Verminderung des tSNR. Mit der DORK-Korrektur wird die Ver-
schiebung in den kartesischen und dichtegewichteten Bildern ru¨ckga¨ngig gemacht. Zudem
findet im dichtegewichteten Fall auch eine Korrektur der Verzerrungen statt, was zu einer
sichtbaren Kontrastzunahme fu¨hrt.
Abb. 7.10 zeigt die jeweils in den drei Raumrichtungen detektierte Bewegung fu¨r die entspre-
112 7. Diskussion
chenden Zeitserien. Nach DORK-Korrektur liegt die in Phasenkodierrichtung detektierte
Bewegung unter den Abweichungen in Auslese- und Schichtrichtung. Die Ergebnisse de-
monstrieren auch, dass die vor der DORK-Korrektur detektierte Verschiebung tatsa¨chlich
nur zu einem minimalen Anteil auf tatsa¨chliche Probandenbewegung zuru¨ckzufu¨hren ist,
sondern vor allem durch einen Phasendrift verursacht wird.
Eine Rekonstruktion der in Kapitel 6 verwendeten Daten unter Einbeziehung der DORK-
Korrektur fu¨hrt zu einer signifikanten Verbesserung der mit Dichtegewichtung detektierten
Aktivierung. In Abb. 7.11 sind die statistischen z-Werte der Fixed Effects Gruppen-Analyse
”
Dichtegewichtung mit DORK > Dichtegewichtung ohne DORK“ dargestellt. Im gesamten
relevanten Handknopf-Areal ist dabei eine Verbesserung beobachtbar. Umgekehrt finden
sich fu¨r die Analyse
”
Dichtegewichtung mit DORK < Dichtegewichtung ohne DORK“ kei-
ne signifikanten Bereiche. Die Analyse der kartesischen Daten zeigt im gesamten Gehirn
weder signifikante Verbesserungen noch Verschlechterungen bei Verwendung der DORK-
Korrektur. Dies besta¨tigt die Vermutung, dass eine lediglich lineare Verschiebung in Pha-
senkodierrichtung bei kartesischen Aufnahmen schon durch die Vorverarbeitung im Rahmen
der fMRI-Auswertung gut korrigiert werden kann.
Bereits bei den in dieser Studie verwendeten relativ kurzen Gesamtaufnahmedauern zeigen
sich somit mit der DORK-Korrektur Verbesserungen in der dichtegewichteten Rekonstruk-
tion. Fu¨r wie in Abb. 7.8 und Abb. 7.9 gezeigte Resting State-Aufnahmen, insbesondere fu¨r
dichtegewichtete Zeitserien mit langer Aufnahmezeit, kann daher ebenfalls von einer Ver-
besserung der detektierten Aktivierung durch die DORK-Korrektur ausgegangen werden.
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(a) Schicht 2
(b) Schicht 30
Abb. 7.9.: Illustration der Daten, deren Phasenverlauf in Abb. 7.8 gezeigt ist, mit und ohne
DORK-Korrektur fu¨r zwei Schichten. Im kartesischen Fall (jeweils oben) gleicht
die DORK-Korrektur eine leichte Verschiebung in Phasenkodierrichtung (anterior-
posterior) aus. Im dichtegewichteten Fall (jeweils unten) findet ohne Korrektur
neben einer starken Verschiebung zusa¨tzlich eine sichtbare Verzerrung in Phasen-
kodierrichtung statt, die den Kontrast zwischen weißer und grauer Substanz ver-
schwischt und deren Gestalt sich wa¨hrend der Zeitserie zusa¨tzlich vera¨ndert. Durch
die DORK-Korrektur werden sowohl Verschiebung als auch Verzerrung ru¨ckga¨ngig
gemacht.
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(a) dichtegewichtet ohne DORK
(b) dichtegewichtet mit DORK
(c) kartesisch ohne DORK
(d) kartesisch mit DORK
Abb. 7.10.: Von mcflirt [74] detektierte Verschiebung in den drei Raumrichtungen fu¨r dichte-
gewichtete und kartesische Anteile der Zeitserie in Abb. 7.8 ohne und mit DORK-
Korrektur. Nach der DORK-Korrektur ist die Verschiebung in Phasenkodierrich-
tung (y) in beiden Fa¨llen stark reduziert. Verschiebungen in Auslese- (x) und
Schichtrichtung (z) bleiben wie erwartet von der Korrekturmethode unbeeinflusst.
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Abb. 7.11.: Eine Korrektur der in Kapitel 6 verwendeten Daten mit dem DORK-Verfahren
fu¨hrt zu einer signifikant sta¨rker detektierten Aktivierung fu¨r die dichtegewichte-
ten Aufnahmen im Handknopf-Areal. Gezeigt ist der z-Wert des Vergleichs Dich-
tegewichtung mit DORK > Dichtegewichtung ohne DORK. Fu¨r den umgekehrten
Fall finden sich keine signifikanten Areale. Bei den kartesischen Daten fu¨hrt DORK
zu keinen signifikanten Auswirkungen.

8. Zusammenfassung und Ausblick
Das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis (SNR) stellt bei modernen Bildgebungstechniken in der
Magnetresonanztomographie heutzutage oftmals die entscheidende Limitation dar. Eine
Verbesserung durch Modifikation der Hardware ist kostspielig und fu¨hrt meistens zu einer
Versta¨rkung anderer Probleme, wie zum Beispiel erho¨hte Energiedeposition ins Gewebe [68,
126]. Im Gegensatz dazu ist die Dichtegewichtung eine Methode, die eine SNR-Erho¨hung
durch Modifikation der Aufnahmetechnik ermo¨glicht [42, 43]. In der MR-Bildgebung erfolgt
oftmals eine retrospektive Filterung des aufgenommenen Signalverlaufs, beispielsweise zur
Artefaktreduktion. Damit einhergehend findet eine Vera¨nderung der Modulationstransfer-
funktion (MTF) bzw. ihrer Fouriertransformierten, der ra¨umlichen Antwortfunktion (SRF),
statt. Optimales SNR wird nach dem Matched Filter-Theorem [49, 131] erzielt, wenn die
nachtra¨gliche Filterung dem aufgenommenen Signalverlauf proportional ist. Dies steht dem
Ziel der Artefaktreduktion entgegen. Bei Dichtegewichtung steht durch nicht-kartesische
Abtastung des k-Raums mit der k-Raum-Dichte ein zusa¨tzlicher Freiheitsgrad zur Verfu¨-
gung. Dieser ermo¨glicht es, im Falle eines konstanten Signalverlaufs eine gewu¨nschte MTF
ohne Filterung zu erreichen [39, 42, 43]. Bei vera¨nderlichem Signalverlauf kann ein SNR
Matched Filter angewendet werden, dessen negative Einflu¨sse auf die MTF durch Dichte-
gewichtung kompensiert werden [49, 168]. Somit ermo¨glicht Dichtegewichtung eine vorgege-
bene MTF und gleichzeitig ein optimales SNR. Einschra¨nkungen in der klinischen Anwen-
dung durch Einfaltungsartefakte, die durch unterabgetastete k-Raum-Bereiche verursacht
werden, ko¨nnen durch den mittlerweile routinema¨ßigen Einsatz von Mehrkanalspulen mit
parallelen Bildgebungstechniken vermieden werden [39].
In der vorliegenden Arbeit wurde Dichtegewichtung erstmals bei den schnellen Multi-Echo-
Sequenzen Turbo-Spin-Echo und Echoplanar-Bildgebung angewendet. Im Gegensatz zu fru¨-
heren Implementierungen [2, 32, 39, 42, 43, 47, 48, 146] muss hier der Signalabfall durch
T2- bzw. T
∗
2 -Relaxation beru¨cksichtigt werden. Dies fu¨hrt dazu, dass eine dichtegewichtete
Verteilung, die prospektiv berechnet wird, nur bei einer Relaxationszeit optimal ist. Bei
Geweben mit abweichenden Relaxationszeiten ko¨nnen sich wie auch bei den kartesischen
Varianten dieser Sequenzen A¨nderungen an SRF und SNR ergeben [22, 23, 33]. Durch
die gea¨nderte k-Raum-Verteilung ko¨nnen sich die jeweiligen Auswirkungen jedoch von der
kartesischen Bildgebung unterscheiden.
Die Implementierung der Dichtegewichtung bei der Turbo-Spin-Echo-Sequenz [168] wurde
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anhand der Gehirn-Bildgebung mit Reverse Centric-Aufnahmeschema demonstriert. Hier
ist in der Regel eine fu¨r das SNR ungu¨nstige Filterung zur Unterdru¨ckung von Gibbs-
Artefakten erforderlich. Durch Dichtegewichtung konnte in diesem Szenario ein durch-
schnittlicher SNR-Gewinn von 43 % gegenu¨ber der kartesischen Variante erzielt werden.
Diese Steigerung ermo¨glicht es, die Messzeit der dichtegewichteten Aufnahme gegenu¨ber
der kartesischen Aufnahme zu halbieren, wobei das SNR mit der doppelt so langen karte-
sischen Aufnahme vergleichbar bleibt. Gleichzeitig blieb der visuelle Gesamteindruck zwi-
schen beiden Aufnahmen vergleichbar. Dies ist darauf zuru¨ckzufu¨hren, dass sich die im
Gehirn auftretenden T2-Zeiten zum großen Teil nur sehr wenig von der zur Berechnung der
dichtegewichteten k-Raum-Verteilung verwendeten T2-Zeit unterscheiden. Dadurch ist die
durch T2-Variation auftretende A¨nderung der MTF fu¨r verschiedene Gewebe und somit die
A¨nderung des Bildeindrucks gering.
Bei der Echoplanar-Bildgebung ergibt sich schon im kartesischen Fall ein erho¨hter Nach-
verarbeitungsaufwand gegenu¨ber anderen Sequenzen. So machen Hardware-Einflu¨sse und
Feldinhomogenita¨ten eine Korrektur von Ghosts und geometrischen Artefakten erforderlich
[7]. Die Ghost-Korrektur kann bei der Dichtegewichtung identisch zum kartesischen Fall
durchgefu¨hrt werden. Der Einfluss von Inhomogenita¨ten ist bei der Dichtegewichtung aber
wesentlich komplizierter. In der EPI fu¨hrt eine in einem isolierten Voxel wirkende Inhomo-
genita¨t zu einem linearen Phasenanstieg u¨ber die Zeitdauer des Echozugs. Bei kartesischer
Abtastung besteht ein linearer Zusammenhang zwischen k-Raum-Position und Aufnahme-
zeitpunkt. Nach dem Fourier-Shift-Theorem fu¨hrt dies zu einer einfachen Verschiebung des
Voxels im Bild. Durch eine Variation der Inhomogenita¨ten u¨ber das Objekt kommt es also
im Bild zu gestauchten oder gestreckten Bereichen. Bei der dichtegewichteten Aufnahme
ist der lineare Zusammenhang zwischen k-Raum-Position und Aufnahmezeitpunkt nicht
mehr gegeben, weshalb eine Inhomogenita¨t hier zu einer Verformung der Voxel-SRF fu¨hrt,
welche je nach Inhomogenita¨tssta¨rke unterschiedlich ausfa¨llt [172]. Eine vollsta¨ndige Kor-
rektur dieser Verzerrungen konnte mit einem Conjugate Phase-Verfahren erreicht werden
[96].
Die dichtegewichtete Implementierung der EPI ermo¨glichte schon bei einem sehr kurzen
Echozug eine SNR-Steigerung um 14 % [167], bei im Vergleich zur kartesischen Aufnahme
identischer Echozeit. Bei la¨ngeren Echozu¨gen oder Echozeitvariation ist eine deutlich ho¨he-
re Steigerung mo¨glich [169]. Anhand einer fMRI-Fingertapping-Studie konnte demonstriert
werden, dass die SNR-Steigerung auch zu einer signifikant erho¨hten Aktivierungsdetektion
in Teilen der Hirnareale fu¨hrt, die bei der Fingerbewegung involviert sind [167]. Bei fMRI-
Aufnahmen ist neben dem SNR im Bild auch das temporale SNR, also das SNR u¨ber die
gesamte Zeitserie entscheidend. Dieses wird neben dem thermischen Rauschen auch durch
physiologisches Rauschen bestimmt [85, 145]. Da die Dichtegewichtung keinen Einfluss auf
das physiologische Rauschen hat, fa¨llt der Gewinn des temporalen SNR kleiner aus als
der ra¨umliche SNR-Vorteil. Zur Optimierung und genaueren Untersuchung dieses Zusam-
119
menhangs sind weitere Studien erforderlich. Insbesondere bietet sich eine Untersuchung
der Dichtegewichtung in einer Resting State fMRI-Studie an, um den Vorteil, der bisher
in motorischen Arealen nachgewiesen wurde, auch in anderen kognitiven Netzwerken zu
verifizieren.
Um eine Conjugate Phase-Korrektur durchfu¨hren zu ko¨nnen, muss die ra¨umliche Ver-
teilung der Feldinhomogenita¨ten bekannt sein. Dies erfordert zusa¨tzlich zur eigentlichen
EPI-Aufnahme die Aufnahme einer sogenannten Fieldmap. Hierzu mussten bisher zeitauf-
wendige Gradienten-Echo-Aufnahmen durchgefu¨hrt werden [76, 133]. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, welches es erlaubt, eine Fieldmap aus einer EPI-
basierten Technik zu gewinnen. Diese als PLACE bezeichnete Methode [160] macht sich
die Phasendifferenz aus zwei hintereinander aufgenommenen und im k-Raum gegeneinander
verschobenen EPI-Aufnahmen zunutze. Diese Aufnahme kann im Vergleich zu Gradienten-
Echo-basierten Fieldmapping-Techniken sehr zeitsparend erfolgen. EPI-basierte Verschie-
bungskarten sind durch Inhomogenita¨tseinflu¨sse verzerrt und ko¨nnen daher normalerweise
nicht zur Conjugate Phase-Korrektur verwendet werden, weil hierzu eine verzerrungsfreie
Fieldmap erforderlich ist. Die entwickelte PREFICS-Methode u¨berfu¨hrt mittels bi-linearer
Interpolation und anschließender Vorzeicheninversion die EPI-Verschiebungskarte durch
Anwendung auf sich selbst in den unverzerrten Gradienten-Echo-Raum und ermo¨glicht
somit die Kombination mit Conjugate Phase-Techniken [172].
Die Anwendung von PLACE und PREFICS an Patienten wird in der Praxis durch Ate-
meinflu¨sse erschwert. Trotz der relativen Entfernung zur Lunge fu¨hren A¨nderung von Lun-
genvolumen und Sauerstoffgehalt wa¨hrend des Atemzyklus zu Suszeptibilita¨tsa¨nderungen
in den betreffenden Schichten, die sich auf die Bildphase auswirken [123, 148]. Da die
PLACE-Technik eine Verschiebungskarte aus der Phasendifferenz zweier Aufnahmen er-
mittelt, kann dies zu Fehlern in der Erstellung der Karte fu¨hren [173], welche in bisher
durchgefu¨hrten Studien noch nicht untersucht wurden [29, 89–91, 132, 144, 160]. In einer
Probandenstudie wurde im Rahmen dieser Arbeit gezeigt, dass der Fehler mit zunehmen-
dem Abstand der betroffenen Hirnschichten von der Lunge abnimmt und dass durch kurzes
Atemanhalten wa¨hrend der Aufnahme der PLACE-Daten eine Reduktion des Fehlers um
den Faktor drei erfolgen kann. Die Qualita¨t von veratmet aufgenommenen Daten kann durch
Mittelung mehrerer Aufnahmen und durch eine retrospektive Phasenkorrektur (
”
dynamic
off-resonance in k-space“, DORK, [115, 116]) gesteigert werden.
Die DORK-Korrektur kann auch eingesetzt werden, um durch Gradientenerwa¨rmung oder
a¨ußere Sto¨rungen hervorgerufene Phaseneinflu¨sse in langen EPI-Zeitserien zu korrigieren
[30, 36, 83]. Erste im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrte Untersuchungen an kartesischen
und dichtegewichteten Datensa¨tzen zeigen, dass durch dieses Verfahren die geometrische
Korrektur verbessert werden kann, was bei dichtegewichteten Daten zu einem weiter ge-
steigerten Vorteil bei der Aktivierungsdetektion in fMRI-Experimenten fu¨hrt.
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Weiterhin zeigen erste Simulationen, dass mit iterativen Berechnungsverfahren [38, 79, 134]
durch globale Optimierung der dichtegewichteten Trajektorie unter Randbedingungen eine
signifikante Steigerung des dichtegewichteten SNR-Vorteils gegenu¨ber dem bisher verwen-
deten Algorithmus erzielt werden kann. Es ist zu erwarten, dass sich zusammen mit der
angesprochenen Phasenkorrektur gegenu¨ber den bisherigen Implementierungen in Zukunft
hier eine weitere Steigerung, insbesondere bei der fMRI, erreichen la¨sst.
Abgesehen von den im Rahmen dieser Arbeit genauer evaluierten Untersuchungmethoden
sind fu¨r die Dichtegewichtung bei Multi-Echo-Sequenzen noch weitere Anwendungen denk-
bar. Bei der Turbo-Spin-Echo-Bildgebung wa¨re hierbei zum Beispiel eine Evaluation der
Dichtegewichtung bei der Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [87] interessant,
bei der die Darstellung gestauter Gallenwege mit langer T2-Relaxationszeit in einem langen
Echozug nach nur einem Anregungspuls erfolgt. Im Hinblick auf die Trajektorienoptimie-
rung mittels iterativer Verfahren [134] bietet sich eine Kombination der Dichtegewicht-
ung mit Turbo-Spin-Echo-Varianten an, die zur Reduktion der Energiedeposition varia-
ble Refokussierungs-Flipwinkel verwenden, z.B. TRAPS oder Hyperechos [60, 62]. Die da-
bei auftretenden Signalvariationen ko¨nnten mit einer dichtegewichteten k-Raum-Abtastung
kompensiert werden.
In der Echoplanar-Bildgebung kann die Dichtegewichtung genutzt werden, um durch ku¨r-
zere Echozeiten Intravoxeldephasierungen zu reduzieren. Hier kann die Dichtegewichtung
mo¨glicherweise eine Alternative zu artefaktanfa¨lligen Partial Fourier- [18, 175] oder oft-
mals mit einer Messzeitverla¨ngerung einhergehenden z-Shimming-Techniken [37, 64, 65,
140] bieten. Weiterhin ist eine Kombination mit in den letzten Jahren immer ha¨ufiger
zum Einsatz kommenden Methoden der Mehrschichtanregung [34, 35, 137] denkbar, de-
ren Anwendung unabha¨ngig von einer bei Dichtegewichtung erforderlichen A¨nderung der
Phasenkodierabsta¨nde erfolgen kann. Noch nicht untersucht wurde die Dichtegewichtung
bei Spin-Echo-EPI-Sequenzen, die in der Regel bei diffusionsgewichteter Bildgebung zum
Einsatz kommen. Ebenfalls erfolgversprechend ist die Anwendung von Dichtegewichtung in
der 3D-Bildgebung. Durch dichtegewichtete Abtastung der zweiten vorhandenen Phasen-
kodierrichtung ist hier mit einem zusa¨tzlichen SNR-Gewinn zu rechnen [48, 161].
Die Dichtegewichtung konnte erfolgreich auf die Multi-Echo-Sequenzen Turbo-Spin-Echo
und Echoplanar-Bildgebung u¨bertragen und signifikante SNR-Vorteile der dichtegewichte-
ten Implementierungen gegenu¨ber den kartesischen Varianten mit ansonsten identischen
Messparametern nachgewiesen werden. Erste Ergebnisse einer zusa¨tzlichen EPI-Phasen-
korrektur [114, 116] und iterativer Trajektorien-Optimierung [134] versprechen fu¨r die Zu-
kunft eine Steigerung der bereits erzielten Ergebnisse. Zusa¨tzlich sind weitere erfolgverspre-
chende Anwendungen und Kombinationen mit bereits etablierten Methoden denkbar. Das
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren zur schnellen Fieldmap-Erstellung und die
gewonnenen Erkenntnisse zum Einfluss der Atmung auf die Fieldmap-Qualita¨t ko¨nnen sich
auch in Anwendungsgebieten abseits der Dichtegewichtung als nu¨tzlich erweisen.
9. Summary
Magnetic resonance imaging (MRI) is often limited by the signal to noise ratio (SNR). In
standard Cartesian acquisition methods, the SNR can be improved by applying a so-called
matched filter [49, 131] to the acquired raw data, which correlates with the anticipated
signal profile. Unfortunately, this filter changes the spatial response function (SRF), which
characterizes the imaging properties of the imaging method, in an undesired way. For
example, a matched filter often amplifies undesired image artifacts and is thus normally
omitted. In contrast, filters which change the SRF are typically applied, e.g., for artifact
reduction. These however do not provide an optimal SNR. Density weighting [42, 43] is a
method which allows a desired SRF and an optimal SNR at the same time. This is achieved
by introducing a new degree of freedom to the SRF; the density of the acquisition steps in
k-space [49, 168].
In this work, density weighting was adapted to turbo spin echo (TSE) and echo planar
imaging (EPI). In contrast to earlier implementations of density weighting, signal relaxation
has to be taken into consideration with these multi-echo sequences. As a result, the desired
SRF and SNR are only obtained for one prospectively determined relaxation time. For
deviating relaxation times, changes in SRF and SNR may occur.
In density weighted TSE brain imaging, an average SNR gain of 43 % over Cartesian
imaging could be achieved for the chosen sequence parameters. The density weighted ac-
quisition was optimized for the T2 relaxation time of white matter. Since the relaxation
times of most other tissues in the brain did not significantly differ, the overall visual im-
pression of density weighted and Cartesian images was identical. The achieved SNR gain
could be used to halve the acquisition time of the density weighted implementation [168].
Density weighted EPI is especially prone to geometric distortions caused by inhomogeneities
of the main magnetic field. The distortions could be successfully corrected with a conjugate
phase method [96]. For these methods, a time-consuming acquisition of a so-called field
map is typically required [133]. A method could be developed which greatly reduces the
field map acquisition time to a few seconds [172]. It was found that phase changes caused
by respiration influence the field map accuracy of this and similar methods. A significantly
higher accuracy could be achieved by an acquisition under breath-hold or by retrospective
phase correction or averaging [173].
It was demonstrated in an fMRI group study that an average SNR gain of 14 % for density
weighted EPI resulted in an increased detection power in the activated brain areas [167].
First results involving additional EPI phase correction [114, 116] and iterative k-space
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